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Zum Kennenlernen

Funktionen des Gerates

Diese digitale Waage dient zum Wiegen und zur Diagnose lhrer persdnlichen Fitness-Daten.
Sie ist flr die Eigenanwendung im privaten Bereich bestimmt.

Die Waage verfligt tber folgende Funktionen, die von bis zu 8 Personen benutzt werden kénnen:
® Kdrpergewicht-Messung und BMI,

¢ Ermittlung von Koérperfettanteil,

o Kdrperwasseranteil,

¢ Muskelanteil,

* Knochenmasse,

¢ Grund- und Aktivitdtsumsatz.

AuBerdem verfligt die Waage Uber folgende weitere Funktionen:

e Umschalten zwischen Kilogramm ,kg“, Pfund ,Ib“ und Stone ,st*,

¢ automatische Abschaltfunktion,

¢ Batteriewechsel-Anzeige bei schwachen Batterien,

¢ Automatische Benutzererkennung,

¢ | CD-Anzeige von 3 Benutzerinitialen,

¢ Speicherung der letzten 30 Messungen fiir 8 Personen, wenn zur App nicht tibertragen werden kann.

Das Messprinzip

Diese Waage arbeitet mit dem Prinzip der B.I.A., der Bioelektrischen-Impedanz-Analyse. Dabei wird inner-
halb von Sekunden durch einen nicht splrbaren, véllig unbedenklichen und ungeféhrlichen Strom eine
Bestimmung von Kérperanteilen ermdglicht.

Mit dieser Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) und der Einberechnung von Konstanten
bzw. individuellen Werten (Alter, GréBe, Geschlecht, Aktivitatsgrad) kdnnen der Korperfettanteil und wei-
tere GroBen im Kdrper bestimmt werden. Muskelgewebe und Wasser haben eine gute elekirische Leit-
fahigkeit und daher einen geringeren Widerstand. Knochen und Fettgewebe hingegen haben eine geringe
Leitfahigkeit, da die Fettzellen und Knochen durch sehr hohen Widerstand den Strom kaum leiten.

Beachten Sie, dass die von der Diagnosewaage ermittelten Werte nur eine Anndherung an die medizini-
schen, realen Analysewerte des Korpers darstellen. Nur der Facharzt kann mit medizinischen Methoden
(z.B. Computertomografie) eine exakte Ermittlung von Kérperfett, Kérperwasser, Muskelanteil und
Knochenbau durchfiihren.

1. Lieferumfang

Uberpriifen Sie das Gerit auf duBere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollstindigkeit des
Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerat und Zubehor keine sichtbaren Schaden auf-
weisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden
Sie sich an lhren Handler oder an die angegebene Service-Adresse.
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e Kurzanleitung

¢ Diagnosewaage BF 720
¢ 3x 1,5V, Typ AAA-Batterien
¢ Diese Gebrauchsanleitung

¢ 1x Garantie-Faltblatt

2. Zeichenerklarung

Auf dem Gerat, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geréts wer-
den folgende Symbole verwendet:

WARNUNG
Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fiir Inre Gesundheit.

ACHTUNG
Sicherheitshinweis auf mégliche Schaden am Gerat/Zubehor.

© >

Hinweis
Hinweis auf wichtige Informationen

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgféltig durch. Befolgen Sie die Warn-
und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung flr den spéteren
Gebrauch auf. Machen Sie die Gebrauchsanweisung anderen Benutzern zugéng-
lich. Geben Sie bei Weitergabe des Geréts auch die Gebrauchsanweisung mit.

Entsorgung geméB Elektro- und Elektronik-Altgeréte EG-Richtlinie WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmidill entsorgen

Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials.
A = Materialabkirzung, B = Materialnummer:
1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe

Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vor-
schriften entsorgen.

Dieses Produkt erfilllt die Anforderungen der geltenden europdischen und
nationalen Richtlinien.

Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen
Regelwerke der EAWU

Konformitatsbewertungszeichen flir GroBbritannien

Das Gerat darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herz-
schrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeintrach-
tigt sein.

Hersteller

Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommu-
nalen Vorschriften entsorgen.

Importeur Symbol




Belasten Sie die Waage Rutschgefahr: Betreten Sie
nicht Gber 180 kg / 396 Ib / ?3' die Waage nicht mit nassen
180 kg 28 st. ff —_— FuBen.

Kippgefahr: Stellen Sie sich Stellen Sie die Waage auf
mittig auf die Wiegeflache. einen ebenen Untergrund.

J
f v — Kein Teppich.

3. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Gerat ist nur zum Wiegen von Menschen und zur Aufzeichnung Ihrer personlichen Fitness-Daten
bestimmt. Das Gerét ist nur zur Eigenanwendung, nicht flir den medizinischen oder kommerziellen
Gebrauch bestimmt.

4. Warn- und Sicherheitshinweise

WARNUNG
¢ Die Waage darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herz-

schrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeintrich- || |
i

tigt sein. “\ g
¢ Nicht wahrend der Schwangerschaft benutzen. =

e Steigen Sie nicht einseitig auf den duBersten Rand der Waage: Kippgefahr!

e Batterien kdnnen bei Verschlucken lebensgefahrlich sein. Bewahren Sie Batterien und Waage fiir
Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, nehmen Sie sofort medizinische
Hilfe in Anspruch.

e Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).

e Achtung, steigen Sie nicht mit nassen FiiBen auf die Waage und betreten Sie die Waage nicht,
wenn die Oberflache feucht ist — Rutschgefahr!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

e Batterien immer korrekt und unter Berlicksichtigung der Polaritdten (+ / -) einlegen. Batterien sau-
ber und trocken halten und von Wasser fernhalten. Stets den richtigen Batterietyp wahlen.

e Batterien und Kontakte des Batteriefachs niemals kurzschlieBen.

® Batterien niemals aufladen, zwangsentladen, erhitzen, zerlegen, deformieren, einkapseln oder mo-
difizieren.

e Niemals an Batterien schweien oder 16ten.

e Batterien unterschiedlicher Herstellung, Kapazitét (neu und gebraucht), GréBe und Typ innerhalb
eines Gerétes niemals mischen.

* Explosionsgefahr! Nichtbeachtung der genannten Punkte kann zu Personenschiden, Uberhit-
zung, Auslaufen, Entliftung, Bruch, Explosion oder Feuer flihren.

e Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem
trockenen Tuch reinigen.



e Wenn Flissigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene
Stelle mit Wasser auswaschen und arztliche Hilfe aufsuchen.

e Verschluckungsgefahr! Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Ver-
schlucken sofort &rztliche Hilfe aufsuchen.

¢ Niemals Kindern erlauben, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

e Batterien entfernt von Metallgegensténden, in gut bellifteten, trockenen und kiihlen Rdumen lagern.

e Batterien niemals direkter Sonneneinstrahlung oder Regen aussetzen.

e Bei langerer Nichtnutzung Batterien aus dem Gerat entfernen.

e Entladene Batterien sofort und ordnungsgemaB entsorgen. Batterien niemals im Feuer entsorgen.

e Bei der Entsorgung, Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen Systemen getrennt aufbe-
wahren.

@ Allgemeine Hinweise

¢ Beachten Sie, dass technisch bedingt Messtoleranzen mdglich sind, da es sich um keine geeichte
Waage fiir den professionellen, medizinischen Gebrauch handelt.

¢ Die Belastbarkeit der Waage betrdgt max 180 kg (396 Ib, 28 st). Bei der Gewichtsmessung und bei
der Knochenmassebestimmung werden die Ergebnisse in 100-g-Schritten (0,2 Ib) angezeigt.

¢ Die Messergebnisse des Korperfett-, Kérperwasser- und Muskelanteils werden in 0,1 %-Schritten
angezeigt.

¢ Der Kalorienbedarf wird in Schritten von 1 kcal angegeben.

¢ Im Auslieferungszustand ist die Waage auf die Einheiten ,cm“ und ,kg“ eingestellt. W&hrend der
Inbetriebnahme mit der App kénnen Sie die Einstellungen der Einheiten &ndern.

e Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung
fUr eine korrekte Messung.

¢ Reparaturen dlrfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Handlern durchgefiihrt wer-
den. Priifen Sie jedoch vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und wechseln Sie diese gege-
benenfalls aus.

Aufbewahrung und Pflege
Die Genauigkeit der Messwerte und die Lebensdauer des Gerates hangen vom sorgfaltigen Umgang ab:

A ACHTUNG

e Von Zeit zu Zeit sollte das Gerét gereinigt werden. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel
und halten Sie das Gerat niemals unter Wasser.

e Stellen Sie sicher, dass keine Flissigkeit auf die Waage gelangt. Tauchen Sie die Waage niemals
in Wasser. Spilen Sie sie niemals unter flieBendem Wasser ab.

e Stellen Sie keine Gegensténde auf die Waage, wenn sie nicht benutzt wird.

e Driicken Sie nicht mit Gewalt oder mit spitzen Gegenstanden auf die Taste.

e Setzen Sie die Waage nicht hohen Temperaturen oder starken elektromagnetischen Feldern (z.B.
Mobiltelefone) aus.

* Schiitzen Sie das Geréat vor StéBen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperatur-
schwankungen und zu nahen Warmequellen (Ofen, Heizkdrper).

Allgemeine Tipps

¢ Wiegen Sie sich mdglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, niichtern
und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

¢ Wichtig bei der Messung: Die Ermittlung des Korperfettes darf nur barfuB und kann zweckméBig mit
schwach befeuchteten FuBsohlen vorgenommen werden.
Véllig trockene oder stark verhornte FuBsohlen kdnnen zu unbefriedigenden Ergebnissen flihren, da
diese eine zu geringe Leitfahigkeit aufweisen.

¢ Stehen Sie wahrend des Messvorgangs aufrecht und still.

¢ Warten Sie einige Stunden nach ungewohnter korperlicher Anstrengung.

e Warten Sie ca. 15 Minuten nach dem Aufstehen, damit sich das im Korper befindliche Wasser verteilen
kann.

¢ Wichtig ist, dass nur der langfristige Trend z&hlt. In der Regel sind kurzfristige Gewichtsabweichungen
innerhalb von wenigen Tagen durch Fliissigkeitsverlust bedingt; Kérperwasser spielt jedoch fiir das
Wohlbefinden eine wichtige Rolle.



Einschrankungen

Bei der Ermittlung des Kdrperfettes und der weiteren Werte kdnnen abweichende und nicht plausible

Ergebnisse auftreten bei:

e Kindern unter ca. 10 Jahren,

e Leistungssportlern und Bodybuildern, )

¢ Personen mit Fieber, in Dialysebehandlung, Odem-Symptomen oder Osteoporose,

¢ Personen, die kardiovaskulare Medizin einnehmen (Herz und GeféBsystem betreffend),

¢ Personen, die gefdBerweiternde oder gefaBverengende Medikamente einnehmen,

¢ Personen mit erheblichen anatomischen Abweichungen an den Beinen beziiglich der Gesamtkdrper-
gréBe (Beinlange erheblich verkiirzt oder verlangert).

5. Geratebeschreibung
Riickseite
1. Mode-Taste ;é)
2. Batteriefach 14 Mode 2

Display

3a. Bluetooth®-Symbol flir Verbindung
zwischen Waage und Smartphone

5 5
3b. Synchronisierungs-Symbol beim Sen-
den von Messungen 6
4a. Initialen des Benutzers, z.B. TOM 4b

4b. Unbekannte Messung ,,- - -“
5. Kérpergewicht
6. Korperdaten wie z.B. BMI, BF, ...

6. Inbetriebnahme

Batterien einlegen

Entnehmen Sie die Batterien aus dem Verpackungsschutz und setzen Sie die Batterien gemaB Polung in
die Waage ein. Zeigt die Waage keine Funktion, so entfernen Sie die Batterien komplett und setzen Sie sie
erneut ein.

Waage aufstellen
Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist
Voraussetzung fir eine korrekte Messung. ———

6.1 Inbetriebnahme mit App
Um Ihren Kérperfettanteil und weitere Korperwerte ermitteln zu kdnnen, miissen Sie

die personlichen Benutzerdaten auf der Waage einspeichern.

Die Waage verfugt Uiber 8 Benutzerspeicherplatze, in die Sie und beispielsweise die

Mitglieder Ihrer Familie lhre persdnlichen Einstellungen abspeichern kénnen.
Zuséatzlich kdnnen Benutzer Uber weitere mobile Endgeréte mit installierter ,beurer

HealthManager Pro“-App oder durch Benutzerprofilwechsel in der App (siehe Einstel- %
lungen App) in Betrieb genommen werden.

Damit wéhrend der Inbetriebnahme eine Bluetooth®-Verbindung aktiv gehalten werden
kann, bleiben Sie mit dem Smartphone in der Nahe der Waage.

- Laden Sie die kostenlose ,beurer HealthManager Pro“-App im Apple App Store (iOS) oder bei
Google Play (Android™) herunter.

- App starten und den Anweisungen folgen.

- BF 720 in App auswabhlen.



- BF 720 bezogene Daten eingeben.
Folgende Einstellungen missen in der ,,beurer HealthManager Pro“-App eingestellt sein bzw. eingegeben

werden:
Benutzerdaten Einstellwerte
Initialen/Namenskirzel maximal 3 Buchstaben oder Zahlen
KdrpergroBe 100 bis 220 cm (3‘ 3,5“ bis 7° 2,5%)
Alter 10 bis 100 Jahre
Geschlecht mannlich (i), weiblich (&)
Aktivitdtsgrad 1bis 5

Aktivitdtsgrade

Bei der Auswahl des Aktivitatsgrades ist die mittel- und langfristige Betrachtung entscheidend.

Aktivitdtsgrad | Korperliche Aktivitat

1 Keine.

2 Geringe: Wenige und leichte kérperliche Anstrengungen
(z.B. Spazierengehen, leichte Gartenarbeit, gymnastische Ubungen).

3 Mittlere: Kérperliche Anstrengungen, mindestens 2 bis 4 mal pro Woche,
jeweils 30 Minuten.

4 Hohe: Korperliche Anstrengungen, mindestens 4 bis 6 mal pro Woche,
jeweils 30 Minuten.

5 Sehr hohe: Intensive kérperliche Anstrengungen, intensives Training oder

harte korperliche Arbeit, taglich, jeweils mindestens 1 Stunde.

- Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnug durchfiihren.
Fur die automatische Personenerkennung muss die erste Messung mit Ihren persénlichen Benutzerda-
ten zugewiesen werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen der App. Steigen Sie hierzu barfuB auf die
Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichmaBiger Gewichtsverteilung mit beiden Bei-
nen auf den Elektroden stehen.

@ Hinweis: Fiir weitergehende Betrachtungen diirfen ausschlieBlich nur die an der Waage angezeigten
Messwerte verwendet werden.

6.2 Inbetriebnahme ohne App (alternativ)

Hinweis:

Wir empfehlen die Inbetriebnahme und Durchflihrung aller Einstellungen mit der ,beurer
HealthManager Pro“-App. Fiihren Sie diesen Schritt daher nur aus, wenn die Inbetriebnahme génz-
lich ohne App durchgefiihrt werden soll. Bei Inbetriebnahme mit App wechseln Sie direkt zum Kapi-
tel ,Messung durchfiihren®.
- Nach dem Einlegen der Batterien blinkt ,USE APP*“ im Display. Driicken Sie die SET-Taste, um die Ein-
stellungen von Jahr/Monat /Tag sowie Stunde /Minute durchzufiihren.
Driicken Sie dazu die Tasten A/V.
Bestatigen Sie mit der SET-Taste. Im Display erscheint die Anzeige ,,0.0“
- Driicken Sie nun erneut die SET-Taste. Es erscheint die Anzeige ,,P-01“ bzw. die Nummer des zuletzt
verwendeten Waagen-Benutzerspeichers.
Wahlen Sie mit Hilfe der Tasten A/V Ihren Benutzerspeicher aus (P-01 bis P-08) und drlicken Sie die
SET-Taste zur Bestatigung.
- Fihren Sie Ihre Einstellungen wie Geschlecht, sowie Initialen, KdrpergréBe etc. durch (siehe ,,Inbetrieb-
nahme mit App (Tabelle)). Bestatigen Sie dies jeweils durch Driicken der SET-Taste.
- Am Ende lhrer Eingaben erscheint die 4-stellige Benutzer-PIN. Diese wird flir die eventuell spétere App-
Anmeldung benétigt. Im Display erscheint anschlieBend die Anzeige ,,0.0“ mit lhren Initialen.
- Fir die automatische Personenerkennung muss die erste Messung lhren persénlichen Benutzerdaten
zugewiesen werden. Steigen Sie idealerweise barful auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie
ruhig und mit gleichmaBiger Gewichtsverteilung mit beiden FliBen auf den Elektroden stehen.



@ Hinweis flr die spatere App-Anmeldung:

Sollten Sie die Inbetriebnahme der Waage ohne App durchgefiihrt haben, kdnnen Sie Ihren existierenden
Waagen-Benutzerspeicher zu der ,beurer HealthManager Pro“-App hinzufligen. Dabei ist die Eingabe Ihrer
4-stelligen Benutzer-PIN nétig. Diese Vorgehensweise wird in der App beschrieben.

7. Anwendung

7.1 Messung durchfiihren

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Boden; ein fester Bodenbelag ist Voraussetzung fiir
eine korrekte Messung.

Gewicht messen, Diagnose durchfiihren

Steigen Sie barfu auf die Waage und achten Sie darauf, dass Sie ruhig und mit gleichméaBiger Gewichts-
verteilung mit beiden Beinen auf den Elektroden stehen.

Hinweis: Falls eine Messung mit Socken durchgefiihrt werden sollte, ist das Messergebnis nicht
korrekt.

Die Waage beginnt sofort mit der Messung. Zuerst wird das Gewicht angezeigt.
Falls ein Benutzer zugewiesen wurde, werden BMI, BF, Wasser, Muskel, Knochen, BMR und AMR ange-
zeigt. Dies ist der Fall, wenn die Initialen angezeigt werden.

Es erscheinen folgende Anzeigen:

1. Gewicht in kg mit BMI

2. Korperfett in % (BF)

3. Kdrperwasser in % =~

4. Muskelanteil in % o=z

5. Knochenmasse in kg =0

6. Kaloriengrundumsatz in kcal (BMR)
7. Aktivitdtsumsatz in kcal (AMR)

Hinweis: Bei zwei oder mehreren mdglich erkannten Benutzern, wechselt der Benutzer in der Display-
anzeige. Wahlen Sie Ihren Benutzer aus, indem Sie die A/V -Taste driicken.

Wenn kein Benutzer erkannt wird, wird nur das Gewicht und ,,- - -“ angezeigt. Mit den Tasten A/V
konnen Sie daraufhin Ihren Benutzer auswahlen. Andernfalls wird diese Messung nicht gespeichert.

Nur Gewicht messen

Stellen Sie sich nun mit Schuhen auf die Waage. Stehen Sie ruhig auf der Waage mit gleichmaBiger
Gewichtsverteilung auf beiden Beinen. Die Waage beginnt sofort mit der Messung.

Falls ein Benutzer zugewiesen wurde, wird BMI angezeigt. Dies ist der Fall, wenn die Initialen angezeigt
werden.

Wenn der Benutzer nicht erkannt wird, kann nur das Gewicht angezeigt werden und es erscheinen keine
Initialen ,,- - -*.

Waage ausschalten
Die Waage schaltet sich automatisch ab.

7.2 Ergebnisse bewerten
Korperfettanteil

Nachfolgende Korperfettwerte in % geben Ihnen eine Richtlinie (fir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren Arztl).

Mann Frau

Alter wenig | normal | méaBig viel Alter wenig | normal | méaBig viel

10-14 [<11% |11-16% |16,1-21% |>21,1% 10-14 |<16% [16-21% |21,1-26% |>26,1%
15-19 [<12% [12-17% |17,1-22% | >22,1% 15-19 [<17% [17-22% |22,1-27% |>27,1%
20-29 |<13% |13-18% [18,1-23% |>23,1% 20-29 |<18% |18-23% |[23,1-28% |>28,1%
30-39 [<14% |[14-19% [19,1-24% | >24,1% 30-39 [<19% [19-24% [24,1-29% |>29,1%
40-49 |<15% |15-20% [20,1-25% |>25,1% 40-49 |<20% |20-25% |[25,1-30% |>30,1%




Mann Frau

Alter wenig | normal | maBig viel Alter wenig | normal | maBig viel
50-59 |<16% |16-21% [21,1-26% |>26,1% 50-59 |<21% |21-26% [26,1-31% |>31,1%
60-69 |<17% |17-22% [22,1-27% |>27,1% 60-69 |<22% |22-27% |27,1-32% |>32,1%
70-100 | <18% | 18-23% [23,1-28% |>28,1% 70-100 | <23% |23-28% [28,1-33% [>33,1%

Bei Sportlern ist oft ein niedrigerer Wert festzustellen. Je nach betriebener Sportart, Trainingsintensitét und
korperlicher Konstitution kdnnen Werte erreicht werden, die noch unterhalb der angegebenen Richtwerte
liegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei extrem niedrigen Werten Gesundheitsgefahren bestehen kénnen.

Korperwasseranteil
Der Anteil des Kérperwassers in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:
Mann Frau
Alter schlecht gut sehr gut Alter schlecht gut sehr gut
10-100 | <50% 50-65 % >65 % 10-100 |<45% 45-60 % >60 %

Kérperfett beinhaltet relativ wenig Wasser. Deshalb kann bei Personen mit einem hohen Kérperfettanteil
der Kdérperwasseranteil unter den Richtwerten liegen. Bei Ausdauer-Sportlern hingegen kénnen die Richt-
werte aufgrund geringer Fettanteile und hohem Muskelanteil berschritten werden.

Die Korperwasserermittlung mit dieser Waage ist nicht dazu geeignet, medizinische Riickschlisse auf z.B.
altersbedingte Wassereinlagerungen zu ziehen. Fragen sie gegebenenfalls lhren Arzt. Grundsétzlich gilt es,
einen hohen Kdrperwasseranteil anzustreben.

Muskelanteil

Der Muskelanteil in % liegt normalerweise in folgenden Bereichen:

Mann Frau

Alter wenig normal viel Alter wenig normal viel
10-14 <44 % 44-57% >57 % 10-14 <36 % 36-43 % >43 %
15-19 <43 % 43-56 % >56 % 15-19 <35% 35-41% >41 %
20-29 | <42% 42-54% >54 % 20-29 | <34% 34-39% >39 %
30-39 |<41% 41-52% >52 % 30-39 |<33% 33-38% >38 %
40-49 | <40% 40-50% >50 % 40-49 | <81% 31-36% >36 %
50-59 | <39% 39-48% >48 % 50-59 | <29% 29-34% >34 %
60-69 |<38% 38-47% >47 % 60-69 |<28% 28-33% >33 %
70-100 |<37% 37-46% >46 % 70-100 |<27% 27-32% >32 %
Knochenmasse

Unsere Knochen sind wie der Rest unseres Korpers natirlichen Aufbau-, Abbau- und Alterungspro-
zessen unterworfen. Die Knochenmasse nimmt im Kindesalter rasch zu und erreicht mit 30 bis 40 Jahren
das Maximum. Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochenmasse dann wieder etwas ab. Mit gesunder
Erndhrung (insbesondere Kalzium und Vitamin D) und regelmaBiger korperlicher Bewegung kénnen Sie
diesem Abbau ein Stlick weit entgegen wirken. Mit gezieltem Muskelaufbau kénnen Sie die Stabilitét Ihres
Knochengerlstes zusétzlich verstarken. Beachten Sie, dass diese Waage nicht die komplette Knochen-
masse ausweist, sondern nur den Knochenmineralanteil (ohne Wasserinhalte und ohne organische Stoffe).
Die Knochenmasse lasst sich kaum beeinflussen, schwankt aber geringfligig innerhalb der beeinflussen-
den Faktoren (Gewicht, GroBe, Alter, Geschlecht). Es sind keine anerkannten Richtlinien und Empfehlungen
vorhanden.

A ACHTUNG:

Bitte verwechseln Sie nicht die Knochenmasse mit der Knochendichte.

Die Knochendichte kann nur bei medizinischer Untersuchung (z.B. Computertomographie, Ultra-
schall) ermittelt werden. Deshalb sind Riickschliisse auf Verdnderungen der Knochen und der
Knochenhérte (z.B. Osteoporose) mit dieser Waage nicht mdglich.



BMR

Der Grundumsatz (BMR = Basal Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Korper bei volliger Ruhe zur
Aufrechterhaltung seiner Grundfunktionen benétigt (z.B. wenn man 24 Stunden im Bett liegt). Dieser Wert
ist im wesentlichen vom Gewicht, KérpergréBe und dem Alter abhéngig.

Er wird bei der Diagnosewaage in der Einheit kcal/Tag angezeigt und anhand der wissenschaftlich aner-
kannten Harris-Benedict-Formel berechnet.

Diese Energiemenge benétigt Ihr Korper auf jeden Fall und muss in Form von Nahrung dem Kérper wieder
zugeflhrt werden. Wenn Sie langerfristig weniger Energie zu sich nehmen, kann sich dies gesundheits-
schédlich auswirken.

AMR

Der Aktivitatsumsatz (AMR = Active Metabolic Rate) ist die Energiemenge, die der Kdrper im aktiven
Zustand pro Tag verbraucht. Der Energieverbrauch eines Menschen steigt mit zunehmender korperlicher
Aktivitat an und wird bei der Diagnosewaage Uber den eingegebenen Aktivitatsgrad (1-5) ermittelt.

Um das aktuelle Gewicht zu halten, muss die verbrauchte Energie dem Korper in Form von Essen und
Trinken wieder zugeflhrt werden.

Wird Uber einen langeren Zeitraum hinweg weniger Energie zugefiihrt als verbraucht, holt sich der Kérper
die Differenz im wesentlichen aus den angelegten Fett-Speichern, das Gewicht nimmt ab. Wird hingegen
Uber einen léngeren Zeitraum hinweg mehr Energie zugefiihrt als der berechnete Aktivitdtsumsatz (AMR),
kann der Korper den Energieliberschuss nicht verbrennen, der Uberschuss wird als Fett im Korper einge-
lagert, das Gewicht nimmt zu.

Zeitlicher Zusammenhang der Ergebnisse

@ Hinweis: Beachten Sie, dass nur der langfristige Trend von Bedeutung ist. Kurzfristige Gewichtsab-
weichungen innerhalb von wenigen Tagen sind in der Regel durch Flissigkeitsverlust bedingt.

Die Deutung der Ergebnisse richtet sich nach den Verdnderungen des Gesamtgewichts und der prozentu-
alen Korperfett-, Kérperwasser- und Muskelanteile, sowie nach der Zeitdauer mit welcher diese Anderun-
gen erfolgen. .

Rasche Verdnderungen im Bereich von Tagen sind von mittelfristigen Anderungen (im Bereich von

Wochen) und langfristigen Anderungen (Monaten) zu unterscheiden. )

Als Grundregel kann gelten, dass kurzfristige Verdnderungen des Gewichts fast ausschlieBlich Anderun-

gen des Wassergehalts darstellen, wahrend mittel- und langfristige Verdnderungen auch den Fett- und

Muskelanteil betreffen kdnnen.

o Wenn kurzfristig das Gewicht sinkt, jedoch der Kérperfettanteil steigt oder gleich bleibt, haben Sie ledig-
lich Wasser verloren — z.B. nach einem Training, Saunagang oder einer nur auf schnellen Gewichtsver-
lust beschrankten Diét.

¢ Wenn das Gewicht mittelfristig steigt, der Krperfettanteil sinkt oder gleich bleibt, kdnnten Sie hingegen
wertvolle Muskelmasse aufgebaut haben.

¢ Wenn Gewicht und Koérperfettanteil gleichzeitig sinken, funktioniert lhre Diét — Sie verlieren Fettmasse.

e |dealerweise unterstiitzen Sie Ihre Di&t mit kdrperlicher Aktivitat, Fitness- oder Krafttraining. Damit kdn-
nen Sie mittelfristig Ihren Muskelanteil erhéhen.

o Korperfett, Kdrperwasser oder Muskelanteile dirfen nicht addiert werden (Muskelgewebe enthélt auch
Bestandteile aus Kdrperwasser).

7.3 Weitere Funktionen

Benutzerzuweisung

Eine Benutzerzuweisung von maximal 8 angelegten Waagenbenutzern ist mdglich bei einer reinen
Gewichtsmessung (mit Schuhen) und bei einer Diagnosemessung (barfuB).

Bei einer neuen Messung weist die Waage die Messung dem Benutzer zu, bei dem der letzte gespeicherte
Messwert innerhalb +/- 3kg. Bei zwei oder mehreren méglich erkannten Benutzern, wechselt der Benutzer
in der Displayanzeige. Wahlen Sie Ihren Benutzer aus, indem Sie die A/V-Taste drlicken.

Speicherung der zugewiesenen Messwerte auf der Waage

Falls die App offen ist und eine aktive Bluetooth®- Verbindung zur Waage besteht, werden neu zugewiesene
Messungen sofort an die App geschickt. Die Werte werden in diesem Fall nicht auf der Waage gespeichert.
Falls die App nicht offen ist, werden neu zugewiesene Messungen in der Waage gespeichert. Maximal 30
Messungen pro Benutzer kénnen in der Waage gespeichert werden. Sind alle 30 Messungen voll belegt,
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so blinkt das Synchronisierungs-Symbol im Waagen-Display und Sie sollten Messwerte an die App (ber-

tragen, um nicht die &lteren Messwerte zu iberschreiben. Die gespeicherten Messwerte werden automa-

tisch zur App tibertragen, wenn Sie die App innerhalb der Bluetooth®-Reichweite 6ffnen.

Eine automatische Ubertragung im ausgeschalteten Zustand der Waage ist mdglich.

Das Synchronisierungs-Symbol im Waagen-Display erscheint, wenn neue Messungen an die App Ubertra-
gen werden. Es erscheint nicht, wenn keine neue Messungen fir diesen Benutzer gespeichert oder zuge-

wiesen worden sind.

Abruf gespeicherter Messwerte auf der Waage

Méchten Sie Ihre gespeicherten Messwerte auf der Waage ansehen, so driicken Sie im eingeschalte-
ten Zustand und wéhrend der Anzeige |lhres Waagenbenutzers die ¥-Taste, gegebenenfalls mehrfach um
mehrere dltere Werte abzurufen.

Bereits Uibertragene Messwerte konnen nicht mehr auf dem Waagendisplay angesehen werden.

Waagendaten I6schen

Méochten Sie alle Messungen und alte Benutzerdaten auf der Waage komplett I6schen, schalten Sie die
Waage an und driicken Sie fir ca. 6 Sekunden die Mode-Taste auf der Waagen-RUckseite.

Auf dem Display erscheint fir einige Sekunden ,,CLR".

Dies ist notwendig, wenn Sie z.B. falsch angelegte Waagenbenutzer I16schen wollen oder Waagenbenut-
zer, die nicht mehr gebraucht werden.

Danach missen Sie Kapitel 7 erneut durchfiihren (Benutzerzuordnung).

Einzelne Benutzer I6schen

Waage anschalten, Benutzer mit AUF-Taste auswahlen und auf ,,0.0 kg“ warten, 6 Sekunden die Mode-
Taste driicken bis ,DEL" erscheint.

Batterien wechseln

Ihre Waage ist mit einer Batteriewechselanzeige ausgestattet. Beim Betreiben der Waage mit zu schwa-
chen Batterien erscheint auf dem Anzeigenfeld ,Lo“ und die Waage schaltet sich automatisch aus. Die
Batterien mussen in diesem Fall ersetzt werden (3 x 1,5 V AAA).

@ HINWEIS:

¢ \lerwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher
Kapazitat.

¢ \lerwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.

e \erwenden Sie schwermetallfreie Batterien.

8. Reinigung und Pflege
Von Zeit zu Zeit sollte das Gerat gereinigt werden.
Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch, auf das Sie bei Bedarf etwas Spulmittel auftragen kdnnen.

A ACHTUNG

¢ \lerwenden Sie niemals scharfe Losungs- und Reinigungsmittel!
e Tauchen Sie das Gerét keinesfalls unter Wasser!
e Gerat nicht in der Spiilmaschine reinigen!

9. Was tun bei Problemen?

Displayanzeige Ursache Behebung

oo Unbekannte Messung, da Wahlen Sie durch Driicken der Tasten A/V
auBerhalb Grenze Benutzerzu- | lhren Benutzer aus.

ordung oder keine eindeutige
Zuordung moglich ist.

BFErr Der Fettanteil liegt auBerhalb Die Messung bitte barfuB wiederholen oder
des messbaren Bereichs (klei- | feuchten Sie ggf. Ihre FuBsohlen leicht an.
ner 3% oder groBer 65 %).

Frr Die maximale Tragkraft von Nur bis 180 kg belasten.
180 kg wurde Uberschritten.
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Gewicht wird angezeigt.

Displayanzeige Ursache Behebung

Err oder falsches Kein ebener fester Boden. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen,
Gewicht wird angezeigt. festen Boden.

Err oder falsches Unruhiges Stehen. Stehen Sie mdglichst still.

Falsches Gewicht wird
angezeigt.

Waage hat falschen Nullpunkt.

Abwarten bis Waage selbst wieder aus-
schaltet. Waage aktivieren, ,0.0 kg“ abwar-
ten, Messung wiederholen.

Keine Bluetooth®-
Verbindung ($-Symbol
fehlt).

Geréat auBerhalb der Reichweite.

Mindestreichweite im freien Feld sind ca.

10 m. Wande und Decken verringern die
Reichweite. .

Andere Funkwellen kénnen die Ubertragung
stéren. Stellen Sie die Waage deshalb nicht
in der Nahe von Geréaten wie z.B. WIFI Rou-
ter, Mikrowelle, Induktionskochfeld auf.

Keine Verbindung zur App.

SchlieBen Sie die App komplett (auch im
Hintergrund). Schalten Sie Bluetooth®

aus und wieder an. Beachten Sie dabei,
dass die Waage nicht aus den Bluetooth®-
Einstellungen des Betriebssystems verbun-
den werden darf. Gegebenenfalls aus der
Gerateliste in den Bluetooth®-Einstellungen
entfernen und anschlieBend die ,,beurer
HealthManager Pro“-App verwenden.
Schalten Sie das Smartphone aus und wie-
der an. Batterien in der Waage kurz entfer-
nen und wieder einsetzen.

Messergebnisse wer-
den nicht zur App
gesendet (-}@-Symbol
fehlt)

Keine Messung zum Benut-
zer oder keine Bluetooth®-
Verbindung.

Die Initialen, die auf dem Waagendisplay
erscheinen, mussen in lhren App-Einstel-
lungen der Waage zugeordnet sein. Nur
diese Messungen kénnen gesendet werden.
Uberpriifen Sie daher lhre Initialen und lhre
App-Einstellungen.

-[-Symbol blinkt am
Ende der Messung

Benutzerspeicherplatz ist voll.
Die alten Messungen werden
Uberschrieben.

Offnen Sie die App innerhalb der Reich-
weite von Bluetooth®. Die Daten werden
automatisch Ubermittelt. Dies kann bis zu
einer Minute dauern.

Lo

Die Batterien der Waage sind
leer.

Wechseln Sie die Batterien der Waage.

10. Entsorgung

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien missen Sie Uber speziell gekennzeichnete Sammel-
behalter, Sondermillannahmestellen oder (iber den Elektrohéndler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu
verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthélt Blei,

Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthélt Quecksilber.

)i¢

Pb Cd Hg

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerédt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden. Die Entsorgung kann Uber entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.

Entsorgen Sie das Gerat gemé&B der Elektro- und Elektronik Altgerdte EG-Richtlinie - WEEE (Waste

)74

Electrical and Electronic Equipment). Bei Riickfragen wenden Sie sich an die fir die Entsorgung
zustandige kommunale Behdrde.
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Hinweise fiir Verbraucher zur Altgerateentsorgung und Verschrottung in Deutschland:

Besitzer von Altgeraten konnen diese im Rahmen der durch die &ffentlichrechtlichen Entsorgungstrager
eingerichteten und zur Verfligung stehenden Mdglichkeiten der Riickgabe oder Sammlung von Altgeraten
unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemaBe Entsorgung der Altgerate sichergestellt ist.

Die Ruickgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

AuBerdem ist die Rlckgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern moglich.

GemaB Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreiber zur unentgeltlichen
Ricknahme von Altgeréten verpflichtet:

o Elektro-Fachgeschéfte, mit einer Verkaufsflache flir Elektro- und Elektronikgerdte von mindestens 400
Quadratmetern

e | ebensmitteladen mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro
Jahr oder dauerhaft Elektround Elektronikgeréte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

¢ \lersandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rlicknahme im privaten Haushalt nur fir Warme-
Ubertrager  (Kuhl-/Gefriergerdte, Klimagerdte u.a.), Bildschirmgerdte und GroBgerdte gilt.
Fur die 1:1-Riicknahme von Lampen, Kleingerdten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeraten sowie
die 0:1-Riicknahme missen Versandhéndler Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum End-
verbraucher bereitstellen.

Diese Vertreiber sind verpflichtet,

e bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerates an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnut-
zers der gleichen Geréteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerét erfullt, am
Ort der Abgabe oder in unmittelbarer N&he hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen und

¢ auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer als 25 Zentimeter sind,
im Einzelhandelsgeschéft oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknah-
me darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates geknlipft werden und ist auf drei Altgerate
pro Gerateart beschrankt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerat zerstdrungsfrei entnom-
men werden kdnnen, miissen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw.
Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerat personenbezogene Daten enthdlt, sind Sie selbst fiir deren
Léschung verantwortlich, bevor Sie es zuriickgeben.

11. Technische Angaben

Modell: BF 720

MaBe: 30x30x2,5cm

Gewicht: 1,6 kg

Messbereich: 5-180 kg

Displayanzeige: Die Ablesbarkeit der Displayanzeige erfolgt in 0,1kg Schritten.

Wiederholgenauigkeit: Die Messtoleranz bei Wiederholmessungen betragt +/-
0,4kg (Messung mehrmals direkt hintereinander auf der
selben Waage mit mdglichst gleicher Standposition von
Waage und Person).

Absolute Genauigkeit: Der Messwert im Vergleich zu einem geeichten Gewicht
betragt +/- 1% +0,1kg. Z.B. bei 40kg entspricht dies +/-
0,5kg, bei 100kg entspricht dies +/- 1,1kg.

Datenlbertragung per Bluetooth® low Das Produkt verwendet Bluetooth® low energy technology,

energy technology Frequenzband 2402 - 2480 MHz,
Sendeleistung max. 0,5 dBm.
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Systemvoraussetzungen und Liste der
kompatiblen Geréte flir die App ,beurer
HealthManager Pro“*

@

beurer

Technische Anderungen vorbehalten.

*Dieses Produkt erflillt die Anforderungen der geltenden européischen Richtlinien.

Wir bestétigen hiermit, dass dieses Produkt der européischen RED Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die
CE-Konformitatserklarung zu diesem Produkt finden Sie unter:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. Garantie/Service

Né&here Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-
Faltblatt.
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ENGLISH

Read these instructions for use carefully and keep them for later use,
|||| be sure to make them accessible to other users and observe the

information they contain.
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Getting to know your device

Functions of the device

This digital scale is intended for weighing and providing a diagnosis of your personal fitness data.
It is intended for private use.

The scale is equipped with the following functions, which can be used by up to 8 people:
¢ Body weight measurement and BMI,

¢ Body fat percentage calculation,

¢ Body water content,

* Muscle percentage,

® Bone mass,

¢ Basal and active metabolic rate.

The scale also includes the following additional features:

e Switch between kilograms “kg”, pounds “Ibs” and stones “st”,

o Automatic switch-off function,

¢ | ow battery indicator,

e Automatic user recognition,

¢ LCD display of 3 user initials,

e Storage of the last 30 measurements for 8 users, if the data cannot be transferred to the app.

The measurement principle

This scale works on the principle of B.I.A. (bioelectrical impedance analysis). This involves the calculation
of body content in a matter of seconds, using a current that cannot be felt, is completely harmless and
does not pose any risk.

When this measurement of the electrical resistance (impedance) is considered alongside constants and/
or individual values (age, height, gender, activity level), the body fat percentage and other variables in

the body can be calculated. Muscle tissue and water conduct electricity well and therefore have a lower
resistance. In contrast, bones and fat tissue have low conductivity as the fat cells and bones are barely
able to conduct the current due to very high levels of resistance.

Please note that the values calculated by the diagnostic bathroom scale only represent an approxima-
tion of the actual medical analytical values for the body. Only a specialist doctor can precisely establish
the body fat, body water, muscle percentage and bone structure using medical methods (e.g. computer
tomography).

1. Included in delivery

Check that the device packaging has not been tampered with and make sure that all contents are pres-
ent. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging
material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the
specified Customer Services address.
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¢ Quick guide

e BF 720 diagnostic bathroom scale

e 3 x 1.5V AAA batteries

¢ These instructions for use

¢ 1x warranty leaflet

2. Signs and symbols
The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the

type plate for the device:

WARNING
Warning notice indicating a risk of injury or damage to health.

IMPORTANT
Safety note indicating possible damage to the device/accessory.

© >

Note
Note on important information

Read these instructions for use carefully. Observe the warnings and safety notes.
Keep these instructions for use for future reference. Make the instructions for use
accessible to other users. If the device is passed on, provide the next user with
these instructions for use.

Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC
Directive - WEEE

Do not dispose of batteries containing hazardous substances with household
waste

Marking to identify the packaging material.
A = Material code, B = Material number:
1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard

Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local
regulations.

This product satisfies the requirements of the applicable European and national
directives.

The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations
of the EAEU.

United Kingdom Conformity Assessed Mark

The device may not be used by people with medical implants (e.g. pacemakers),
as this may affect their functionality.

Manufacturer

Separate the product and packaging elements and dispose of them in
accordance with local regulations.

Importer symbol
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Do not load the scale bey-
ond 180 kg/396 1b/28 st.

Danger of slipping: do not
step on the scale with wet

Af
2,
A &

Danger of tipping: position Place the scale on an even
yourself in the centre of the surface. No carpet.
weighing surface. [S—

Intended use

The device is only intended for weighing humans and for recording your personal fitness data. The device
is only intended for private use, and not for medical or commercial purposes.

3. Warnings and safety notes

A WARNING -

¢ The scale may not be used by people with medical implants (e.g. pacemakers),
as this may affect their functionality. f |

¢ Do not use during pregnancy. “\ /’

¢ Do not step onto the outer edge of the scale on just one side: danger of tipping! e

¢ Swallowing batteries can be extremely dangerous. Keep the batteries and scale out of
the reach of small children. Should a battery be swallowed, seek medical assistance immediately.

e Keep packaging material away from children (risk of suffocation).

¢ Important: do not step onto the scale with wet feet or if the surface of the scale is damp — danger
of slipping!

Safety notes on handling batteries

o Always insert the batteries correctly, taking into account the polarity (+ / -). Keep batteries clean and
dry and away from water. Always select the correct battery type.

e Never short-circuit batteries and battery compartment contacts.

e Never charge, forcibly discharge, heat, disassemble, deform, encapsulate or modify batteries.

* Never weld or solder on batteries.

e Never mix batteries of different manufacturers, capacities (new and used), size and type within a
device.

¢ Risk of explosion! Failure to comply with the points mentioned above can result in personal injury,
overheating, leakage, venting, breakage, explosion or fire.

e |f a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.

e |f your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected areas with water and
seek medical assistance.

e Choking hazard! Keep batteries out of the reach of children. Seek medical attention immediately
if swallowed.
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e Never allow children to replace batteries without adult supervision.

e Store batteries away from metal objects in a well-ventilated, dry and cool place.

* Never expose batteries to direct sunlight or rain.

* Remove batteries from the device if it is not going to be used for a long period of time.

¢ Dispose of discharged batteries immediately and properly. Never dispose of batteries in fire.
* When disposing of batteries, keep batteries with different electrochemical systems separate.

@ General notes

¢ Please note that measuring tolerances are possible for technical reasons, as this scale is not cali-
brated for use in a professional medical context.

¢ The scale’s maximum capacity is 180 kg (396 Ib/28 st). The results for the weight measurement
and bone mass calculation are displayed in 100-g increments (0.2 Ib).

¢ Measurements of body fat, body water and muscle content are displayed in increments of 0.1%.

¢ The calorie requirement is indicated in increments of 1 kcal.

¢ When supplied to the customer, the scale is set to weigh and measure in “cm” and “kg”. You can
change the unit settings during initial use with the app.

¢ Place the scale on an even, hard surface; a hard surface is crucial for achieving accurate meas-
urements.

¢ Repairs may only be carried out by Beurer Customer Services or authorised retailers. Before sub-
mitting a complaint, please check the batteries first and replace them if necessary.

Storage and maintenance
The accuracy of the measurements and service life of the device depend on its careful handling:

A IMPORTANT

* The device should be cleaned from time to time. Do not use any abrasive cleaning products and
never submerge the device in water.

¢ Make sure that no liquids come into contact with the scale. Never submerge the scale in water.
Never rinse it in running water.

¢ Do not place any objects on the scale when it is not in use.

¢ Do not press the button violently or with pointed objects.

¢ Do not expose the scale to high temperatures or strong electromagnetic fields (e.g. mobile tele-
phones).

¢ Protect the device from knocks, damp, dust, chemicals, marked temperature fluctuations and
nearby sources of heat (ovens, heaters).

General tips

¢ As far as possible, weigh yourself at the same time every day (ideally in the morning), after having been
to the toilet, on an empty stomach and without clothing, in order to obtain results which can be com-
pared.

¢ Important point regarding the measurement: the calculation of body fat may only be made when bare-
foot; the soles of the feet may be lightly dampened where appropriate.
Results may be unsatisfactory if the soles of the feet are completely dry or have a large amount of hard
skin since conductivity will be impaired.

e Stand up straight and still during the measurement.

¢ Wait a few hours after any physical exertion to which your body is unaccustomed.

¢ Wait approx. 15 minutes after getting up so that the water stored in the body can disperse.

¢ Remember that only the long-term trend is important. Short-term changes in weight within a few days
are normally caused by loss of fluids; however, body water plays an important role in terms of well-be-
ing.

Limitations

When calculating body fat and the other values, unusual and implausible results may occur in the case of:

e Children under approx. 10 years of age

¢ Performance athletes and body-builders

¢ Persons with a fever, persons undergoing dialysis, persons with oedema symptoms and persons suffer-
ing from osteoporosis
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¢ Persons taking cardiovascular medicine (affecting the heart and vascular system)

¢ Persons taking vasodilative or vasoconstrictive medication

e Persons with significant anatomical abnormalities in their legs compared with their overall body height
(leg length significantly shorter or longer).

4. Device description

Rear
1. Mode button ;é)
2. Battery com- 14 Mode 2

partment

Display
3a. Bluetooth® symbol for connection
between scale and smartphone

3b. Synchronisation symbol when trans-
ferring measurements

4a. Initials of the user, e.g. TOM
4b. Unknown measurement “- - -
5. Body weight
6. Body data e.g. BMI, body fat etc.

”»

5. Initial use
Inserting the batteries

Remove the batteries from the protective packaging and insert the batteries into the scale ensuring that the
battery polarity is correct. If the scale does not function, remove the batteries completely and reinsert them.

Positioning the scale
Place the scale on an even, hard surface; a hard surface is crucial for achieving
accurate measurements. [ —

6.1 Initial use with the app

To be able to calculate your body fat percentage and additional body values, you

must save the personal user data on the scale. K
The scale has 8 user memory spaces which allow, for example, you and your family

members to save personal settings.

It is also possible to activate users via other mobile end devices on which the “beurer
HealthManager Pro” app has been installed or by changing the user profile in the app

(see the app settings).

Keep the smartphone close to the scale in order to maintain an active Bluetooth®
connection during initial use.

- Download the free “beurer HealthManager Pro” app from the Apple App Store (iOS) or from
Google Play (Android™).
- Start the app and follow the instructions.

- Select BF 720 in the app.
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- Enter the BF 720-related data.
The following settings must be set or entered in the “beurer HealthManager Pro” app:

User data Set values

Initials/abbreviation of name | Max. 3 letters or numbers
Height 100 t0 220 cm (3'3.5" to 7'2.5")
Age 10 to 100 years

Gender Male (i), female (#)

Activity level 1tob

Activity levels
The medium-term and long-term perspective is decisive when selecting the activity level.

Activity level Physical activity

1 None.

2 Low: little and light physical exertion (e.g. going for walks, light gardening, simple
gymnastics).

3 Medium: physical exertion, at least 2 to 4 times a week for 30 minutes each.

4 High: physical exertion, at least 4 to 6 times a week for 30 minutes each.

5 Very high: intensive physical exertion, intensive training or hard physical work for at
least 1 hour every day.

- Assign the user when requested to do so by the app.
For automatic personal recognition, the first measurement must be assigned to your personal user data.
Follow the app instructions for this. Step onto the scale with bare feet and ensure that you are standing
still with equal weight distribution and with both feet on the electrodes.

@ Note: Only the measurements displayed on the scale may be used for further observations.

6.2 Initial use without the app (alternative)

Note:
We recommend using the “beurer HealthManager Pro” app for initial use and implementing all set-
tings. Therefore, only carry out this step if initial use is to be carried out entirely without the app. If
you have performed initial use with the app, go directly to the “Taking measurements” chapter.
- After inserting the batteries, “USE APP” will flash in the display. Press the SET button to set the year/
month/day, as well as hour/minute.
To do this, press the A/V buttons.
Confirm with the SET button. “0.0” appears in the display.
- Now press the SET button again. The display will show “P-01" or the number of the scale user memory
which was most recently used.
Select your user memory (P-01 to P-08) with the A/¥ buttons and press the SET button to confirm.
- Implement your settings such as gender and initials, height, etc. (See “Initial use with the app” (table)).
Confirm each setting by pressing the SET button.
- The 4-digit user PIN appears once you have finished entering your details. This will be required for log-
ging into the app at a later time. “0.0” will then appear in the display, along with your initials.
- For automatic personal recognition, the first measurement must be assigned to your personal user data.
Step onto the scale, ideally with bare feet, and ensure that you are standing still with equal weight distri-
bution, with both feet on the electrodes.

@ Note on logging into the app at a later time:

If you have carried out the initial use of the scale without the app, you can add your existing scale user
memory to the “beurer HealthManager Pro” app. This requires you to enter your 4-digit user PIN. This pro-
cess is described in the app.
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6. Usage

7.1 Taking measurements

Place the scale on an even, hard surface; a hard surface is crucial for achieving accurate measure-
ments.

Measuring your weight, carrying out diagnostics
Step onto the scale with bare feet and ensure that you are standing still with equal weight distribution and
with both feet on the electrodes.
Note: The measurement result will be incorrect if the measurement is taken with socks on.
The scale begins to take measurements straight away. First, the weight is displayed.
If a user has been assigned, the BMI, body fat, water, muscle, bone, BMR and AMR are shown. This is the
case if the initials are shown.
The following appears:
1. Weight in kg with BMI
2. Body fat in % (BF)
3. Body water in % =
4. Muscle percentage in % o=z
5. Bone mass in kg c=2

6. Basal metabolic rate in kcal (BMR)
7. Active metabolic rate in kcal (AMR)

Note: If two or more users have potentially been recognised, the display switches between them.
Select your user by pressing the A/V button.
If no user is recognised, only the weight and “- - - will be displayed. You can then use the A/V but-
tons to select your user. Otherwise the measurement will not be saved.
Only measuring weight
Now step onto the scale wearing shoes. Stand still with your weight distributed equally on both feet. The
scale begins to take measurements straight away.
If a user has been assigned, the BMI will be displayed. This is the case if the initials are shown.
If the user is not recognised, only the weight can be shown and no initials appear “- --".
Switching off the scale
The scale switches itself off automatically.
7.2 Evaluating the results
Body fat percentage
The following body fat percentages serve as a guideline (for further information please consult your doc-
tor).
Male Female
Age Low Normal |Moderate | High Age Low Normal |Moderate | High
10-14  |<11% 11-16% | 16.1-21% |>21.1% 10-14 | <16% 16-21% |21.1-26% |>26.1%
15-19 [<12% 12-17% |17.1-22% |[>22.1% 15-19 [<17% 17-22% |22.1-27% |>27.1%
20-29 |<13% 13-18% | 18.1-23% |>23.1% 20-29 |<18% 18-23% |23.1-28% |>28.1%
30-39 |<14% 14-19% | 19.1-24% |>24.1% 30-39 |<19% 19-24% | 24.1-29% |>29.1%
40-49 |<15% | 15-20% |20.1-25% |>25.1% 40-49 |<20% | 20-25% |25.1-30% |>30.1%
50-59 |<16% 16-21% |21.1-26% |>26.1% 50-59 |<21% 21-26% |26.1-31% |>31.1%
6069 |<17% 17-22% |22.1-27% |>27.1% 60-69 |<22% 22-27% |27.1-32% |>32.1%
70-100 |<18% 18-23% |23.1-28% |>28.1% 70-100 |<23% 23-28% |28.1-33% |>33.1%

Values will often be lower for fitness enthusiasts. Depending on the sporting activities performed, the train-
ing intensity and the physical constitution, the results may still be below the stated standard values. Please
note, however, that there may be a risk to health in the case of extremely low values.
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Body water content
The body water content in % is normally within the following ranges:

Male Female
Age Poor Good Very good Age Poor Good Very good
10-100 | <50% 50-65% >65% 10-100 | <45% 45-60% >60%

Body fat contains relatively little water, therefore body water content may be below the standard values in
persons with a high body fat percentage. On the other hand, endurance athletes may exceed the standard
values due to having low levels of fat and a high muscle percentage.

The body water calculation performed using this scale is not suitable for drawing medical conclusions,

for example in the case of age-related water retention. Consult your doctor where necessary. A high body
water content is generally desirable.

Muscle percentage
The muscle percentage is normally within the following ranges:

Male Female

Age Low Normal High Age Low Normal High
10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 |<37% 37-46% >46% 70-100 |<27% 27-32% >32%

Bone mass

Like the rest of our body, our bones are subject to natural growth, shrinking and ageing processes. Bone
mass increases rapidly during childhood and reaches its peak between the ages of 30 and 40. As we

age, our bone mass then begins to reduce. You can combat this reduction to an extent with the help of a
healthy diet (particularly calcium and vitamin D) and regular physical exercise. The stability of your skeleton
can be further increased by means of targeted muscle build-up. Please note that this scale does not iden-
tify the total bone mass, but rather just the mineral content of the bone (without water content and without
organic substances). It is very difficult to influence the bone mass, although it does fluctuate slightly within
the scope of influencing factors (weight, height, age, gender). There are no recognised guidelines or recom-
mendations.

A IMPORTANT:
Please do not confuse bone mass with bone density.
The bone density can only be determined by means of a medical examination (e.g. computer
tomography, ultrasound). It is therefore not possible to draw conclusions on changes to bones and
bone hardness (e.g. osteoporosis) using this scale.

BMR

The basal metabolic rate (BMR) is the amount of energy required by the body at complete rest in order to
maintain its basic functions (e.g. when lying in bed 24 hours a day). This value is primarily dependent on
weight, height and age.

It is displayed on the diagnostic bathroom scale in the kcal/day unit and is calculated using the scientifi-
cally recognised Harris-Benedict equation.

This is the amount of energy that is required by your body under all circumstances and must be re-sup-
plied to the body in the form of food. If your energy intake is below this level in the longer term, this can
result in damage to health.
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AMR

The active metabolic rate (AMR) is the amount of energy that the active body consumes each day. An indi-
vidual’s energy requirement increases when the level of physical activity increases; the diagnostic bath-
room scale calculates this by means of the activity level (1-5) that has been entered.

To maintain the current weight, the energy that the body uses must be replaced in the form of food and
drink.

If less energy is taken in than is used over a long period of time, the body primarily takes the difference
from the fat stores, with resulting weight loss. However, if the amount of energy taken in exceeds the cal-
culated active metabolic rate (AMR) for a longer period, the body cannot burn off the excess energy. The
excess is stored in the body as fat, leading to weight gain.

Temporal context of the results

Note: Please note that only the long-term trend is important. Brief deviations in weight within a few
days are normally caused by loss of fluids.

The interpretation of the results is based on changes in total body weight, percentage of body fat, body

water and muscle content, as well as on the length of time over which these changes occur.

Rapid changes within the scope of a few days are to be considered separately from medium-term

changes (in the scope of weeks) and long-term changes (months).

It can be said as a basic rule that short-term changes in weight are almost entirely changes in water con-

tent, whereas medium-term and long-term changes may also relate to the fat percentage and the muscle

percentage.

e |f your weight drops in the short term but your body fat percentage increases or stays the same, you
have only lost water, for example following a training session, visit to the sauna or a diet aimed only at
fast weight loss.

e |f your weight increases in the medium term and your body fat percentage drops or stays the same, you
may have built up valuable muscle mass.

e |f your weight and body fat percentage both fall at the same time, then your diet is working — you are
losing fat mass.

e |deally, you should support your diet with physical activity, fitness or strength training. This enables you
to increase your muscle percentage in the medium term.

e Body fat, body water and muscle percentages should not be totalled (muscle tissue also contains com-
ponents made of body water).

7.3 Other functions

User assignment

It is possible to assign up to 8 scale users for a weight-only measurement (with shoes) and for a diagnosis
measurement (bare feet).

For a new measurement, the scale assigns the measurement to the user whose most recently saved
measurement falls within +/- 3kg. If two or more users have potentially been recognised, the display
switches between them. Select your user by pressing the A/¥ button.

Saving the assigned measurements on the scale

If the app is open and there is an active Bluetooth® connection to the scale, newly assigned measure-
ments are transferred immediately to the app. In this case, the values are not saved on the scale.

If the app is not open, the newly assigned measurements are saved on the scale. A maximum of 30 meas-
urements per user can be saved on the scale. If all 30 measurements are fully assigned, the synchronisa-
tion symbol in the scale display flashes and you should transfer the measured values to the app in order
that you do not overwrite older measured values. The saved measurements are transferred automatically
to the app when you open the app within the Bluetooth® range.

It is possible to automatically transfer data when the scale is switched off. The synchronisation symbol on
the scale display appears when new measurements are being transferred to the app. It does not appear if
no new measurements have been saved or assigned for this user.

Call-up of saved measured values on the scale

If you would like to view your saved measured values on the scale, press the ¥ button when the scale
is switched on and whilst you are displaying your scale user; this may need to be done several times if
required in order to call up several older values.
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Measured values that have already been transferred can no longer be viewed on the scale display.

Deleting scale data

If you would like to completely delete all measurements and old user data on the scale, switch on the
scale and press the Mode button on the rear of the scale for approx. 6 seconds.

“CLR” will appear on the display for several seconds.

This is necessary if you would like to delete scale users who have been set up incorrectly or are no longer
required, for example.

You must then carry out the actions in chapter 7 (on user assignment) again.

Deleting individual users
Switch on the scale, select the user using the UP button and wait until “0.0 kg” appears; press the Mode
button for 6 seconds until “DEL” appears.

Replacing the batteries

Your scale is equipped with a low battery indicator. If you operate the scale with flat batteries, “Lo” will
appear on the display and the scale will automatically switch off. In this case, the batteries must be

replaced (3 x 1.5 V AAA).

@ NOTE:

¢ When replacing the batteries, use batteries of the same type, make and capacity.
¢ Do not use rechargeable batteries.
e Use batteries free from heavy metals.

7. Cleaning and maintenance
The device should be cleaned from time to time.
This should be done using a damp cloth and, if necessary, a small amount of detergent.

A IMPORTANT

¢ Never use abrasive solvents or cleaning products!
¢ Never submerge the device in water!
¢ Do not clean the device in a dishwasher!

8. What if there are problems?

180 kg exceeded.

Display Cause Solution

fm = = Unknown measurement as it Select your user by pressing the A/V but-
is outside the user assignment | tons.
limit or a unique assignment is
not possible.

BF-Er-- The proportion of fat is outside | Please repeat the measurement barefoot, or
the measurable range (less with the soles of the feet lightly dampened
than 3% or greater than 65%). | if necessary.

Fre Maximum weight capacity of Loads must not exceed 180 kg.

Err or incorrect weight
is displayed.

No even, hard surface.

Place the scale on an even, hard surface.

Err or incorrect weight
is displayed.

Not standing still.

Stand as still as possible.

Incorrect weight is dis-
played.

Incorrect zero point of scale.

Wait until the scale switches itself off. Acti-
vate the scale, wait for “0.0 kg” to appear
and take the measurement again.

24




Display Cause Solution

No Bluetooth® con- Device outside the range. The minimum range in the open is approx.
nection (3 symbol is 10 m. Walls and ceilings reduce the range.
missing). Other radio waves may interfere with the

transmission. Therefore, do not position the
scale near devices such as WIFI routers,
microwaves, induction hobs etc.

No connection to the app. Completely close the app (including in the
background). Switch Bluetooth® off and
back on again. When doing so, please note
that the scale must not be connected from
the Bluetooth® settings of the operating sys-
tem. If need be, remove it from the devices
list in the Bluetooth® settings, and then use
the “beurer HealthManager Pro” app. Switch
the smartphone off and back on again.
Remove the batteries in the scale for a short
period and reinsert them.

Measurements are not | No measurement for the user | The initials which appear on the scale dis-
transferred to the app | or no Bluetooth® connection. | play must be assigned to the scale in your
(-b@ symbol is missing) app settings. Only these measurements can
be transferred. Therefore, check your initials
and your app settings.

[ J-symbol flashes at | User memory space is full. Open the app within the Bluetooth® range.
the end of the measure- | 1he old measurements will be | The data will be transferred automatically.
ment overwritten. This may take up to one minute.
Lo The batteries in the scale are Replace the batteries in the scale.
empty.
9. Disposal

Empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recy-
cling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
The codes below are printed on batteries containing harmful substances: E

Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury. Pb Cd Hg

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service
life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country.

Dispose of the device in accordance with EC Directive — WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste ﬁ
disposal. —

10. Technical specifications

Model: BF 720

Dimensions: 30x30x2.5¢cm

Weight: 1.6 kg

Measurement range: 5-180 kg

Display: The display can be read in increments of 0.1 kg.
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Repetition accuracy:

The measuring tolerance for repeated measurements is
+/- 0.4 kg (several measurements in direct succession on
the same scale with position of scale and person the same
as far as possible).

Absolute precision:

In comparison with a calibrated weight, the measured value is
+/-1% +0.1 kg. E.g. at 40 kg this corresponds to +/- 0.5 kg; at
100 kg this corresponds to +/-1.1 kg.

Data transfer via Bluetooth® low energy
technology

The product uses Bluetooth® low energy technology,
frequency band 2402 - 2480 MHz,
max. 0.5 dBm transmission power.

System requirements and list of compatib-
le devices for the “beurer HealthManager
Pro” app*

@

beurer

Subject to technical changes.

*This product satisfies the requirements of the applicable European directives.

We hereby confirm that this product complies with the European RED Directive 2014/53/EU. The CE Dec-
laration of Conformity for this product can be found under:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

11. Warranty/service

Further information on the warranty and warranty conditions can be found in the warranty leaflet supplied.

Subject to errors and changes
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FRANCAIS

II Lisez attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour un usage
|| || ultérieur, mettez-le a disposition des autres utilisateurs et suivez les

consignes qui y figurent.
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6. MiISE €N SEIVICE....cccveeeecreceecteeceeee et eaes

Familiarisation avec I'appareil

Fonctions de I'appareil

Ce pese-personne impédancemétre numérique sert a la fois a vous peser et a diagnostiquer vos données
personnelles de fitness.

Il est congu pour étre utilisé dans un cercle privé.

Le pese-personne dispose des fonctions suivantes pouvant étre utilisées par un maximum de 8 personnes :
e mesure du poids et de I'lMC,

e mesure du taux de graisse corporelle,

e taux d’eau corporelle,

¢ taux de masse musculaire,

® masse osseuse,

¢ volume de base et volume d’activité.

Le pése-personne dispose en outre des fonctionnalités suivantes :

e conversion entre kilogramme « kg », livre « Ib » et stone « st »,

e fonction d’arrét automatique,

affichage du changement de piles en cas de piles faibles,

reconnaissance automatique de I'utilisateur,

affichage LCD de 3 initiales de I'utilisateur,

enregistrement des 30 dernieres mesures pour 8 personnes, si le transfert vers I'application est impossible.

Principe de mesure

Ce pése-personne fonctionne selon le principe de la B.L.A., 'analyse bioélectrique de I'impédance. A cet
effet, un courant imperceptible, absolument sans risque et sans danger, permet de connaitre en quelques
secondes le taux des tissus corporels.

La mesure de la résistance électrique (impédance) ainsi que la prise en compte de constantes ou de don-
nées individuelles (age, taille, sexe, activité physique) permettent de définir le taux de graisse corporelle et
d’autres parametres physiques. Le tissu musculaire et I'eau ont une bonne conductibilité électrique et pré-
sentent donc une faible résistance. Par contre, les os et le tissu adipeux ont une faible conductibilité, car
les os et les cellules adipeuses sont trés peu conducteurs en raison de leur résistance tres élevée.

Notez que les valeurs déterminées par le pese-personne impédancemeétre ne représentent que des
approximations par rapport aux analyses physiques effectives d’ordre médical. Seul un spécialiste équipé
de matériel médical (par exemple un tomodensitometre) est en mesure de déterminer précisément la
graisse corporelle, I'eau corporelle, la masse musculaire et la masse osseuse.

1. Contenu

Veérifiez si 'emballage extérieur de I'appareil est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant I'utilisation,
assurez-vous que 'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de
I’emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne I'utilisez pas et adressez-vous a votre revendeur ou au
service client indiqué.
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e Manuel abrégé

e Pese-personne impédancemetre BF 720
® 3 piles 1,5V, type AAA

e Ce mode d’emploi
¢ 1 fiche de garantie

2. Symboles utilisés
Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d’emploi, sur 'emballage et sur la plaque signalétique de

I’appareil :

A\

AVERTISSEMENT
Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé.

ATTENTION
Ce symbole vous avertit des éventuels dommages au niveau de I'appareil ou
d’un accessoire.

AN
®

Remarque
Indication d’informations importantes

E

Lisez attentivement I'intégralité de ce mode d’emploi. Veuillez prendre connaissance
des consignes d’avertissement et de mise en garde. Conservez le mode d’emploi
pour un usage ultérieur. Mettez le mode d’emploi a la disposition des autres uti-
lisateurs. En cas de transmission de I'appareil a un tiers, remettez-lui également
le mode d’emploi.

Elimination conformément a la directive européenne WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) relative aux déchets d’équipements électriques et élect-
roniques

)| 13

<
=
=)
=4
=
&l

Ne pas jeter les piles a substances nocives avec les déchets ménagers

Etiquette d’identification du matériau d’emballage.
A = Abréviation de matériau, B = Référence de matériau :
1 -7 = plastique, 20 — 22 = papier et carton

Q| -&

Séparer les composants d’emballage et les éliminer conformément aux prescrip-
tions communales.

Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en
vigueur.

mnll g
=M

Les produits sont completement conformes aux exigences des reglements tech-
niques de 'UEEA.

Cc
A

Marquage de conformité UKCA

L’appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes portant des implants médi-
caux (par ex. stimulateur cardiaque). Sinon, leur fonctionnement pourrait étre
altére.

Fabricant

Séparer le produit et les composants d’emballage et les éliminer conformément
aux prescriptions communales.

Symbole de I'importateur
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Ne pesez pas des char-
ges supérieures a
180 kg/396 1b/28 st.

Risque de glissade : Ne
montez pas sur le pése-
personne impédancemétre
avec les pieds mouillés.

Risque de basculement :
Montez au centre du pese-
personne.

Posez le pese-personne sur
une surface plate. Pas sur
de la moquette ni sur un

tapis.

3. Utilisation conforme aux recommandations

L'appareil est uniqguement destiné a peser des personnes et a enregistrer vos données personnelles de
fitness. L'appareil est prévu pour un usage strictement personnel et non pas pour une utilisation a des fins
médicales ou commerciales.

4. Consignes d’avertissement et de mise en garde

A AVERTISSEMENT

¢ Le pése-personne ne doit pas étre utilisé par des personnes portant des
implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Sinon, leur fonctionnement | |
pourrait &tre altéré. ‘\ /f

¢ Ne pas utiliser pendant la grossesse. 4

¢ Ne pas se tenir sur le bord extérieur du pése-personne : Risque de basculement !

e |es piles sont extrémement dangereuses si elles sont avalées. Conservez les piles et le pése-per-
sonne hors de portée des enfants en bas age. En cas d’ingestion d’une pile, consultez immédiate-
ment un médecin.

e Conservez I'emballage hors de portée des enfants (risque d’étouffement).

e Attention, ne montez pas sur le pese-personne les pieds mouillés, et ne posez pas les pieds sur le
plateau de pesée s'il est humide- Risque de glissade !

Consignes de sécurité relatives aux piles

e |Insérez toujours les piles correctement, en tenant compte des polarités (+/-). Maintenir les piles
propres et seches et les maintenir a I'abri de I'eau. Toujours choisir le type de pile correct.

e Ne jamais court-circuiter les piles et les contacts du compartiment a piles.

e Ne jamais charger, décharger de force, chauffer, démonter, déformer, encapsuler ou modifier les piles.

e Ne jamais souder ni braser sur les piles.

¢ Ne jamais mélanger des piles de différentes fabrications, capacités (neuves et usagées), tailles et
types au sein d’'un méme appareil.

¢ Risque d’explosion ! Le non-respect de ces consignes peut entrainer des blessures, une sur-
chauffe, une fuite, une évacuation, une rupture, une explosion ou un incendie.

e Si une pile a coulé, enfiler des gants de protection et nettoyer le compartiment a piles avec un
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chiffon sec.

e Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer la zone touchée
avec de 'eau et consulter un médecin.

¢ Risque d’ingestion ! Conserver les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter
immédiatement un médecin.

¢ Ne laissez pas les enfants changer les piles sans la surveillance d’un adulte.

e Stocker les piles a I'écart d’objets métalliques, dans des locaux frais, secs et bien aérés.

e Ne pas exposer les piles a la lumiére directe du soleil ou a la pluie.

e En cas de non-utilisation prolongée, retirer les piles de I'appareil.

e Jeter immédiatement et correctement les piles déchargées. Ne jamais jeter les piles dans le feu.

e Lors de la mise au rebut, les piles doivent étre stockées séparément des différents systemes élec-
trochimiques.

@ Recommandations générales

¢ Notez que des tolérances de mesure techniques sont possibles, car il ne s’agit pas d’un
pese-personne calibré destiné a un usage professionnel ou médical.

e | a résistance maximale du pése-personne est de 180 kg (396 Ib, 28 st). Les résultats lors de la
mesure du poids et de I'estimation de la masse osseuse sont affichés par graduations de 100 g
(0,2 Ib).

e Les résultats de mesure des parts de graisse corporelle, d’eau corporelle et de muscle s’affichent
par graduations de 0,1 %.

* Le besoin calorique est donné par graduations de 1 kcal.

e A la livraison du pése-personne, le réglage des unités est en « cm » et « kg ». Lors de la mise en
service, vous pouvez modifier les réglages des unités a I'aide de I'application.

* Posez le pese-personne sur une surface plane et stable ; un support stable est une condition preé-
alable a une mesure correcte.

¢ Seul le service client Beurer ou un opérateur autorisé peut procéder a une réparation. Cependant,
avant toute réclamation, veuillez controler au préalable I'état des piles et les remplacer le cas
échéant.

Rangement et entretien
La précision des valeurs mesurées et la durée de vie de I'appareil dépendent d’un maniement soigné :

ATTENTION

e De temps a autre, nettoyez I'appareil. N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif et ne mettez
jamais I'appareil sous I'eau.

e Assurez-vous qu’aucun liquide ne pénetre a I'intérieur du pése-personne. N’'immergez jamais le
pese-personne. Ne rincez jamais sous |’'eau courante.

¢ Quand le pése-personne est inutilisé, aucun objet ne doit étre posé sur le plateau.

¢ Ne pas appuyer violemment ou avec des objets pointus sur les touches.

* N’exposez pas votre pese-personne aux températures élevées ou a de forts champs électroma-
gnétiques (comme ceux par exemple d’un téléphone mobile).

¢ Protégez I'appareil contre les coups, I’humidité, la poussiére, les produits chimiques, les fortes
variations de température et les sources de chaleur trop proches (four, radiateur).

Conseils généraux

® Pesez-vous, si possible, a la méme heure (de préférence le matin), aprés étre passé aux toilettes, a jeun
et nu(e) afin d’obtenir des résultats comparables.

e Important lors de la mesure : La détermination de la graisse corporelle doit toujours étre faite pieds nus ;
si nécessaire, elle peut s'effectuer la plante des pieds Iégérement humide.
Il se peut que les mesures effectuées avec les pieds completement secs ne conduisent pas a des résul-
tats satisfaisants, car leur conductibilité est trop faible.

* Tenez-vous droit et ne bougez pas pendant la mesure.

o Attendez quelques heures aprés un effort physique inhabituel.

o Attendez 15 minutes environ aprés le lever avant de faire la mesure pour que I‘eau puisse se répartir
dans le corps.
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¢ Notez que seule compte la tendance a long terme. Des écarts de poids de courte durée enregistrés en
I'espace de quelques jours ne sont dus qu’a une simple perte de liquides dans la plupart des cas ; I'eau
corporelle joue un role important dans le bien-étre.

Limitations

Il se peut que la détermination de la graisse corporelle et d’autres données présente des écarts et des

résultats non plausibles dans les cas suivants :

¢ |les enfants de moins de 10 ans,

e |es sportifs de haut niveau et les culturistes,

* les personnes fiévreuses, en dialyse, présentant des symptémes d‘cedémes ou d‘ostéoporose,

e les personnes sous traitement médical cardiovasculaire (cceur et systéme vasculaire),

* |es personnes prenant des médicaments vasodilatateurs ou vasoconstricteurs,

* |es personnes présentant des écarts anatomiques sérieux des jambes par rapport a leur taille (jambes
nettement courtes ou longues).

5. Description de I'appareil

Face arriére
1. Touche Mode @
2. Compartiment 14 Mode 2

a piles

Ecran

3a. Symbole Bluetooth® pour la con-
nexion entre le pése-personne et le
smartphone

3b. Symbole de synchronisation lors de
I’envoi des mesures

4a. Initiales de I'utilisateur, par exemple
TOM

4b. Mesures inconnues « - - - »
5. Poids

6. Données corporelles, par ex. IMC,
BF...

6. Mise en service
Insérer les piles

Retirez les piles de I'emballage et placez-les dans le pése-personne en respectant S—
la polarité. Si le pése-personne n’affiche aucune fonction, retirez compléetement les
piles et replacez-les a nouveau.

Poser le pése-personne
Posez le pese-personne sur une surface plane et stable ; un support stable est une

condition préalable a une mesure correcte.

6.1 Mise en service avec I'application é

Pour déterminer le taux de graisse corporelle et les autres paramétres, vous devez T
enregistrer les données individuelles de I'utilisateur sur le pese-personne.

Le pése-personne dispose de 8 emplacements de mémoire utilisateur dans lesquels
vous et les membres de votre famille pouvez, par exemple, enregistrer vos paramétres personnels.

De plus, d’autres utilisateurs peuvent étre affectés depuis des terminaux mobiles ou I'application « beurer
HealthManager Pro » est installée, ou par le choix du profil utilisateur dans I’application (voir Paramétres
de I'application).
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Durant la mise en service, laissez le smartphone a proximité du pése-personne pour que la connexion
Bluetooth® puisse rester active.

- Télécharger I'application gratuite « beurer HealthManager Pro » sur PApple App Store (iOS) ou sur
Google Play (Android™).

- Démarrer I'application et suivre les instructions.

- Sélectionner BF 720 dans I'application.

- Saisir les données de BF 720.
Les réglages suivants doivent étre effectués ou entrés dans I'application « beurer HealthManager Pro » :

Données utilisateur Valeurs de réglage

Initiales/diminutif maximum 3 caractéres alphanumériques
Taille 1002220 cm (3‘ 3,5“a 7' 2,59

Age 10 4 100 ans

Sexe homme (), femme ()

Niveau d’activité 1a5

Niveaux d’activité
Le niveau d’activité sera sélectionné en fonction des perspectives a moyen et a long terme.

Niveau d’activité | Activité corporelle
1 Aucune.

Faible : peu d’efforts physiques et efforts physiques légers (par ex. : promenades,
jardinage simple, exercices de gymnastique).

Moyenne : efforts physiques, au moins 30 minutes, 2 a 4 fois par semaine.
Elevée : efforts physiques, au moins 30 minutes, 4 & 6 fois par semaine.

Trés élevée : efforts physiques intenses, entrainement intensif ou travail physique
difficile, respectivement d’au moins 1 heure par jour.

a || D

- Affecter les utilisateurs a la demande de I’application.
Pour la reconnaissance automatique des personnes, leur premiére mesure doit étre affectée a leurs don-
nées d’utilisateur personnelles. Pour cela, suivez les instructions de I'application. Montez pieds nus sur
le pése-personne et tenez-vous immobile en répartissant bien votre poids, les deux pieds positionnés
sur les électrodes.

Remarque : seules les valeurs de mesure affichées sur le pese-personne peuvent étre utilisées pour
des analyses complémentaires.

6.2 Mise en service sans application (alternative)

Remarque :
Nous recommandons de faire la mise en service et le réglage de tous les paramétres depuis I'ap-
plication « beurer HealthManager Pro ». Par conséquent, ne suivez cette étape que si la mise en
service doit étre exécutée completement sans I'application. En cas de mise en service du pése-per-
sonne avec I'application, passez directement au chapitre « Effectuer la mesure ».
- Apres avoir remplacé les piles, « USE APP » clignote a I’écran. Appuyez sur la touche SET pour effectuer
les réglages de I'année/du mois/du jour, mais aussi de I'heure/des minutes.
Appuyez sur les touches A/V.
Confirmez avec la touche SET. « 0.0 » s’affiche a I'écran.
- Appuyez alors a nouveau sur la touche SET. « P-01 » ou le numéro de la derniere mémoire utilisateur uti-
lisée s’affiche.
A I'aide des touches A/V, sélectionnez votre mémoire utilisateur (P-01 & P-08) puis appuyez sur la
touche SET pour confirmer.
- Effectuez les réglages tels que le sexe, les initiales, |a taille, etc. (cf. « Mise en service du pese-personne
(tableau) »). Confirmez les réglages en appuyant sur la touche SET.
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- Pour terminer, vous devez saisir votre code PIN utilisateur a 4 chiffres. Il sera nécessaire pour toute ins-
cription ultérieure a I'application. « 0.0 » s’affiche ensuite a I'écran avec vos initiales.

- Pour permettre la reconnaissance automatique des personnes, leur premiere mesure doit étre affectée a
leurs données personnelles. Montez sur le pése-personne, idéalement pieds nus, et tenez-vous immo-
bile en répartissant bien votre poids, les deux pieds positionnés sur les électrodes.

@ Remarque concernant une inscription ultérieure a I'application :

Si vous souhaitez mettre en service le pése-personne sans I'application, vous pouvez ajouter une mémoire
utilisateur existante sur I'application « beurer HealthManager Pro ». Il est nécessaire de saisir votre code
PIN utilisateur a 4 chiffres. Cette procédure est décrite dans I'application.

7. Utilisation

7.1 Mesure
Posez le pése-personne sur une surface plane et stable ; un support stable est une condition préa-
lable a une mesure correcte.

Mesurer le poids, établir un diagnostic
Montez pieds nus sur le pése-personne et tenez-vous immobile en répartissant bien votre poids, les deux
pieds positionnés sur les électrodes.

@ Remarque : Si la mesure est effectuée avec des chaussettes, le résultat ne sera pas correct.

Le pése-personne commence tout de suite la mesure. Le poids est d’abord affiché.
Si un utilisateur a été affecté, I'lMC, la BF, la masse de I'eau, des muscles, des os, le BMR et I’AMR sont
affichés. C’est le cas quand les initiales sont affichées.

Les éléments suivants s’affichent :

1. Poids en kg avec IMC

2. Graisse corporelle en % (BF)

3. Eau corporelle en % =

4. Masse musculaire en % o=

5. Masse osseuse en kg c=a

6. Taux métabolique de base en kcal (BMR)
7. Volume d’activité en kcal (AMR)

Remarque : Si deux utilisateurs potentiels ou plus sont détectés, les utilisateurs défilent a I'écran.
Sélectionnez I'utilisateur en appuyer sur la touche A/V. .

Si aucun utilisateur n’est détecté, seuls le poids et « - - - » s’affichent. A I'aide des touches A/V,
sélectionnez votre utilisateur. Autrement, cette mesure ne sera pas sauvegardée.

Mesurer le poids uniquement

Montez sur le pese-personne avec vos chaussures. Restez immobile sur le pese-personne en répartis-
sant votre poids de maniére égale entre les deux jambes. Le pése-personne commence tout de suite la
mesure.

Si un utilisateur a été affecté, son IMC s’affiche. C’est le cas quand les initiales sont affichées.

Si l'utilisateur n’est pas reconnu, seul le poids peut s’afficher, pas les initiales « - -- ».

Eteindre le pése-personne

Le pése-personne s’éteint automatiquement.

7.2 Evaluer les résultats

Taux de graisse corporelle

Les valeurs de graisse corporelle suivantes en % vous donnent une ligne de conduite (pour de plus
amples informations, veuillez consulter votre médecin).

Homme Femme

Age faible normal | moyen élevé Age faible normal | moyen élevé
10-14 |[<11% |[11-16% |16,1-21% |>21,1% 10-14 [<16% |16-21% |21,1-26% |>26,1%

33



Homme Femme

Age faible normal | moyen élevé Age faible normal | moyen élevé
15-19 |<12% [12-17% |17,1-22% | >22,1% 15-19 | <17% |17-22% |221-27% |>271%
20-29 |<13% |[13-18% [18,1-23% |>23,1% 20-29 |<18% [18-23% |23,1-28% |>28,1%
30-39 |<14% [14-19% [19,1-24% |>24,1% 30-39 |<19% |[19-24% [24,1-29% |>29,1%
40-49 |<15% [15-20% |[20,1-25% |>25,1% 40-49 |<20% [20-25% |25,1-30% |>30,1%
50-59 [<16% |16-21% |21,1-26% |>26,1% 50-59 [<21% |21-26% |26,1-31% |>31,1%
60-69 [<17% |17-22% |22,1-27% |>27,1% 60-69 [<22% |22-27% |27,1-32% |>32,1%
70-100 [<18% |18-23% |23,1-28% |>28,1% 70-100 [<23% |23-28% |28,1-33% |>33,1%

Chez les sportifs, on constate souvent une valeur plus faible.Selon le type de sport pratiqué, I'intensité de I'en-
trainement et la constitution physique, il est possible d’atteindre des valeurs inférieures a la valeur de référence.
Veuillez cependant noter que des valeurs extrémement faibles peuvent entrainer des risques pour la santé.

Taux d’eau corporelle
Le taux d’eau corporelle en % se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme Femme
Age mauvais bon excellent Age mauvais bon excellent
10-100 |<50% 50-65 % >65% 10-100 |<45% 45-60 % > 60%

La graisse corporelle contient relativement peu d’eau. C’est pourquoi, chez les personnes ayant un taux
de graisse corporelle élevé, le taux d’eau corporelle peut étre inférieur aux valeurs de référence. Pour les
sportifs d’endurance, les valeurs de référence peuvent au contraire étre dépassées en raison d’un taux de
graisse faible et d’un taux de masse musculaire élevé.

La détermination du taux d’eau corporelle avec ce pese-personne ne permet pas de tirer des conclusions
médicales concernant par exemple les rétentions d’eau dues a I’age. Le cas échéant, demandez conseil a
votre médecin. En principe, il faut chercher a avoir une part d’eau élevée.

Taux de masse musculaire
Le taux de masse musculaire en % se situe normalement dans les plages suivantes :

Homme Femme

Age faible normal élevé Age faible normal élevé
10-14 <44 % 44-57 % >57% 10-14 <36% 36-43 % >43%
15-19 <43% 43-56 % > 56 % 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39 % > 39%
30-39 <41 % 41-52 % >52% 30-39 <33% 33-38% > 38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36 % > 36 %
50-59 <39% 39-48 % > 48 % 50-59 <29% 29-34 % >34 %
60-69 <38% 38-47 % > 47 % 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 [<37% 37-46 % > 46 % 70-100 [<27% 27-32% >32%

Masse osseuse

Comme le reste de notre corps, nos os sont soumis aux processus naturels de développement, de réduc-
tion et de vieillissement. Pendant I'enfance, la masse osseuse augmente rapidement et atteint son maxi-
mum vers 30 a 40 ans. Avec I'age, la masse osseuse diminue légerement. Avec une alimentation saine (en
particulier calcium et vitamine D) et une activité physique réguliere, vous pouvez ralentir cette réduction.
Avec une construction musculaire appropriée, vous pouvez améliorer la stabilité de votre ossature. Notez
que ce pese-personne ne vous indiquera pas la masse osseuse compléte, mais permet de connaitre le
poids des os (sans I'eau et dans les matieres organiques). La masse osseuse est peu influengable, mais
elle varie légerement selon certains facteurs (poids, taille, age, sexe). Il n’existe pas de directives et recom-
mandations reconnues.
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A ATTENTION :

Veillez cependant a ne pas confondre la masse osseuse avec la densité osseuse.

La densité osseuse ne peut étre calculée que par un examen médical (par ex. tomographie par ordi-
nateur, ultrason). C’est pourquoi des conclusions a propos de modifications des os et de la dureté
des os (par ex. ostéoporose) ne sont pas possibles avec un pése-personne.

BMR

Le volume de base (BMR = Basal Metabolic Rate) représente la quantité d’énergie dont le corps a besoin
au repos complet pour maintenir en activité ses fonctions de base (par exemple lorsque I'on est couché
au lit pendant 24 heures). Cette valeur dépend essentiellement du poids, de la taille et de I'age.

Elle s’affiche sur le pése-personne impédancemetre dans I'unité kcal/jour et est calculée a I'aide de la for-
mule de Harris-Benedict reconnue scientifiquement.

Votre organisme a définitivement besoin de cette quantité d’énergie qui doit étre apportée a I'organisme
via I'alimentation. A long terme, un apport d’énergie moindre peut avoir des effets nocifs sur votre santé.

AMR

Le volume d’activité (AMR = Active Metabolic Rate) représente la quantité d’énergie dont le corps a besoin
quotidiennement lorsqu’il est actif. Les dépenses énergétiques d’une personne s’accroissent avec I'aug-
mentation de I'activité physique et sont indiquées par le pése-personne impédancemeétre selon le niveau
d’activité choisi (1 a 5).

Pour maintenir son poids actuel, I'’énergie dépensée doit étre renouvelée sous forme de nourriture et de
boissons.

Si, sur une longue durée, le corps regoit moins d’énergie qu’il n’en dépense, le corps compense la dif-
férence en utilisant essentiellement la graisse stockée et le poids diminue. Si au contraire, pendant une
longue période de temps, le corps regoit une quantité d’énergie supérieure au volume d’activité calculé
(AMR), il ne peut pas briler I'excédent énergétique, qui est alors stocké sous forme de graisse et le poids
augmente.

Corrélation des résultats dans le temps

Remarque : Notez que seule compte la tendance a long terme. Des écarts de poids de courte
durée enregistrés en |‘espace de quelques jours ne sont dus qu‘a une simple perte de liquides dans
la plupart des cas.

Linterprétation des résultats se fait en fonction des modifications du poids global et des taux de graisse et

d’eau corporelles et de masse musculaire ainsi qu’en fonction de la durée selon laquelle ces modifications

se produisent.

Il faut distinguer les modifications rapides (de I‘ordre de quelques jours) des modifications @ moyen terme

(de I‘ordre de quelques semaines) et a long terme (plusieurs mois).

La regle générale peut étre la suivante : les modifications de poids a court terme représentent presque

exclusivement des changements de la teneur en eau, alors que les modifications a moyen et a long terme

peuvent aussi concerner le taux de graisse et de masse musculaire.

¢ Si votre poids diminue a court terme, alors que le taux de graisse corporelle augmente ou reste stable,
vous n‘avez perdu que de |‘eau, par exemple suite a un entrainement, une séance de sauna ou un
régime visant uniquement a une perte de poids rapide.

e Sj votre poids augmente & moyen terme, alors que le taux de graisse corporelle diminue ou reste stable,
il se pourrait au contraire que vous ayez augmenté la masse musculaire.

¢ Si votre poids et votre taux de graisse corporelle diminuent simultanément, cela signifie que votre
régime fonctionne : vous perdez de la graisse.

o [‘activité physique, les séances de mise en forme ou de musculation seront les compléments parfaits
de votre régime. lls vous permettent d’augmenter votre taux de masse musculaire & moyen terme.

¢ || ne faut pas additionner la graisse corporelle, le taux d’eau corporelle et la masse musculaire (le tissu
musculaire contient aussi des constituants de I’'eau corporelle).

7.3 Autres fonctions
Affectation des utilisateurs

Il est possible d’affecter maximum 8 utilisateurs au pese-personne pour une mesure du poids simple (avec
chaussures) et une mesure diagnostique (pieds nus).
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Lors d’une nouvelle mesure, le pése-personne affecte celle-ci a I'utilisateur pour lequel la derniére valeur
enregistrée est de +/- 3 kg. Si deux utilisateurs potentiels ou plus sont détectés, les utilisateurs défilent a
I’écran. Sélectionnez I'utilisateur en appuyer sur la touche A/V.

Enregistrement des valeurs affectées dans le pése-personne

Si I'application est ouverte et si une connexion Bluetooth® avec le pése-personne est active, les nouvelles
mesures affectées sont immédiatement envoyées a I'application. Dans ce cas, les valeurs ne sont pas
enregistrées dans le pese-personne.

Si I'application n’est pas ouverte, les nouvelles mesures affectées sont enregistrées sur le pese-personne.
Un maximum de 30 mesures par utilisateur peut étre enregistré sur le pése-personne. Si les 30 mesures sont
completes, le symbole de synchronisation clignote sur I'écran du pése-personne et vous devez transférer
des valeurs de mesure a I'application pour ne pas écraser les anciennes valeurs de mesure. Quand vous
ouvrez I'application a portée du Bluetooth®, les valeurs enregistrées lui sont automatiquement transférées.
Un transfert automatique est possible quand le pése-personne est éteint.

Le symbole de synchronisation s’affiche sur I'écran du pese-personne lorsque de nouvelles mesures sont
transférées dans I'application. Il ne s’affiche pas si aucune nouvelle mesure n’a été enregistrée ou assi-
gnée pour cet utilisateur.

Consultation des valeurs enregistrées sur le pése-personne

Si vous souhaitez consulter vos valeurs enregistrées sur le pése-personne, appuyez sur la touche ¥
quand I'appareil est allumé et affiche votre utilisateur, le cas échéant plusieurs fois, afin de consulter plu-
sieurs anciennes valeurs.

Les valeurs déja transférées ne peuvent plus étre consultées sur I’écran du pése-personne.

Supprimer les données du pése-personne

Si vous souhaitez supprimer toutes les mesures et les anciennes données d’utilisateur du pese-personne,
allumez-le et appuyez pendant environ 6 secondes sur la touche Mode a Iarriere du pése-personne.

Sur I'écran, « CLR » s’affiche pendant quelques secondes.

Ceci est nécessaire si vous souhaitez par ex. supprimer les utilisateurs mal configurés ou ceux qui n’utili-
seront plus le pése-personne.

Ensuite, vous devez de nouveau suivre la procédure du chapitre 7 (Affectation des utilisateurs).

Supprimer un utilisateur
Allumer le pése-personne, sélectionner I'utilisateur a I'aide de la touche HAUT et attendre que « 0.0 kg »
s’affiche, appuyer sur la touche Mode pendant 6 secondes jusqu’a ce que « DEL » s’affiche.

Remplacer les piles

Votre pese-personne comporte un témoin de remplacement des piles. En cas d’utilisation du pese-per-
sonne avec des piles déchargées, le message « Lo » s’affiche et I'appareil s’éteint automatiquement. Dans
ce cas, les piles doivent étre remplacées (3 piles AAA 1,5 V).

REMARQUE :

e Lors de chague changement de piles, utilisez des piles de méme type, de la méme marque et de
la méme capacité.

e N'utilisez pas de batteries rechargeables.

e Utilisez des piles sans métaux lourds.

8. Nettoyage et entretien

De temps a autre, nettoyez I'appareil.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide sur lequel vous pouvez mettre, au besoin, un peu de produit
vaisselle.

ATTENTION

e N'utilisez pas de solvant ni de détergent agressif !
¢ N'immergez jamais I'appareil !
* Ne lavez pas I'appareil au lave-vaisselle !
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9. Que faire en cas de problémes ?

180 kg est dépassée.

Ecran Cause Solution

«===» Mesure inconnue, car elle se situe Sélectionnez I'utilisateur en appuyant sur
hors de la limite d’affectation utili- les touches A/V.
sateur ou bien aucune affectation
unique n’est possible.

BF-Er-- Le taux de graisse dépasse les lim- | Recommencer la mesure pieds nus ou
ites de la plage mesurable (inférieur | humidifier Iégerement la plante des pieds.
a 3% ou supérieur a 65 %).

Frr La capacité de charge maximale de | Ne pas dépasser 180 kg.

Err ou un poids
incorrect s’affiche.

Le sol n’est pas plat et dur.

Posez le pése-personne sur un sol plat et
dur.

Err ou un poids
incorrect s’affiche.

Position non stable.

Si possible, ne bougez pas.

Un poids incorrect
s’affiche.

La position 0 du pese-personne est
fausse.

Attendez que le pese-personne s’éteigne
de nouveau. Activer le pese-personne,
attendre que « 0.0 kg » s’affiche, puis
répéter la mesure.

Aucune connexion

Bluetooth® (le sym-
bole (§) ne s’affiche
pas).

Appareil hors de portée.

Dans un espace dégagé, la portée est d’en-
viron 10 m. Les murs et les plafonds diminu-
ent la portée.

D’autres ondes radio peuvent perturber la
transmission. Par conséquent, ne placez pas
le pése-personne a proximité d’appareils tels
qu’un routeur sans fil, un micro-ondes, des
plaques de cuisson a induction, etc.

Aucune connexion a I'application.

Fermez completement I'application (en
arriére-plan également). Désactivez la
fonction Bluetooth®, puis réactivez-la.
Veuillez noter que le pése-personne ne doit
pas étre connecté depuis les parametres
Bluetooth® du systéme d’exploitation. Si
nécessaire, supprimez I'appareil de la liste
des appareils dans les paramétres Blue-
tooth®, puis utilisez I'application « beurer
HealthManager Pro ». Eteignez le smart-
phone puis rallumez-le. Retirez brievement
les piles du pese-personne et réinsérez-les
ensuite.

Les résultats de
mesure ne sont pas
envoyés a l'applica-
tion (le symbole &
ne s’affiche pas)

Pas de mesure pour I'utilisateur ou
pas de connexion Bluetooth®.

Les initiales qui s’affichent sur I'écran du
pese-personne doivent étre affectées dans
les parametres de I'application. Seules ces
mesures peuvent étre envoyées. Vérifiez
donc vos initiales et les paramétres de votre
application.

Le symbole -DE cli-
gnote a lafinde la
mesure

L’emplacement de mémoire util-
isateur est plein. Les anciennes
mesures sont écrasees.

Ouvrez I'application dans la portée Blue-
tooth®. Les données sont transmises
automatiquement. Ceci peut durer jusqu’a
une minute.

Lo

Les piles du pese-personne sont
vides.

Changez les piles du pése-personne.

37




10. Elimination

Les piles usagées et complétement déchargées doivent étre mises au rebut dans des conteneurs spé-
ciaux ou aux points de collecte réservés a cet usage ou bien déposées chez un revendeur d’appareils

électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe.
Ces pictogrammes se trouvent sur les piles a substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.

)54

Pb Cd Hg

Dans I'intérét de la protection de I'environnement, I’appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures
ménageres a la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte

compétents dans votre pays.

Eliminez I'appareil conformément a la directive européenne-WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adres-
sez-vous aux collectivités locales responsables de I'élimination et du recyclage de ces produits.

11. Caractéristiques techniques

Modéle : BF 720
Dimensions : 30x30x2,5cm
Poids : 1,6 kg

Plage de mesure : 5a180kg

Ecran :

Les valeurs sont exprimées par graduations de 0,1 kg.

Précision de répétition :

La tolérance de mesure pour la précision de répétition est
de +/- 0,4 kg (plusieurs mesures consécutives avec le méme
pese-personne, la méme position de I'appareil sur le sol et
de la personne sur le pése-personne).

Précision absolue :

La valeur mesurée par rapport a un méme poids est de
+/-1 % +0,1 kg. Par ex. pour 40 kg, cela correspond a
+/- 0,5 kg, pour 100 kg, cela correspond a +/- 1,1 kg.

Transfert de données par la technolo-
gie Bluetooth® low energy technology

Le produit utilise la technologie Bluetooth® low energy tech-
nology,

Fréquence 2 402-2 480 MHz,

Puissance d’émission 0,5 dBm max.

Configuration requise et liste des ap-
pareils compatibles pour I'application
« beurer HealthManager Pro »*

@

beurer

Sous réserve de modifications techniques.

*Ce produit répond aux exigences des directives européennes en vigueur.

Nous garantissons par la présente que ce produit est conforme a la directive européenne RED 2014/53/EU.
Vous pouvez trouver la déclaration de conformité CE de ce produit & I'adresse suivante :
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. Garantie/maintenance

Pour plus d’informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garan-

tie fournie.
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II Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su
|| || futura utilizaciéon, pongalas a disposicién de otros usuarios y respe-

te las indicaciones.
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Informacién general

Funciones del aparato

Esta bascula digital sirve para pesar y para realizar el diagndstico de sus datos personales de forma fisica.
Se ha disefiado para el uso particular en el ambito privado.

La bascula dispone de las siguientes funciones, que pueden usar un maximo de 8 personas:
¢ Medicién del peso corporal e IMC,

¢ Determinacién del porcentaje de grasa corporal,

¢ Porcentaje de agua corporal,

¢ Porcentaje de masa muscular,

¢ Masa 6sea,

* Metabolismo basal y activo.

Ademas, la bascula dispone de estas otras funciones:

e Conmutacion entre kilogramo “kg”, libra “Ib” y stone “st”,

¢ Funcion de desconexion automatica,

e Indicacion de cambio de pila en caso de pilas agotadas,

¢ |dentificacion automatica de usuarios,

¢ Indicacion LCD de 3 iniciales de usuario,

¢ Almacenamiento de las 30 Ultimas mediciones para 8 personas, si no es posible la transmisién a la app.

El principio de medicién

Esta bascula funciona segun el principio del andlisis de impedancia bioeléctrica (BIA). De este modo, es
posible determinar en cuestion de segundos las proporciones corporales a través de una corriente no per-
ceptible, completamente inocua y segura.

Con esta medicion de la resistencia eléctrica (impedancia) y el calculo de las constantes o de los valores
individuales (edad, estatura, sexo, grado de actividad) pueden determinarse la proporcién de grasa corpo-
ral y otros parametros corporales. El tejido muscular y el agua poseen una buena conductividad eléctrica
y, por tanto, presentan una resistencia menor. Por el contrario, los huesos y los tejidos grasos poseen una
menor conductividad, ya que las células grasas y los huesos apenas conducen la electricidad debido a
una resistencia muy elevada.

Tenga en cuenta que los valores calculados por la bascula diagndstica solo representan una aproximacion
a los valores obtenidos mediante analisis médicos reales del cuerpo. Solo un médico especialista puede
establecer las proporciones exactas de grasa corporal, agua corporal, masa muscular y estructura 6sea
recurriendo a métodos profesionales (p. ej., mediante tomografia computarizada).

1. Articulos suministrados

Compruebe que el envoltorio del aparato esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar
el aparato debera asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan dafos visibles y de que se retira
el material de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y pdngase en contacto con su distri-
buidor o con la direccién del servicio de atencién al cliente indicada.
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¢ Guia rapida

¢ Bascula diagnéstica BF 720
e 3 pilas de 1,5V, tipo AAA
e Estas instrucciones de uso

¢ 1 folleto de garantia

2. Explicacion de los simbolos
En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de caracteristicas del aparato se
utilizan los siguientes simbolos:

ADVERTENCIA
Indicacién de advertencia sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la
salud.

ATENCION
Indicacién de seguridad sobre posibles dafios en el aparato o los accesorios.

Nota
Indicacion de informacion importante

Lea detenidamente estas instrucciones de uso. Siga las indicaciones de adverten-
cia y de seguridad. Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas.
Ponga estas instrucciones de uso a disposicion de otros usuarios. Si entrega el
aparato a un tercero, incluya también las instrucciones de uso.

Eliminacion segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (WEEE)

No deseche con la basura doméstica pilas que contengan sustancias
téxicas

Etiquetado para identificar el material de embalaje.
A = abreviatura del material, B = niUmero de material:
1-7 = plasticos, 20-22 = papel y cartén

Separe los componentes del envase y eliminelos conforme a las disposiciones
municipales.

Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales
vigentes.

Esta demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técni-
cas de la Union Econdmica Euroasiética.

Marcado UKCA (Conformidad Evaluada del Reino Unido, por sus siglas en
inglés)

Las personas que lleven implantes médicos (p. ej., marcapasos) no podran
utilizar el aparato, ya que estos podrian afectar negativamente a su funciona-
miento.

Fabricante

Separe el producto y los componentes del envase y eliminelos conforme a las
disposiciones municipales.

Simbolo del importador
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No cargue la bascula con
mas de 180 kg/396 |b/28 st.

Peligro de resbalamiento: no
se suba a la bascula con los
pies mojados.

&
Peligro de vuelco: coloquese Coloque la bascula sobre
}' en el centro de la superficie una superficie plana. Sin
7 de pesaje. (S— alfombras.

3. Uso correcto

El aparato se ha disefiado Unicamente para pesar personas y para registrar sus datos personales de forma
fisica. El aparato se ha concebido Unicamente para el uso propio, no para el uso médico o comercial.

4. Indicaciones de advertencia y de seguridad

A ADVERTENCIA _

¢ Las personas que lleven implantes médicos (p. ej., marcapasos) no podran utili-
zar la bascula, ya que estos podrian afectar negativamente a su funcionamiento. H )

¢ No debe utilizarse durante el embarazo. \ A

* Nunca suba por un lado al borde exterior de la bascula: jpeligro de vuelco! m—

e |as pilas pueden resultar mortales si se ingieren. Las pilas y la bascula deben guardarse fuera del
alcance de los nifios. En caso de tragarse una pila, acuda de inmediato a un médico.

* Mantenga a los nifios alejados del material de embalaje (peligro de asfixia).

e Atencidn, no se suba nunca con los pies mojados a la bascula y no pise la bascula cuando la
superficie esté humeda. jPeligro de resbalamiento!

Indicaciones de seguridad para el manejo de las pilas

e Colocar las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+/-). Mantener las pilas limpias y
secas y alejadas del agua. Seleccionar siempre el tipo de pila correcto.

e No cortocircuite nunca las pilas ni los contactos del compartimento de las pilas.

¢ No cargue, descargue, caliente, desmonte, deforme, encapsule ni modifique nunca las pilas.

¢ No suelde nunca nada a las pilas.

¢ No mezcle pilas de distintos fabricantes, capacidades (nuevas y usadas), tamafos y tipos en un
mismo aparato.

e iPeligro de explosion! El incumplimiento de estas indicaciones podria producir lesiones persona-
les, sobrecalentamiento, fugas, escapes, roturas, explosion o incendio.

e Si se derrama el liquido de una pila, péngase guantes protectores y limpie el compartimento de las
pilas con un pafio seco.

e En caso de que el liquido de una pila entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada
con agua y busque asistencia médica.

e iPeligro de asfixia! Mantener las pilas fuera del alcance de los nifios. En caso de ingestion, acuda
inmediatamente a un médico.
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¢ No permita nunca que los nifios cambien las pilas sin la supervisién de un adulto.

e Guarde las pilas alejadas de los objetos metalicos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

* No exponga las pilas a la luz solar directa ni a la lluvia.

e Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas.

e Las pilas descargadas deben desecharse de forma inmediata y adecuada. Nunca arroje las pilas
al fuego.

e Cuando deseche las pilas, guardelas por separado en funcion de los distintos sistemas electro-
quimicos.

@ Indicaciones generales

e Tenga en cuenta que es posible que haya tolerancias de medicién condicionadas técnicamente,
puesto que esta no es una bascula calibrada para uso médico profesional.

¢ La capacidad de carga de la bascula es de 180 kg (396 Ib, 28 st) como maximo. Durante la medi-
cion del peso y la determinacion de la masa 6sea, los resultados se muestran en intervalos de
100 g (0,2 Ib).

e | os resultados de medicion de la proporcién de grasa corporal, agua corporal y masa muscular
se muestran en intervalos de 0,1 %.

¢ La necesidad de calorias se indica en intervalos de 1 kcal.

¢ En el estado de suministro, en la bascula estan ajustadas las unidades “cm” y “kg”. Durante la
puesta en funcionamiento con la app es posible modificar los ajustes de las unidades.

¢ Coloque la bascula sobre un suelo estable y plano; para una correcta medicién se requiere un
revestimiento estable del suelo.

e Las reparaciones quedan reservadas exclusivamente al servicio de atencién al cliente de Beurer o
a distribuidores autorizados. Antes de realizar cualquier reclamacion, compruebe el estado de las
pilas y sustityalas si es necesario.

Conservacion y cuidado
La precision de los valores de medicién y la vida Util del aparato dependen de su correcta utilizacion:

A ATENCION

e El aparato debe limpiarse de vez en cuando. No utilice productos de limpieza corrosivos y no
sumerja nunca el aparato en agua.

¢ Asegurese de que no caiga ningun liquido sobre la bascula. No sumerja nunca la bascula en
agua. No la lave nunca debajo del grifo.

¢ No coloque ninguin objeto sobre la bascula cuando no se utilice.

¢ No presione la tecla con fuerza ni con objetos afilados.

¢ No someta la bascula a altas temperaturas o0 a campos electromagnéticos intensos (p. €j., teléfo-
nos moviles).

¢ Protéjala de golpes, humedad, polvo, sustancias quimicas, fuertes cambios de temperatura y de
la cercania de fuentes de calor (hornos o radiadores).

Consejos generales

o Pésese a ser posible a la misma hora del dia (lo ideal es por la mafiana) después de ir al bafio, en ayu-
nas y sin ropa para obtener resultados comparables.

¢ Importante a la hora de medir: el calculo de la grasa corporal solo puede realizarse estando descalzo y
es Util tener las plantas de los pies ligeramente himedas.
Unas plantas totalmente secas o queratinizadas pueden producir errores en los resultados, ya que pre-
sentan una conductividad demasiado baja.

¢ Durante el proceso de medicién, permanezca quieto y en posicion recta.

¢ Espere unas horas después de hacer algun esfuerzo fisico no habitual.

e Espere unos 15 minutos después de levantarse, para que pueda distribuirse el agua existente en el
cuerpo.

¢ Es importante que solo cuenta la tendencia a largo plazo. Por lo general, las diferencias de peso rapidas
en el plazo de pocos dias son debidas a la pérdida de liquidos; sin embargo, el agua corporal desem-
pefa un papel importante para el bienestar.
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Restricciones

Al calcular la grasa corporal y el resto de valores, pueden obtenerse valores divergentes y no satisfacto-

rios en los siguientes casos:

¢ niflos menores de 10 afios;

¢ deportistas de alto rendimiento y culturistas;

e personas con fiebre, en tratamiento de didlisis, sintomas de edemas u osteoporosis;

¢ personas que toman medicamentos para enfermedades cardiovasculares;

e personas que toman medicamentos vasodilatadores o vasoconstrictores;

e personas con desviaciones anatémicas considerables en las piernas con respecto al tamafo general del
cuerpo (piernas considerablemente largas o cortas).

5. Descripcion del aparato

Parte trasera
1. Tecla Mode ;é)
2. Compartimento 14 Mode 2

de las pilas

Pantalla

3a. Simbolo Bluetooth® para la conexién
entre la bascula y el smartphone

3b. Simbolo de sincronizacion al enviar
mensajes

4a. Iniciales del usuario, p. €j. TOM
4b. Medicion desconocida “- - -”
5. Peso corporal

6. Datos corporales, como p. €j. IMC,
BF, ...

4b

6. Puesta en funcionamiento
Colocacion de las pilas

Extraiga las pilas de la bolsa protectora e insértelas con la polaridad correcta en la bascula. Si la bascula
no indica ninguna funcién, retire todas las pilas y vuelva a colocarlas.
Colocacion de la bascula

Coloque la bascula sobre un suelo estable y plano; un revestimiento estable del suelo
es el requisito para una medicion correcta. LS

6.1 Puesta en funcionamiento con app

Para poder determinar su proporcién de grasa corporal y otros valores corporales
debera memorizar sus datos de usuario personales en la bascula. &
La bascula dispone de 8 posiciones de memoria para usuarios en las que usted y,
por ejemplo, los miembros de su familia pueden guardar sus ajustes personales.

Los usuarios también se pueden activar con otros terminales méviles con la app
“beurer HealthManager Pro” instalada o cambiando el perfil de usuario en la app (con- |

sulte los ajustes de la app).

Para que durante la puesta en funcionamiento pueda mantenerse activa una conexion
Bluetooth®, permanezca con el smartphone cerca de la bascula.

- Descarguese la app gratuita “beurer HealthManager Pro” en el Apple App Store (iOS) o en Google
Play (Android™).

- Inicie la app y siga las instrucciones.

- Seleccione en la app BF 720.
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- Introduzca los datos relativos a BF 720.
En la app “beurer HealthManager Pro” deben estar configurados o especificarse los siguientes ajustes:

Datos de usuario Valores de ajuste
Iniciales/abreviatura como maximo 3 letras o nimeros
Estatura 100a220cm (3'3,5"a7'2,5"
Edad de 10 a 100 afios

Sexo hombre (#), mujer ()

Grado de actividad detab

Grados de actividad
Al elegir el grado de actividad es fundamental considerarlo a medio y largo plazo.

Grado de | Actividad fisica

1 Ninguna.

2 Baja: poco ejercicio fisico y de poca intensidad (p. €j., paseos, sencillos trabajos en el jar-
din, ejercicios de gimnasia).

3 Media: ejercicio fisico en sesiones de 30 minutos de 2 a 4 veces por semana como minimo.

4 Alta: ejercicio fisico en sesiones de 30 minutos de 4 a 6 veces por semana como minimo.

5 Muy alta: ejercicios fisicos intensivosl, entrenamiento intensivo o trabajo corporal duro,
diariamente, al menos 1 hora cada dia.

- Cuando la app lo solicite, realice la asignacion de usuarios.
Para la identificacién automatica de personas debe asignarse la primera medicién con sus datos perso-
nales de usuario. Siga para ello las instrucciones de la app. Subase descalzo a la bascula y apdyese sin
moverse, repartiendo bien el peso entre las dos piernas y pisando sobre los electrodos.

Nota: Para otras consideraciones solo pueden utilizarse los valores de medicion indicados en la
bascula.

6.2 Puesta en funcionamiento sin app (alternativa)

Nota:
Recomendamos la puesta en funcionamiento y la realizacion de todos los ajustes con la app
“beurer HealthManager Pro”. Por tanto, ejecute este paso Unicamente si desea realizar la puesta en
funcionamiento completamente sin app. En caso de puesta en funcionamiento con app, cambie
directamente al capitulo “Realizar medicion”.
- Tras insertar las pilas, en la pantalla parpadea “USE APP”. Pulse la tecla SET para realizar los ajustes de
ano/mes/dia, asi como hora/minuto.
Para ello, pulse las teclas A/V.
Confirme con la tecla SET. En la pantalla aparece la indicacion “0.0”".
- Vuelva a pulsar la tecla SET. Aparece la indicacién “P-01” o el nimero del dltimo registro de usuario de
la bascula utilizado.
Seleccione con las teclas A/V su registro de usuario (P-01 a P-08) y pulse la tecla SET para confirmar.
- Reallice sus ajustes, como sexo, iniciales, estatura, etc. (véase “Puesta en funcionamiento con app”
(tabla)). Confirme cada ajuste pulsando la tecla SET.
- Al finalizar las entradas aparece el PIN de usuario de 4 digitos que se necesitara para un eventual regis-
tro posterior en la app. En la pantalla aparece después la indicacion “0.0” con sus iniciales.
- Para la identificacién automatica de personas la primera medicion se debe asignar a sus datos perso-
nales. Subase preferiblemente descalzo a la bascula, no se mueva y reparta uniformemente el peso con
los dos pies sobre los electrodos.

@ Nota para el registro posterior en la app:

Si ha puesto en funcionamiento la bascula sin la app, podra agregar a la app “beurer HealthManager Pro”
su registro de usuario de bascula ya existente. Para ello sera necesario introducir el PIN de usuario de 4
digitos. El proceso se describe en la app.
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7. Aplicacion

7.1 Realizar medicién

Coloque la bascula sobre un suelo estable y plano; un revestimiento estable del suelo es el requi-
sito para una medicion correcta.

Medir peso, realizar diagndstico
Subase descalzo a la bascula, no se mueva y reparta uniformemente el peso entre las dos piernas,
pisando sobre los electrodos.

Nota: Si realiza la medicion con calcetines, el resultado no sera correcto.

La bascula empieza inmediatamente la medicién. Primero se muestra el peso.
Si se ha asignado un usuario, se visualizan IMC, BF, agua, musculo, hueso, BMR y AMR. Esto ocurre
cuando se muestran las iniciales.

Aparecen las siguientes indicaciones:

1. Peso en kg con IMC

2. Grasa corporal en % (BF)

3. Agua corporal en % =

4. Masa muscular en % o=

5. Masa 6sea en kg e

6. Consumo calérico del metabolismo basal en kcal (BMR)

7. Consumo caldrico del metabolismo activo en kcal (AMR)

Nota: Si se detectan dos 0 mas usuarios posibles, el usuario cambia en la indicacién de la pantalla.
Seleccione su usuario pulsando la tecla A/V.
Si no se identifica ninguin usuario, solo se visualizan el peso y “---". Con las flechas A/¥ podra ele-
gir después su usuario. De lo contrario, esta medicion no se guardara.
Medir solo el peso
Coldquese ahora con zapatos sobre la bascula. No se mueva y reparta bien el peso entre las dos piernas.
La bascula empieza inmediatamente la medicién.
Si se ha asignado un usuario, se muestra el IMC. Esto ocurre cuando se muestran las iniciales.
Si el usuario no es identificado, solo se puede indicar el peso, sin que se muestre ninguna inicial “- - -".
Apagar la bascula
La bascula se apaga automaticamente.

7.2 Evaluar resultados

Proporcién de grasa corporal

Los siguientes valores de grasa corporal en % son orientativos (para mas informacion, consulte a su
médico).

Hombre Mujer

Edad |baja normal | media alta Edad |baja normal | media alta
10-14 [<11% 11-16% |16,1-21% |>21,1% 10-14 |<16% 16-21% |21,1-26% | >26,1%
15-19 |<12% 12-17% |[17,1-22% | >22,1% 156-19 | <17% 17-22% |22,1-27% | >27,1%
20-29 |<13% 13-18% | 18,1-23% |>23,1% 20-29 |<18% 18-23% |23,1-28% |>28,1%
30-39 |<14% 14-19% | 19,1-24% | >24,1% 30-39 |<19% 19-24% | 24,1-29% |>29,1%
40-49 |<15% 15-20% |20,1-25% | >25,1% 40-49 |<20% |20-25% |[25,1-30% |>30,1%
50-59 |<16% 16-21% |21,1-26% | >26,1% 50-59 |<21% |21-26% [26,1-31% [>31,1%
60-69 |<17% 17-22% |22,1-27% | >27,1% 60-69 |<22% |22-27% |27,1-32% |>32,1%
70-100 | <18% 18-23% |23,1-28% | >28,1% 70-100 | <23% |23-28% |[28,1-33% |>33,1%

Los deportistas suelen presentar valores inferiores. En funcién de la disciplina que se practique, de la
intensidad del entrenamiento y de la constitucion fisica, los valores alcanzados pueden estar por debajo de
los valores de referencia indicados. Tenga en cuenta que contar con valores extremadamente bajos puede
suponer un riesgo para la salud.
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Proporcion de agua corporal
La proporcion de agua corporal en % suele oscilar entre los siguientes rangos:

Hombre Mujer
Edad mala buena muy Edad mala buena muy
buena buena
10-100 |<50% 50-65% >65% 10-100 |<45% 45-60% >60 %

La grasa corporal tiene una proporcién de agua relativamente baja. Por ello, las personas con una elevada
proporcion de grasa corporal pueden tener una proporcion de agua corporal por debajo de los valores de
referencia. En cambio, los deportistas de fondo pueden superar los valores de referencia debido a su baja
proporcion de grasa y a su elevada proporciéon de masa muscular.

La determinacién del agua corporal con esta bascula no estd indicada para sacar conclusiones médicas,
como, por ejemplo, edemas relacionados con la edad. En caso necesario, consulte a su médico. En gene-
ral, es conveniente tener una elevada proporcion de agua corporal.

Masa muscular
La masa muscular en % suele oscilar entre los siguientes rangos:

Hombre Mujer

Edad baja normal alta Edad baja normal alta
10-14 <44 % 44-57% >57% 10-14 <36 % 36-43% >43 %
15-19 <43% 43-56 % >56 % 15-19 <35% 35-41% >41 %
20-29 <42 % 42-54% >54 % 20-29 <34 % 34-39% >39%
30-39 <41 % 41-52 % >52 % 30-39 <33% 33-38% >38 %
40-49 <40 % 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36 %
50-59 <39% 39-48% >48 % 50-59 <29% 29-34% >34 %
60-69 <38% 38-47% >47 % 60-69 <28% 28-33% >33 %
70-100 | <37 % 37-46% >46 % 70-100 |[<27% 27-32% >32 %
Masa 6sea

Aligual que el resto de nuestro cuerpo, nuestros huesos estan sometidos a procesos naturales de cre-
cimiento, reduccion y envejecimiento. Durante la infancia la masa ésea aumenta rapidamente y alcanza

su maximo entre los 30 y los 40 afos. Conforme aumenta la edad, la masa 6sea vuelve a reducirse. Una
alimentacion saludable (especialmente calcio y vitamina D) y la actividad fisica regular pueden ser eficaces
contra esta reduccién. Con un desarrollo muscular especifico, puede fortalecer de forma complementaria
la estabilidad de su estructura dsea. Tenga en cuenta que esta bascula no muestra la masa ésea completa,
sino solo el contenido mineral dseo (sin contenido de agua y sin sustancias organicas). Si bien apenas se
puede influir sobre la masa dsea, oscila ligeramente en funcién de diversos factores (peso, estatura, edad y
sexo). No existen pautas o recomendaciones reconocidas.

A ATENCION:

No confunda la masa dsea con la densidad dsea.

La densidad dsea solo puede determinarse mediante un examen médico (p. €j., tomografia compu-
tarizada, ultrasonido). Por ello, con esta bascula no es posible sacar conclusiones sobre las altera-
ciones y la dureza de los huesos (por ejemplo, osteoporosis).

BMR

El metabolismo basal (BMR = Basal Metabolic Rate) es la cantidad de energia corporal necesaria para
mantener las funciones basicas cuando el organismo se encuentra en un estado de inactividad total

(p. €j., si se pasan 24 horas en cama). Este valor depende fundamentalmente del peso, de la estatura 'y de
la edad.

En la bascula diagnéstica, este valor se visualiza en kcal/dia y se calcula mediante la ecuacién de
Harris-Benedict, reconocida cientificamente.

Esta es la cantidad minima de energia que necesita el cuerpo y que tiene que recibir en forma de ali-
mento. Si recibe menos energia durante mucho tiempo, puede ser perjudicial para la salud.
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AMR

La tasa metabdlica activa (AMR = Active Metabolic Rate) es la cantidad de energia diaria que consume
el cuerpo en estado de actividad. EI consumo de energia de una persona es mayor conforme aumenta la
actividad fisica. En la bascula diagnéstica se determina a través del grado de actividad indicado (1-5).
Para mantener el peso actual se debe volver a aportar al cuerpo la energia consumida en forma de
comida y bebida.

Si, durante un largo periodo de tiempo, se ingiere menos energia de la consumida, el cuerpo recupera
esta diferencia principalmente a partir de las reservas de grasa, lo que provoca una pérdida de peso.

Si, en cambio, durante un largo periodo de tiempo se ingiere mas energia que la tasa metabdlica activa
(AMR) calculada, el cuerpo no consigue quemar este exceso de energia, que se almacena en forma de
grasa en el cuerpo, lo que provoca un aumento de peso.

Relacion temporal de los resultados

Nota: Tenga en cuenta que solo es importante la tendencia a largo plazo. Las diferencias de peso
rapidas en el plazo de pocos dias suelen deberse a la pérdida de liquidos.

La interpretacion de los resultados se ajusta a los cambios del peso total y a los del porcentaje de grasa

corporal, agua corporal y masa muscular, asi como al tiempo durante el que se producen estos cambios.

Deben diferenciarse los cambios bruscos en cuestion de dias de los cambios a medio plazo (semanas) y

los cambios a largo plazo (meses).

Por regla general, los cambios a corto plazo en el peso practicamente solo suponen cambios en el conte-

nido de agua, mientras que los cambios a medio y largo plazo también pueden afectar a la masa muscular

y a la proporcion de grasa.

e Si el peso disminuye a corto plazo, pero la proporcién de grasa aumenta o permanece igual, significa
que solo ha perdido agua (por ejemplo, después de entrenar, de ir a la sauna o de seguir una dieta res-
trictiva para perder peso rapidamente).

¢ Si el peso aumenta a medio plazo, pero la proporcion de grasa corporal disminuye o permanece igual,
puede haber acumulado una valiosa masa muscular.

¢ Siel peso y la proporcion de grasa corporal disminuyen a la vez, es que su dieta esta funcionando y
esta perdiendo masa adiposa.

¢ Lo ideal es que acomparie su dieta de actividad fisica, entrenamiento o ejercicios de fuerza. De este
modo podrd aumentar su masa muscular a medio plazo.

e La grasa corporal, el agua o la masa muscular no pueden sumarse (el tejido muscular también incluye
componentes del agua del cuerpo).

7.3 Otras funciones

Asignacion de usuarios

Puede realizarse una asignacion de como méximo 8 usuarios configurados en la bascula con una medi-
cion solo del peso (con zapatos) y una medicion de diagndstico (sin calzado).

Al realizar una nueva medicion, la bascula la asigna al usuario con el Gltimo valor de medicién aimacenado
en un margen de +/- 3 kg. Si se detectan dos o0 mas usuarios posibles, el usuario cambia en la indicacion
de la pantalla. Seleccione su usuario pulsando la tecla A/V.

Almacenamiento de los valores de medicién asignados en la bascula

Si la app estd abierta y hay una conexion activa por Bluetooth® con la bascula, las nuevas mediciones
asignadas se envian inmediatamente a la app. En este caso, los valores no se almacenan en la bascula.
Si la app no esta abierta, las nuevas mediciones asignadas se almacenan en la bascula. En la bascula se
pueden almacenar como maximo 30 mediciones por cada usuario. Cuando las 30 mediciones estan lle-
nas, el simbolo de sincronizacion de la pantalla de la bascula parpadea y se deben transmitir los valores
medidos a la app para no sobrescribir los valores antiguos. Los valores guardados se transmiten automa-
ticamente a la app si la abre dentro del alcance de Bluetooth®.

También es posible la transmisiéon automatica con la bascula apagada.

El simbolo de sincronizacion en la pantalla de la bascula aparece cuando se transmiten nuevas medicio-
nes a la app. No aparece si no se han guardado o asignado nuevas mediciones para este usuario.

Consulta de los valores guardados en la bascula

Si desea ver los valores guardados en la bascula, pulse, con la bascula encendida y mientras se visualice
su usuario, la tecla V¥, si es necesario varias veces, para consultar varios valores antiguos.
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Los valores ya transmitidos no se podran ver en la pantalla de la bascula.

Borrar datos de la bascula

Si desea borrar por completo todas las mediciones y los datos antiguos de usuarios de la bascula,
encienda la bascula y pulse durante aprox. 6 segundos la tecla Mode en la parte trasera de la bascula.
En la pantalla aparece durante unos segundos “CLR".

Esta funcion sirve para borrar por ejemplo usuarios de la bascula mal configurados o usuarios que ya no
la van a utilizar mas.

A continuacion es necesario repetir el proceso descrito en el capitulo 7 (asignacién de usuarios).

Borrar usuarios

Encienda la bascula, seleccione el usuario con la tecla para subir, espere a la indicacion “0.0 kg” y pulse
durante 6 segundos la tecla Mode hasta que aparezca “DEL”.

Cambiar las pilas

Su béascula dispone de una indicacién de cambio de pilas. Si se utiliza la bascula con unas pilas dema-
siado gastadas, aparece en la pantalla “Lo” y la bascula se apaga automaticamente. En este caso, deben
sustituirse las pilas (3 pilas de 1,5 V AAA).

NOTA:

e Cada vez que tenga que cambiar las pilas, hagalo por unas del mismo tipo y de la misma marca y
capacidad.

¢ No utilice baterias recargables.

e Utilice pilas sin metales pesados.

8. Limpieza y cuidado
El aparato debe limpiarse de vez en cuando.
Para la limpieza use un pafno humedo, al que podra ahadir un poco de lavavajillas si es necesario.

A ATENCION

e iNo utilice nunca limpiadores ni disolventes agresivos!
¢ iNo sumerja nunca el aparato en agua!
¢ iNo lave el aparato en el lavavajillas!

9. Resolucion de problemas

Indicacion en la pantalla | Causa Solucion

f=m = Medicién desconocida, ya que | Seleccione su usuario pulsando las teclas
la asignacion de usuarios esta | A/V.

fuera del limite o no es posible
una asignacion inequivoca.

BF-Er- El porcentaje de grasa esta Repita la medicion descalzo o con las
fuera del margen de medicion | plantas de los pies ligeramente himedas.
(inferior al 3 % o superior al

65 %).
Err Se ha superado la capacidad | Solo pueden pesarse 180 kg.
de carga maxima de 180 kg.
Err o se visualiza un El suelo no es plano ni estable. | Coloque la bascula sobre un suelo estable
peso erréneo. y plano.
Err o se visualiza un Se ha detectado movimiento. | Quédese quieto.
peso erréneo.
Se visualiza un peso El punto cero de la bascula es | Espere hasta que la bascula vuelva a apa-
erréneo. incorrecto. garse sola. Encienda la bascula, espere a

la indicacién “0.0 kg” y repita la medicion.

48



Indicacién en la pantalla

Causa

Solucion

Sin conexion Bluetooth®
(falta el simbolo (3).

El aparato no se encuentra
dentro del alcance.

El alcance minimo al aire libre es de aprox.
10 m. Las paredes y los techos reducen el
alcance.

La presencia de otras ondas radioeléctri-
cas puede interferir en la transmision. Por
este motivo, no coloque la bascula cerca
de otros equipos, como, p. €j., routers
WIFI, microondas o cocinas de induccion.

No hay conexién con la app.

Cierre por completo la app (también en
segundo plano). Desactive la funcion
Bluetooth® y vuelva a activarla. Tenga en
cuenta que la bascula no debe conec-
tarse desde los ajustes de Bluetooth®
del sistema operativo. Si es necesario,
eliminela de la lista de dispositivos en los
ajustes de Bluetooth® y, a continuacion,
utilice la app “beurer HealthManager Pro”.
Apague el smartphone y vuelva a encen-
derlo. Retire brevemente las pilas de la
bascula y vuelva a insertarlas.

Los resultados de la
medicion no se envian a
la app (falta el simbolo

Ninguna medicion para el usu-
ario o ninguna medicion por
Bluetooth®.

Las iniciales que aparecen en la pantalla
de la bascula deben estar asignadas a

la bascula en los ajustes de la app. Solo
pueden enviarse estas mediciones. Com-
pruebe por tanto sus iniciales y los ajustes
de la app.

El simbolo -DE parpadea
al final de la medicion

La posicién del registro de usu-
ario esta llena. Las mediciones
antiguas se sobrescriben.

Abra la app dentro del alcance de Blue-
tooth®. Los datos se transmiten automati-
camente. Esta operacion puede durar
hasta un minuto.

Lo

Las pilas de la bascula estan
agotadas.

Cambie las pilas de la bascula.

10. Eliminacion

Las pilas usadas y completamente descargadas deben desecharse en contenedores de recogida sefala-
dos de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o entregandolas a un distribuidor
de equipos electrénicos. Los usuarios estan obligados por ley a desechar las pilas correctamente.

Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas:

Pb: la pila contiene plomo,

Cd: la pila contiene cadmio,

Hg: la pila contiene mercurio.

):¢

Pb Cd Hg

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato llegue al final de su vida Util no lo deseche con la
basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona.

Deseche el aparato segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electréni-

)74

cos (WEEE). Para mas informacién, pdngase en contacto con la autoridad municipal competente en
materia de eliminacion de residuos.
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11. Datos técnicos

Modelo: BF 720
Dimensiones: 30x30x2,5¢cm
Peso: 1,6 kg

Rango de medicion: 5-180 kg

Indicador de pantalla:

La indicacién de la pantalla se lee en pasos de 0,1 kg.

Precision de repeticion:

La tolerancia de medicion para mediciones repetidas es de
+/- 0,4 kg (medicion varias veces consecutivas en la misma
bascula con la misma posicion, en la medida de lo posible,
de la bascula y la persona).

Precision absoluta:

El valor de medicién comparado con un peso calibrado es
+/-1 %+0,1 kg. P. j., para 40 kg corresponde a +/- 0,5 kg,
para 100 kg a +/- 1,1 kg.

Transmisién de datos por Bluetooth® low
energy technology

El producto utiliza Bluetooth® low energy technology,
banda de frecuencias 2402 - 2480 MHz,
potencia de emisién 0,5 dBm.

Requisitos del sistema y lista de aparatos
compatibles para la app
«beurer HealthManager Pro»*

@

beurer

Salvo modificaciones técnicas.

*Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas vigentes.

Garantizamos que este producto cumple la Directiva europea 2014/53/EU de equipos radioeléctricos.
Encontrara la declaracién de conformidad CE de este producto en:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. Garantia/asistencia

Encontrara mas informacion sobre la garantia y yas condiciones de la misma en el folleto de garantia

suministrado.
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ITALIANO

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per
|I|| impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle in-

dicazioni.

Contenuto
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Introduzione

Funzioni dell'apparecchio

Questa bilancia digitale consente di pesarsi e di diagnosticare i dati relativi alla forma fisica dell'utente.
L'apparecchio & destinato all'uso privato.

La bilancia dispone delle seguenti funzioni, utilizzabili da un massimo di 8 persone:
e Calcolo del peso e IMC,

e Calcolo della massa grassa,

¢ Percentuale di acqua corporea,

¢ Percentuale di massa muscolare,

* Massa ossea,

¢ Tasso metabolico basale e tasso metabolico di attivita.

La bilancia dispone inoltre delle seguenti funzioni:

e Commutazione tra chilogrammi "kg", libbre "Ib" e Stone "st",
e Funzione di spegnimento automatico,

¢ |ndicazione di sostituzione batterie in caso di batterie scariche,

¢ Riconoscimento automatico dell'utente,

e Indicazione LCD di 3 iniziali dell'utente,

* Memorizzazione delle ultime 30 misurazioni per 8 persone, se non possono essere trasferite alla app.
Principio di misurazione

Questa bilancia utilizza il principio di misurazione B..A., I'analisi dell'impedenza bioelettrica. Nel giro di
pochi secondi, una corrente impercettibile, assolutamente innocua e non pericolosa, determina le diverse
percentuali corporee.

Grazie alla misurazione della resistenza elettrica (impedenza) e prendendo in considerazione costanti e/o
valori individuali (eta, statura, sesso, livello di attivita) & possibile determinare la percentuale di massa
grassa e altre caratteristiche corporee. | tessuti muscolari e I'acqua presentano una buona conducibilita
elettrica e di conseguenza una resistenza pil bassa. Le ossa e i tessuti adiposi sono invece caratterizzati
da una scarsa conducibilita in quando le cellule adipose e le ossa presentano un'elevata resistenza che
ostacola la conduzione della corrente.

| valori rilevati dalla bilancia diagnostica si avvicinano solo ai valori reali ottenuti con analisi mediche. Solo
uno specialista & in grado di eseguire il calcolo esatto di massa grassa, percentuale di acqua, massa
muscolare e massa ossea attraverso metodi medici (ad es. la TAC).

1. Fornitura

Controllare I'integrita esterna della confezione e del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che |'appa-
recchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato
rimosso. Nel dubbio non utilizzare I'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio
clienti indicato.
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¢ Guida rapida

¢ Bilancia diagnostica BF 720
* 3 batterie AAAda 1,5V
e Le presenti istruzioni per I'uso

¢ 1 prospetto di garanzia

2. Spiegazione dei

simboli

| seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per I'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

AVVERTENZA
Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute.

ATTENZIONE
Indicazione di sicurezza per possibili danni all'apparecchio/agli accessori.

YA
YA
0,

Nota
Indicazione di informazioni importanti

Leggere le presenti istruzioni per I‘'uso con attenzione. Attenersi alle avvertenze
e alle indicazioni di sicurezza. Conservare le istruzioni per I‘uso per riferimento
futuro. Rendere accessibili le istruzioni per I‘'uso ad altri utenti. In caso di cessione
dell‘apparecchio consegnare anche le istruzioni per |‘'uso.

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

4

-
B
o
o
3

a

Non smaltire le batterie contenenti sostanze tossiche insieme ai rifiuti domestici

Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio.
A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale:
1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone

Separare i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.

Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.

| prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche
dell'UEE.

Marchio UKCA (valutazione di conformita nel Regno Unito)

L'apparecchio non pud essere utilizzato da persone con impianti medicali (ad
es. pacemaker) per non comprometterne il funzionamento.

Produttore

Separare il prodotto e i componenti dellimballaggio e smaltirli secondo le
norme comunali.

Simbolo importatore
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Non caricare sulla bilancia Pericolo di scivolamento:
un peso superiore a 180 kg / ?3/ Non salire sulla bilancia con i
180kg 396 Ib / 28 st. g piedi bagnati.

Pericolo di ribaltamento: Appoggiare la bilancia su
}/ Posizionarsi in mezzo sulla una base in piano. Nessun
i superficie di pesatura. [S— tappeto.

3. Uso conforme

L'apparecchio € adatto solo alla pesatura delle persone e a determinare i dati relativi alla forma fisica per-
sonali. L'apparecchio € adatto esclusivamente all'uso diretto da parte del cliente e non & previsto un suo
utilizzo medico o commerciale.

4, Avvertenze e indicazioni di sicurezza

A AVVERTENZA
¢ La bilancia non puo essere utilizzata da persone con impianti medicali (ad es.
pacemaker) In caso contrario potrebbe esserne compromesso il funzionamento. || |

* Non utilizzare durante la gravidanza. “\ /’
¢ Non salire sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: Pericolo di ribaltamento! =
e Se ingoiate, le batterie rappresentano un pericolo mortale. Tenere le batterie e la bilan-

cia lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, richiedere immediata-

mente assistenza medica.
e Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio (pericolo di soffocamento).
¢ Attenzione: non salire sulla bilancia con i piedi bagnati e se la superficie & umida. Pericolo di sci-

volamento!

Avvertenze di sicurezza sull’'uso delle batterie

e Inserire sempre le batterie correttamente e rispettando le polarita (+ / -). Tenere le batterie pulite,
asciutte e lontano dall’acqua. Scegliere sempre il tipo di batteria corretto.

¢ Non cortocircuitare mai le batterie e i contatti del vano batterie.

e Non caricare, scaricare in modo forzato, riscaldare, smontare, deformare, incapsulare o modificare
le batterie.

e Non saldare o brasare mai le batterie.

¢ Non utilizzare mai contemporaneamente batterie di diversa fabbricazione, capacita (nuove e usate),
dimensioni e tipo all’interno dello stesso apparecchio.

¢ Rischio di esplosione! Il mancato rispetto di questi punti pud provocare lesioni personali, surri-
scaldamento, fuoriuscite di liquido, di gas, rottura, esplosione o incendio.
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e In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con
un panno asciutto.

¢ Se il liquido di una batteria viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare le parti interes-
sate con acqua e consultare un medico.

¢ Pericolo d’ingestione! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione con-
sultare immediatamente un medico.

e Non permettere mai ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

e Conservare le batterie lontano da oggetti metallici, in un luogo ben ventilato, fresco e asciutto.

* Non esporre mai le batterie alla luce diretta del sole o alla pioggia.

e |n caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie dall’apparecchio.

e Smaltire le batterie scariche immediatamente e in modo corretto. Non gettare mai le batterie nel
fuoco.

e |n fase di smaltimento, tenere separate I’'una dall’altra le batterie con diversi sistemi elettrochimici.

@ Indicazioni generali

¢ Tenere presente che sono possibili tolleranze di misurazione poiché non si tratta di una bilancia

calibrata per utilizzo medico professionale.

e || carico massimo della bilancia € 180 kg (396 Ib, 28 st). Le misurazioni di peso e massa ossea
vengono visualizzate in intervalli di 100 g (0,2 Ib).
| risultati relativi a massa grassa, percentuale di acqua e massa muscolare vengono visualizzati in
intervalli di 0,1%.
e || fabbisogno calorico viene indicato in intervalli di 1 kcal.
Al momento della consegna la bilancia & impostata sulle unita "cm" e "kg". Le impostazioni delle
unita possono essere modificate durante la messa in servizio con la app.
Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido; un piano solido € il presupposto per una misu-
razione corretta.
Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti di Beurer o da rivenditori autoriz-
zati. Tuttavia prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.

Conservazione e cura

La precisione dei valori misurati e la durata dell'apparecchio dipendono da un utilizzo attento e scrupo-
loso:

A ATTENZIONE

e Di tanto in tanto € opportuno pulire I'apparecchio. Non utilizzare detergenti aggressivi € non
immergere mai |'apparecchio in acqua.

e Accertarsi che non vi sia del liquido sulla bilancia. Non immergere mai la bilancia in acqua. Non
sciacquare mai sotto |'acqua corrente.

¢ Non posizionare alcun oggetto sulla bilancia quando non viene utilizzata.

¢ Non azionare il pulsante bruscamente o con oggetti appuntiti.

¢ Non esporre la bilancia a temperature elevate o a forti campi elettromagnetici (ad esempio vicino
a telefoni cellulari).

¢ Non esporre |'apparecchio a urti, umidita, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura e
fonti di calore troppo vicine (forni, caloriferi).

Suggerimenti generali

¢ Per ottenere risultati confrontabili, & consigliabile pesarsi possibilmente sempre alla stessa ora (preferi-
bilmente al mattino), a digiuno e senza vestiti.

¢ Importante durante la misurazione: Il calcolo della massa grassa pud essere eseguito solo a piedi nudi
ed eventualmente inumidendo leggermente le piante dei piedi.
Le piante dei piedi completamente asciutte o callose possono produrre risultati insoddisfacenti in
quanto presentano una conducibilita insufficiente.

® Restare dritti e fermi durante il processo di pesatura.

o Attendere alcune ore dopo uno sforzo fisico inusuale.

o Attendere circa 15 minuti dopo essersi alzati in modo che I'acqua all'interno del corpo possa distribuirsi.
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e Viene considerata solo la tendenza a lungo termine. Generalmente le variazioni di peso a breve termine
nell'arco di pochi giorni dipendono da una perdita di liquidi; tuttavia la percentuale di acqua nel corpo
un fattore importante per il benessere.

Limitazioni

Durante il calcolo della massa grassa e di altri valori possono presentarsi risultati difformi e non plausibili

in:

* Bambini al di sotto dei 10 anni circa,

e Soggetti molto allenati e soggetti che praticano bodybuilding,

¢ Persone con febbre, in dialisi, che presentano sintomi di edema o affette da osteoporosi,

¢ Persone che assumono farmaci cardiovascolari (per il sistema cardiocircolatorio),

¢ Persone che assumono vasodilatatori o vasocostrittori,

¢ Persone che presentano anomalie anatomiche alle gambe che si ripercuotono sulla statura (gambe
significativamente pil lunghe o piu corte).

5. Descrizione dell'apparecchio
Lato posteriore
1. Pulsante Mode @
2. Vano batterie 14 Mode 2

Display

3a. Simbolo Bluetooth® per il collega-
mento fra bilancia e smartphone

3b Simbolo di sincronizzazione durante
I'invio delle misurazioni

4a. Iniziali dell’utente, ad es. TOM
4b Misurazione sconosciuta “---”
5. Peso
6. Dati corporei come IMC, BF, ...

6. Messa in funzione
Inserimento delle batterie

Rimuovere le batterie dalla loro confezione e inserirle nella bilancia rispettando la polarita. Se la bilancia
non funziona, rimuovere completamente le batterie e sostituirle.

Posizionamento della bilancia
Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido; un piano solido € il presupposto
per una misurazione corretta. [ S—)

6.1 Messa in servizio con app

Per determinare la massa grassa e altri valori, € necessario memorizzare i dati utente

personali sulla bilancia. K
La bilancia dispone di 8 posizioni di memoria in cui I'utente e i familiari possono

memorizzare impostazioni personali.

Inoltre, gli utenti possono essere attivati tramite altri dispositivi mobili dotati dell'app
“beurer HealthManager Pro” oppure tramite cambio di profilo nell'app (vedere Impo- i

stazioni dell'app).

Per mantenere una connessione Bluetooth® attiva durante la messa in funzione,
restare con lo smartphone nelle vicinanze della bilancia.
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- Scaricare I'app gratuita “beurer HealthManager Pro” dall’Apple App Store (iOS) oppure da Google
Play (Android™).

- Avviare I'app e seguire le istruzioni.
- Nell’app selezionare BF 720.

- Inserire i dati relativi a BF 720.
Le seguenti impostazioni devono essere effettuate o inserite nella app “beurer HealthManager Pro”:

Dati utente Valori di impostazione
Iniziali/abbreviazione del nome | massimo 3 lettere o numeri

Statura Da 100 a220 cm (da 3‘ 3,5 a 7‘ 2,5
Eta Da 10 a 100 anni

Sesso Maschio (i), femmina (i)

Livello di attivita Da1ab

Livelli di attivita
Per la selezione del livello di attivita si distingue fra osservazione a medio e a lungo termine.

Lvetlo & | attivita fisica

1 Nessuna.

2 Ridotta: attivita fisica ridotta e leggera (ad es. passeggiare, lavori di giardinaggio leggeri,
esercizi ginnici).

3 Media: attivita fisica, almeno 2-4 volte alla settimana, 30 minuti per sessione.

4 Impegnativa: attivita fisica, almeno 4-6 volte alla settimana, 30 minuti per sessione.

5 Molto impegnativa: attivita fisica intensa, allenamento intensivo o lavoro fisico pesante,
quotidiano, per almeno un'ora.

- Quando richiesto, eseguire I'assegnazione degli utenti.
Per il riconoscimento automatico della persona, assegnare alla prima misurazione i dati personali dell'u-
tente. Seguire le istruzioni della app. Salire a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elet-
trodi restando fermi e cercando di distribuire il peso in modo uniforme su entrambe le gambe.

@ Nota: Per ulteriori osservazioni possono essere utilizzati solo i valori misurati visualizzati sulla bilancia.

6.2 Messa in funzione senza 'app (alternativa)

Nota:
Si consiglia di eseguire la messa in funzione e tutte le impostazioni tramite I'app “beurer
HealthManager Pro”. Questa procedura puo essere effettuata solo se la messa in funzione deve
essere effettuata interamente senza I'app. Per la messa in funzione con I'app passare direttamente
al capitolo "Esecuzione della misurazione".
- Dopo l'inserimento delle batterie, sul display lampeggia la scritta "USE APP”. Premere il pulsante SET
per eseguire I'impostazione di Anno/Mese/Giorno e Ora/Minuti.
Premere i pulsanti A/V.
Confermare con il pulsante SET. Sul display compare I'indicazione “0.0".
- Premere quindi di nuovo il pulsante SET. Viene visualizzata I'indicazione "P-01" o il numero dell'ultima
memoria utente della bilancia utilizzata.
Utilizzando i pulsanti A/V¥ scegliere la propria memoria utente (da P-01 a P-08) e premere il pulsante SET
per confermare.
- Effettuare le impostazioni quali sesso, iniziali, statura, ecc. (vedere "Messa in funzione con I'app
(tabella)). Confermare ogni volta premendo il pulsante SET.
- Al termine degli inserimenti viene visualizzato il pin utente di 4 cifre. Questo sara necessario per |'even-
tuale registrazione nell'app in un secondo momento. Sul display viene infine visualizzata |'indicazione
"0.0" con le proprie iniziali.
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- Per il riconoscimento automatico della persona, & necessario assegnare i dati personali a un utente alla
prima misurazione. Salire idealmente a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elettrodi
restando fermi e cercando di distribuire il peso in modo uniforme su entrambi i piedi.

@ Nota per la registrazione nell'app in un secondo momento:

Se la bilancia & stata messa in funzione senza app, le memorie utente della bilancia esistenti possono
essere aggiunti nella app “beurer HealthManager Pro”. A questo scopo € necessario inserire il proprio pin
utente "PIN" di 4 cifre. Questa procedura viene descritta nell'app.

7. Utilizzo

7.1. Esecuzione della misurazione

Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido; un piano solido & il presupposto per una misura-
zione corretta.

Misurare il peso, eseguire la diagnosi

Salire a piedi nudi sulla bilancia e assicurarsi di poggiare sugli elettrodi restando fermi e cercando di distri-
buire il peso in modo uniforme su entrambe le gambe.

@ Nota: Se |la misurazione ¢ stata eseguita indossando le calze, il risultato non € corretto.

La bilancia avvia subito la misurazione. Inizialmente viene indicato il peso.
Se ¢ stato assegnato un utente, vengono visualizzati IMC, BF, acqua, muscoli, ossa, BMR e AMR. Cio
avviene quando vengono visualizzate le iniziali.

Vengono visualizzati i seguenti indicatori:

1. Peso in kg con IMC

2. Massa grassa in % (BF)

3. Percentuale di acqua =~

4. Massa muscolare in % c=m

5. Massa ossea in kg c=o0

6. Tasso metabolico basale in kcal (BMR)
7. Tasso metabolico di attivita in kcal (AMR)

Nota: Se € possibile riconoscere due o piu utenti, nell'indicazione sul display viene cambiato I'u-
tente. Selezionare I'utente premendo il pulsante A/V. .

Se non viene riconosciuto nessun utente, vengono visualizzati solo il peso e “---". E possibile sele-
zionare I'utente con i pulsanti A/V. In caso contrario la misurazione non viene salvata.

Misurazione del peso

Posizionarsi sulla bilancia indossando le scarpe. Restare fermi sulla bilancia cercando di distribuire il peso
in modo uniforme sulle gambe. La bilancia avvia subito la misurazione.

Se & stato assegnato un utente, viene visualizzato il IMC. Cid avviene quando vengono visualizzate le iniziali.
Se |'utente non viene riconosciuto, puo essere visualizzato solo il peso e non compaiono le iniziali “---".
Spegnimento della bilancia

La bilancia si spegne automaticamente.

7.2 Valutazione dei risultati

Percentuale di massa grassa

Di seguito sono riportati i valori percentuali di riferimento per la massa grassa (per ulteriori informazioni,
rivolgersi al proprio medico).

Uomo Signora

Eta bassa normale | media alta Eta bassa normale | media alta

10-14 |<11% |11-16% |16,1-21% |>21,1% 10-14 |<16% |16-21% |21,1-26% |>26,1%

15-19 | <12% |12-17% |17,1-22% |>22,1% 15-19 | <17% |17-22% |22,1-27% |>27,1%

20-29 |<13% |13-18% |[18,1-23% |>23,1% 20-29 |<18% |18-23% |23,1-28% |>28,1%
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Uomo Signora

Eta bassa |normale | media alta Eta bassa |normale | media alta
30-39 |<14% |14-19% [19,1-24% |>24,1% 30-39 |<19% |19-24% [24,1-29% |>29,1%
40-49 |<15% |15-20% [20,1-25% |>25,1% 40-49 |<20% |20-25% |[25,1-30% |>30,1%
50-59 |<16% |16-21% [21,1-26% |>26,1% 50-59 |<21% |21-26% [26,1-31% |>31,1%
60-69 |<17% |17-22% [22,1-27% |>27,1% 60-69 |<22% |22-27% [27,1-32% |>32,1%
70-100 |<18% |18-23% [23,1-28% |>28,1% 70-100 |<23% |23-28% [28,1-33% |>33,1%

Gli sportivi presentano spesso un valore ridotto. A seconda della disciplina sportiva praticata, dell'intensita
dell'allenamento e della costituzione € possibile raggiungere valori ancora inferiori ai valori di riferimento
indicati. In presenza di valori estremamente bassi possono tuttavia sussistere dei rischi per la salute.

Percentuale di acqua corporea
La percentuale di acqua & generalmente compresa nei seguenti range:

Uomo Signora
Eta cattiva buona ottima Eta cattiva buona ottima
10-100 |<50% 50-65% >65% 10-100 |<45% 45-60% >60%

Il grasso corporeo non contiene molta acqua. Di conseguenza le persone con una massa grassa elevata
possono presentare una percentuale di acqua corporea inferiore ai valori di riferimento. In coloro che pra-
ticano sport di resistenza i valori di riferimento possono invece essere superati a causa della massa grassa
ridotta e dell'elevata massa muscolare.

Il calcolo dell'acqua corporea con questa bilancia non consente di trarre conclusioni mediche ad es. per
quanto riguarda la ritenzione idrica legata all'eta. Consultare eventualmente il proprio medico. In generale
¢ consigliabile raggiungere un'elevata percentuale di acqua corporea.

Percentuale di massa muscolare
La percentuale di massa muscolare & generalmente compresa nei seguenti range:

Uomo Signora

Eta bassa normale alta Eta bassa normale alta
10-14 [<44% 44-57% >57% 10-14 [<36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56 % > 56 % 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42 - 54% > 54 % 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41 % 41-52% > 52 % 30-39 <33% 33-38% > 38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% > 36 %
50-59 <39% 39-48 % > 48 % 50-59 <29% 29-34 % > 34 %
60-69 <38% 38-47% > 47 % 60-69 <28% 28-33% >33 %
70-100 |<37% 37-46% > 46 % 70-100 |<27% 27-32% > 32%

Massa ossea

Come il resto del corpo, le ossa sono naturalmente sottoposte a processi di calcificazione, sgretolamento e
invecchiamento. La massa ossea cresce rapidamente durante I'infanzia e raggiunge il suo punto massimo
all'eta di circa 30-40 anni per poi tendere a ridursi con il passare dell'eta. Una sana alimentazione (in parti-
colare un corretto apporto di calcio e vitamina D) e una regolare attivita fisica possono contrastare lo sgre-
tolamento delle ossa. Un aumento della massa muscolare consente di migliorare ulteriormente la stabilita
dello scheletro. Tenere presente che la bilancia non indica la massa ossea totale, ma solo la massa mine-
rale ossea (senza il contenuto d'acqua e senza la parte organica). E pressoché impossibile influire sulla
massa ossea, che pero non presenta significative variazioni per quanto riguarda i fattori determinanti (peso,
statura, eta, sesso). Non sono disponibili direttive e suggerimenti riconosciuti.

A ATTENZIONE:
Non confondere la massa ossea con la densita ossea.
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La densita ossea puo essere determinata solo tramite una visita medica (ad esempio tomografia
computerizzata, ultrasuoni). La bilancia non & pertanto in grado di diagnosticare eventuali alterazioni
delle ossa e della loro durezza (ad esempio |'osteoporosi).

BMR

L'indice metabolico basale (BMR = Basal Metabolic Rate) € la quantita di energia di cui il corpo neces-
sita a riposo per il mantenimento delle funzioni fisiche di base (ad es. se si rimane a letto per 24 ore). Tale
valore dipende principalmente dal peso, dalla statura e dall'eta.

E visualizzato dalla bilancia diagnostica in kcal/giorno e viene calcolato sulla base della formula Harris-Be-
nedict riconosciuta a livello scientifico.

Si tratta della quantita di energia di cui il corpo ha bisogno in ogni caso e deve essere reintegrata sotto
forma di cibo. L'assunzione di una quantita inferiore di energia per un periodo prolungato puo causare
danni alla salute.

AMR

Il tasso metabolico attivo (AMR = Active Metabolic Rate) & la quantita di energia di cui il corpo ha bisogno
ogni giorno quando ¢ in attivita. Il consumo energetico di una persona aumenta in base alla maggiore atti-
vita fisica e viene determinato dalla bilancia diagnostica mediante il livello di attivita impostato (1-5).

Per mantenere il peso attuale, I'energia consumata dal corpo deve essere reintegrata sotto forma di cibo e
di liquidi.

Se per un lungo periodo I'energia consumata supera quella reintegrata, il corpo preleva la differenza dalle
riserve di grassi accantonate e il peso diminuisce. Quando invece per un lungo periodo I'energia reinte-
grata supera il tasso metabolico attivo (AMR) calcolato, il corpo non € in grado di bruciare I'eccesso di
energia che viene accumulato e il peso aumenta.

Relazione temporale dei risultati

Nota: Viene considerata solo la tendenza a lungo termine. Generalmente le variazioni di peso a
breve termine nell'arco di pochi giorni dipendono da una perdita di liquidi.

L'interpretazione dei risultati si basa sulle variazioni del peso e delle percentuali di massa grassa, acqua

corporea e massa muscolare, nonché sul tempo di realizzazione delle variazioni.

E necessario distinguere fra variazioni repentine nell'arco di pochi giorni e variazioni a medio termine

(nell'arco di settimane) e a lungo termine (mesi).

Come regola generale si pud considerare che le variazioni di peso a breve termine sono determinate

esclusivamente da variazioni del contenuto di acqua mentre quelle a medio e lungo termine coinvolgono

anche la massa grassa e quella muscolare.

¢ Se il peso si riduce a breve termine mentre la massa grassa aumenta o resta stabile, si tratta solo di una
perdita di liquidi, ad es. dovuta ad allenamento, sauna o a una dieta volta unicamente a una rapida per-
dita di peso.

¢ Se il peso aumenta a medio termine mentre la massa grassa diminuisce o resta stabile, puo essere
intervenuto un aumento della massa muscolare.

¢ Se il peso e la massa grassa diminuiscono contemporaneamente, significa che la dieta funziona e che si
perde peso.

¢ | a dieta deve essere integrata con attivita fisica, allenamento e allenamento di potenziamento. Ciod con-
sente di aumentare la massa muscolare a medio termine.

¢ La massa grassa, la percentuale di acqua o la massa muscolare non possono essere sommate (i tessuti
muscolari contengono anche una percentuale di acqua).

7.3. Ulteriori funzioni

Assegnazione degli utenti

E possibile assegnare un massimo di 8 utenti impostati con misurazione del solo peso (con scarpe) e
misurazione diagnostica (a piedi nudi).

In caso di nuova misurazione, la bilancia la assegna all'utente la cui ultima misurazione memorizzata rien-
tra in un range di +/- 3kg. Se & possibile riconoscere due o piu utenti, nell'indicazione sul display viene
cambiato |'utente. Selezionare I'utente premendo il pulsante A/V.

Memorizzazione delle misurazione assegnate sulla bilancia
Se la app ¢ attiva e la bilancia & connessa a Bluetooth®, le misurazioni assegnate vengono inviate imme-
diatamente alla app. In questo caso i valori non sono memorizzati sulla bilancia.
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Se la app non & attiva, le misurazioni assegnate vengono salvate sulla bilancia. Nella bilancia puo6 essere
salvato un massimo di 30 misurazioni per utente. Se vi sono 30 misurazioni salvate, sul display della bilan-
cia lampeggia il simbolo di sincronizzazione, di conseguenza & necessario trasmettere i valori misurati
all’app per non sovrascrivere i valori piu vecchi. | valori memorizzati vengono inviati automaticamente alla
app, se quest’ultima ¢ attiva e a portata di Bluetooth®.

Il trasferimento automatico € possibile anche se la bilancia & spenta.

Sul display della bilancia viene visualizzato il simbolo di sincronizzazione quando vengono trasmesse
all'app nuove misurazioni. Questo non compare quando per questo utente non vengono salvate o non
sono state assegnate nuove misurazioni.

Richiamo sulla bilancia dei valori misurati memorizzati

Per vedere sulla bilancia i valori misurati memorizzati, con bilancia accesa premere il tasto ¥ mentre viene
visualizzato il proprio nome utente sulla bilancia; ripetere I‘'operazione se si desidera richiamare un mag-
gior numero di valori piu vecchi.

| valori misurati gia trasmessi non possono essere visualizzati sul display della bilancia.

Cancellazione dei dati dalla bilancia

Se si desidera eliminare completamente tutte le misurazioni e i dati vecchi degli utenti, accendere la bilan-
cia e tenere premuto per circa 6 secondi il pulsante Mode sul retro della bilancia.

Per alcuni secondi sul display compare "CLR”.

Cio & necessario quando ad es. si desidera eliminare utenti impostati in modo errato o non piu necessari.
Sara poi necessario ripetere le operazioni descritte al capitolo 7 (assegnazione utenti).

Eliminare un singolo utente
Accendere la bilancia, selezionare I'utente con il pulsante SU e attendere che venga visualizzata I'indica-
zione "0.0 kg", premere per 6 secondi il pulsante Mode fino a quando non viene visualizzato "DEL".

Sostituzione delle batterie

La bilancia & dotata di un'icona di sostituzione delle batterie. In caso di batterie scariche, sul display viene
visualizzata la scritta "Lo" e la bilancia si spegne automaticamente. In questo caso & necessario sostituire
le batterie (3 batterie AAA da 1,5 V).

NOTA:

¢ A ogni sostituzione delle batterie, utilizzare batterie dello stesso tipo, della stessa marca e della
stessa capacita.

¢ Non utilizzare batterie ricaricabili.

e Utilizzare preferibilmente batterie prive di metalli pesanti.

8. Pulizia e cura

Di tanto in tanto € opportuno pulire I'apparecchio.

Per la pulizia utilizzare un panno leggermente inumidito e, se necessario, un po' di detergente.
A ATTENZIONE

¢ Non utilizzare mai detergenti o solventi aggressivil
¢ Non immergere mai |'apparecchio in acqua!
¢ Non lavare |'apparecchio in lavastoviglie!

9. Che cosa fare in caso di problemi?

Indicazione sul display | Causa Soluzione
o= = Misurazione sconosciuta, in Premendo i pulsanti A/V selezionare
quanto al di fuori del limite di I'utente.

assegnazione utente oppure
non & possibile un'assegnazi-
one chiara.
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Indicazione sul display

Causa

Soluzione

BF-Err

La percentuale di massa
grassa non rientra nel range
misurabile (inferiore al 3% o
superiore al 65%).

Ripetere la misurazione a piedi nudi o even-
tualmente inumidire leggermente le piante
dei piedi.

Err

E stata superata la portata
massima 180 kg.

Non caricare sulla bilancia pesi superiori a
180 kg.

Err In caso contrario
viene visualizzato il
peso errato.

Superficie non piana e solida.

Appoggiare la bilancia su un fondo piano e
solido.

Err In caso contrario
viene visualizzato il
peso errato.

Posizione instabile.

Restare fermi il pit possibile.

Viene visualizzato un
peso errato.

La bilancia presenta un valore
di base diverso da 0.0.

Attendere che la bilancia si spenga da sola.
Accendere la bilancia, attendere che com-
paia "0.0 kg" e ripetere la misurazione.

Indicazione sul display

Causa

Soluzione

Nessuna connessione
Bluetooth® (non viene
visualizzato il simbolo

).

Apparecchio fuori portata.

La portata minima in campo libero & di circa
10 m. Pareti e soffitti riducono la portata.
Altre onde radio possono disturbare la tras-
missione. Non posizionare quindi la bilancia
nelle vicinanze di apparecchi come router
WIFI, microonde o piani di cottura a induz-
ione.

Nessuna connessione con
I'app.

Chiudere completamente I'app (anche

in background). Disattivare e riattivare il
Bluetooth®. Accertarsi che la bilancia non
venga collegata alle impostazioni Blue-
tooth® del sistema operativo. Eventualmente
rimuoverla dall'elenco dei dispositivi nelle
impostazioni Bluetooth® e quindi utilizzare
I'app “beurer HealthManager Pro”. Speg-
nere e riaccendere lo smartphone. Rimuo-
vere brevemente le batterie dalla bilancia e
reinserirle.

| risultati di misurazione
non vengono trasmessi
all’app (non viene visu-

alizzato il simbolo =

Nessuna misurazione
dell'utente o nessun collega-
mento Bluetooth®.

Le iniziali visualizzate sul display della
bilancia devono essere assegnate nelle
impostazioni dell'app della bilancia. Pos-
sono essere inviate solo queste misurazi-
oni. Verificare le iniziali e le impostazioni
dell'app.

I simbolo =[] lam- La memoria utenti & piena. Aprire I'app entro il raggio di funzionamento

peggia al termine della | L& vecchie misurazioni ven- del Bluetooth®. | valori vengono trasmessi

misurazione gono sovrasctitte. automaticamente. Questa operazione pud
durare fino a un minuto.

Lo Le batterie della bilancia sono | Sostituire le batterie della bilancia.

scariche.
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10. Smaltimento

Smaltire le batterie esauste e completamente scariche presso gli appositi punti di raccolta, i punti di rac-
colta per rifiuti tossici o i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie & un obbligo di legge.

Sulle batterie contenenti sostanze tossiche sono riportati i seguenti simboli:

Pb = batteria contenente piombo,
Cd = batteria contenente cadmio,
Hg = batteria contenente mercurio.

A

Pb Cd Hg

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita, I'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti
domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta.

Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (WEEE). In caso di dubbi, rivolgersi alle autorita comunali competenti per lo smaltimento. E

11. Dati tecnici

Modello: BF 720
Dimensioni: 30x30x2,5cm
Peso: 1,6 kg

Range di misurazione: 5-180 kg

Display:

L’'unita minima di leggibilita dei valori sul display e di 0,1 kg.

Precisione di ripetibilita:

La tolleranza di misurazione relativa a misurazioni ripetute
e di +/- 0,4 kg (misurazione ripetuta pil volte consecuti-
vamente sulla stessa bilancia, mantenendo il piu possibile
invariata la posizione della bilancia e della persona).

Precisione assoluta:

I valore della misurazione confrontato con un peso calibrato &
di +/- 1% +0,1kg. Ad es. per 40 kg corrisponde a +/- 0,5 kg,
per 100 kg corrisponde a +/- 1,1 kg.

Trasmissione tramite Bluetooth® low
energy technology

Il prodotto & dotato di tecnologia Bluetooth® low energy
technology,

Banda di frequenza 2402 - 2480 MHz,

Potenza di trasmissione max. 0,5 dBm.

Requisiti di sistema ed elenco dei
dispositivi compatibili per I‘app ,beurer
HealthManager Pro“*

@

beurer

Salvo modifiche tecniche.

*Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee vigenti.
Confermiamo che il prodotto & conforme alla direttiva europea RED 2014/53/EU. La dichiarazione di con-
formita CE relativa al presente prodotto & disponibile all'indirizzo:

www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. Garanzia/Assistenza

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia

fornita.

Possibili errori e variazioni
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TURKCE

Liitfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebilecegi
|I|| icin saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini saglayin ve icindeki

yonergelere uyun.

icindekiler

1. Teslimat kapSami.......cccvvevreenieerenerereeseenens 63 7. KUllanIM ..o 68
2. isaretlerin agiklamasi ........ ...64 8. Temizlik ve baKim ..o 72
3. Amacina uygun kullanim ...... ...65 9. Sorunlarn gideriimesi.........cccceeernrrireceninenens 72
4. Uyarilar ve glivenlik bilgileri .. ...65  10. Bertaraf etme......cccovvrviirnincinseneens 73
5. Cihaz agiklamasi................... w07 11 Teknik Veriler......occiis 73
6. Ik GaliStMa.....coveeeeeeeeeeee e 67 12, Garanti/SErvis .....ccovevrerererereeenereneseeseens 74

Uriin 6zellikleri

Cihazin fonksiyonlar

Bu dijital terazi, kilonuzu élgmeye ve kisisel kondisyon verilerinizin diyagnozuna olanak verir.
Evde kisisel kullanim igin tasarlanmistir.

Terazi, 8 farkli kisi tarafindan kullanilabilen asagidaki élgtimlerin yapiimasina olanak verir:
e Viicut agirligi ve BMI,

e \icut yag orani,

e \/iicut suyu orani,

e Kas oranl,

o Kemik kutlesi,

¢ Bazal ve aktif metabolizma hizi.

Terazi ayrica asagidaki diger fonksiyonlari igerir:

e Kilogram “kg”, Pound “Ib” ve Stone “st” &lgli birimleri arasinda gegis,
e Otomatik kapanma fonksiyonu,

¢ Piller zayifladiginda pil degistirme gdstergesi,

e Otomatik kullanici tanima,

e Kullanici adinin 3 harfinin LCD ekranda gdsterilmesi,

¢ Uygulamaya aktarilamiyorsa 8 kisi i¢cin son 30 él¢limiin kaydedilmesi.

Olciim prensibi

Bu terazi B.LA. (biyoelektrik empedans analizi) prensibiyle ¢alisir. Bu prensipte hissedilemeyen, tamamen
sakincasiz ve tehlikesiz bir akim sayesinde saniyeler igcinde viicut oranlarinin tespit edilmesi saglanir.

Bu elektrik direnci (empedans) élciimiiyle ve sabit ya da bireysel de@erlerin (yas, boy, cinsiyet, etkinlik
derecesi) hesaplanmasiyla viicut yad orani ve viicudun diger 6zellikleri tespit edilebilir. Kas dokusunun ve
suyun elektrik iletkenligi iyidir ve bu nedenle direngleri daha dustktir. Buna karsin kemigin ve yag dokusu-
nun iletkenligi azdir, ¢linki yag hticreleri ve kemikler direnclerinin gok ylksek olmasi nedeniyle neredeyse
hi¢ akim iletmez.

Diyagnoz terazisi tarafindan saptanan degerlerin, viicudun gercek, tibbi analiz degerlerini sadece yaklasik
olarak gosterdigini géz 6nlinde bulundurun. Yalnizca uzman doktorlar tibbi yéntemlerle (6rn. bilgisayarli
tomografi) viicut yagini, viicut suyunu, kas oranini ve kemik yapisini tam olarak belirleyebilir.

1. Teslimat kapsami

Cihazi kontrol ederek karton ambalajin distan hasar gérmemis ve icerigin eksiksiz oldugundan emin olun.
Cihazi kullanmadan 6nce, cihazda ve aksesuarlarinda goriinlr hasarlar olmadigindan ve tim ambalaj mal-
zemelerinin gikarildigindan emin olun. Stipheli durumlarda kullanmayin ve saticiniza veya belirtilen servis
adresine bagvurun.

63



o Kisa kilavuz

¢ Diyagnoz terazisi BF 720

° 3x1,5V, AAA pil
e Bu kullanim kilavuzu
¢ 1 adet garanti brosurl

2. isaretlerin agiklamasi
Cihazin Uzerinde, kullanim kilavuzunda, ambalajinda ve model etiketinde asagidaki simgeler kullaniimistir:

UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sagliginizla ilgili tehlikelere yoénelik uyari.

DIKKAT
Cihazda/aksesuarlarda olusabilecek hasarlara yonelik glivenlik uyarisi.

Not
Onemli bilgilere yonelik not

Bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun. Uyarilara ve giivenlik ydnergelerine uyun.
Bu kullanim kilavuzunu ileride basvurmak (zere saklayin. Diger kullanicilarin da
kullanim kilavuzuna erisebilmesini saglayin. Cihazi baskalarina verirken kullanim
kilavuzunu da birlikte verin.

Elektrikli ve elektronik atik cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical
and Electronic Equipment) uygun sekilde bertaraf edilmelidir

| BB

-
=
o
o
=3

a

Zararl madde iceren pilleri evsel atiklarla birlikte bertaraf etmeyin

Ambalaj malzemesinin tanimlanmasi i¢in kullanilan isaret.
A = malzeme kisaltmasi, B = malzeme numarasi:
1-7 = plastikler, 20 -22 = kagit ve karton

Ambalaj bilesenlerini ayirin ve belediyenin kurallarina uygun olarak bertaraf edin.

Bu Uriin gegerli Avrupa Birligi ydnergelerinin ve ulusal ydnergelerin gereklerini
yerine getirmektedir.

Uriinler, AEB'nin belirledigi teknik kurallarin gerektirdigi sartlara kesin bir sekilde
uymaktadir.

SEANICIES

cA

Birlesik Krallik icin Uygunluk Degerlendirmesi Yapild isareti

Cihaz, tibbi implant (6rn. kalp atiglarini dliizenleyen cihaz) tasiyan kisiler
tarafindan kullanilmamalidir. Aksi halde kalp atiglarini dlizenleyen cihazlarin
fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

Uretici

(&

Uriinli ve ambalaj bilesenlerini ayirin ve belediyenin kurallarina uygun olarak ber-
taraf edin.

ithalater simgesi
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Teraziye 180 kg / 396 Ib / 28 Kayma tehlikesi: Terazinin
st (izerinde ylk uygulamayin. ?’l Ustline ayaklariniz islakken
180kg é i clkmayin.
&
Devrilme tehlikesi: Terazi Teraziyi diiz bir zemine

ylizeyinin ortasina basin. yerlestirin. Hali olmamalidir.

A?" —

3. Amacina uygun kullanim
Cihaz sadece insanlari tartmak ve insanlarin kisisel kondisyon verilerini kaydetmek icin tasarlanmistir.
Cihaz sadece kisisel kullanim icindir, tibbi veya ticari kullanima uygun degildir.

4, Uyarilar ve giivenlik bilgileri

A UYARI -

e Terazi, tibbi implant (6rn. kalp atislarini diizenleyen cihaz) tasiyan kisiler tarafin-
dan kullanilmamalidir. Aksi halde kalp atiglarini diizenleyen cihazlarin fonksiyonu f |

olumsuz etkilenebilir. “\ A

¢ Hamilelik sirasinda kullanmayin. _—

e Asla terazi Uzerine bir tarafinin en dis kenarina basarak ¢ikmayin: Devriime tehlikesi!

e Piller yutulursa 6lime neden olabilir. Pilleri ve teraziyi gocuklarin ulasamayacagi yerlerde saklayin.
Pil yutulduysa hemen tibbi yardim alinmalidir.

e Cocuklar ambalaj malzemesinden uzak tutun (bogulma tehlikesi).

¢ Dikkat: Teraziye ayaklariniz islakken ¢ikmayin ve yiizeyi nemliyken terazinin Gzerine basmayin —
Kayma tehlikesi!

Pillerin kullanimiyla ilgili glivenlik yoénergeleri

e Pilleri her zaman kutup yonlerine (+ / -) dikkat ederek dogru sekilde yerlestirin. Pilleri temiz ve kuru
sekilde muhafaza edin ve sudan uzak tutun. Her zaman dogru pil tipini segin.

e Pilleri ve pil bélmesi kontaklarini asla kisa devre yaptirmayin.

e Pilleri asla sarj etmeyin, zorla desarj etmeyin, 1sitmayin, parcalarina ayirmayin, deforme etmeyin,
kapstllemeyin veya modifiye etmeyin.

e Piller (izerinde asla kaynaklama veya lehimleme yapmayin.

e Bir cihaz iginde asla farkli Ureticiye ait, farkli kapasitelere (yeni ve kullaniimig), boyutlara ve tiplere
sahip pilleri birlikte kullanmayin.

¢ Patlama tehlikesi! Belirtilen noktalara uyulmamasi fiziksel yaralanmalara, asiri 1sinmaya, sizintiya,
hava tahliyesine, kirllmaya, patlamaya veya yangina neden olabilir.

e Bir pil akarsa koruyucu eldiven giyin ve pil bolmesini kuru bir bezle temizleyin.
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e Pilden sizan sivi cilt veya gdzlerle temas ettiginde, ilgili yeri suyla yikayin ve bir hekime bagvurun.

¢ Nefes borusuna kacma tehlikesi! Pilleri ocuklarin erisemeyecegi bir yerde muhafaza edin. Yutul-
mas! durumunda derhal tibbi yardim alin.

e Cocuklarin bir yetiskinin gdzetiminde degilken pilleri degistirmelerine asla izin vermeyin.

e Pilleri metal cisimlerden uzak, iyi havalandirimis, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edin.

e Pilleri asla dogrudan glines Isigina veya yagmura maruz birakmayin.

e Uzun siire kullanmayacaginiz durumlarda pilleri cihazdan gikartin.

e Bosalan pilleri derhal ve uygun sekilde bertaraf edin. Pilleri asla atese atarak bertaraf etmeyin.

e Pilleri bertaraf ederken, farkli elektrokimyasal sistemlere sahip pilleri ayri olarak saklayin.

@ Genel bilgiler

e Bu terazi profesyonel tibbi kullanim igin kalibre edilmemistir, bu nedenle teknik 6zelliklere bagh
6lglim toleranslari olabilecegini gz éniinde bulundurun.

e Terazinin ylk kapasitesi maks. 180 kg'dir (396 Ib, 28 st). Agirlik élctimlinde ve kemik kitlesi tespi-
tinde sonuglar 100 gramlik kademelerle (0,2 Ib) gésterilir.

e Vicut yag, viicut suyu ve kas orani 6l¢lim sonuglar %0,1'lik kademelerle gdsterilir.

e Kalori ihtiyaci 1 kcal'lik kademelerle gosterilir.

e Terazi “cm” ve “kg” birimlerine ayarlanmig olarak teslim edilir. Uygulama ile ilk calistirma sirasinda
birim ayarlarini degistirebilirsiniz.

e Teraziyi duz ve sert bir zemine yerlestirin; dogru dlglim igin sert bir zemin sarttir.

e Onarim islemleri yalnizca Beurer misteri servisi veya yetkili saticilar tarafindan yapilabilir. Ancak,
sikayette bulunmadan énce her zaman pilleri kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Saklama ve bakim
Olglim degerlerinin hassasiyeti ve cihazin kullanim émrii ézenli kullanima baglidir:

A DiKKAT

e Cihaz belirli araliklarla temizlenmelidir. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayin ve cihazi asla
suyun altina tutmayin.

e Terazinin Uzerine sivi gelmemesini saglayin. Teraziyi kesinlikle suya daldirmayin. Kesinlikle akan
suyun altinda yikamayin.

e Kullaniimadiginda terazinin tzerine herhangi bir nesne koymayin.

e Siddetli bir sekilde veya sivri nesnelerle (izerine basmayin.

e Teraziyi ylksek sicakliklara ve kuvvetli elektromanyetik alanlara maruz birakmayin (6rn. cep tele-
fonlari).

e Cihazi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, asir sicaklik degisikliklerinden ve ¢ok yakin
1Sl kaynaklarindan (soba, kalorifer radyatéri) koruyun.

Genel oneriler

e Karsilastirlabilir sonuglar elde etmek igin mimkiin oldugunca giiniin ayni saatlerinde (en iyisi sabahlari),
tuvalete ciktiktan sonra, a¢ karnina ve ¢iplak olarak tartilin.

o Olgiim sirasinda énemlidir: Viicut yag orani tespiti yalnizca ¢iplak ayaklar ile ve tercihen ayak tabanlari
hafifce nemliyken yapilmalidir.
Ayak tabanlarinin tamamen kuru veya nasirli olmasi dogru olmayan sonuglara neden olabilir, glinkii bu
durumda iletkenlik ok disCiktur.

e Olcim sirasinda dik ve hareketsiz durun.

* Alisiimadik bedensel etkinlikten sonra birka¢ saat bekleyin.

e Yataktan kalktiktan sonra viicudunuzdaki suyun dagilabilmesi icin yakl. 15 dakika bekleyin.

e Sadece uzun bir slire boyunca 6lcilen veriler anlamlidir. Birkag giin igindeki kisa streli kilo degisiklikleri
genelde sivi kaybindan kaynaklanir; ancak viicut suyu saglhiginiz igin énemli bir rol oynar.

Kisitlamalar

Viicut yag oraninin ve diger degerlerin saptanmasi sirasinda asagidaki durumlarda farkli ve tutarsiz sonug-
lar ortaya ¢ikabilir:

* Yakl. 10 yagindan kiiglik olan gocuklarda,

¢ Profesyonel sporcularda ve viicut gelistiricilerde,

* Atesi olan, diyalize giren, 6dem belirtileri veya osteoporoz olan kisilerde,

e Kardiyovaskiiler (kalp ve damarlarla ilgil)) ilaglar alan kisilerde,
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® Damarlari genigleten veya damarlari daraltan ilaglar alan kisilerde,

¢ Bacaklarinda vicutlarinin tamamina oranla biyik anatomik farkliliklar (bacaklari gok kisa veya ¢ok uzun)
olan kisilerde.

5. Cihaz acgiklamasi

Arka taraf
1. Mode tusu ;é)
2. Pil bélmesi 14 Mode 2

Ekran

3a. Terazi ve akilli telefon arasinda
baglanti icin Bluetooth® simgesi

3b. Olglimler génderildiginde senkroni-
zasyon simgesi

4a. Kullanici adi, 6rn. TOM
4b. Bilinmeyen 6lguim “---“

5. Viicut agirhgi
6. Orn. BMI, BF, ... gibi viicut bilgileri

6. ilk calistirma
Pillerin takilmasi

Koruyucu ambalaj icerisindeki pilleri ¢ikarin ve kutuplarina dikkat ederek teraziye yerlestirin. Terazi ¢alismi-
yorsa, pilleri ¢ikarin ve yeniden yerlestirin.

Terazinin yerlestirilmesi
Teraziyi diiz ve sert bir zemine yerlestirin; dogru 6lciim igin sert bir zemin sarttir.

6.1 Uygulama ile ilk ¢calistirma
Vicut yag oraninizi ve diger viicut degerlerinizi hesaplamak igin kisisel kullanici bilgi-

lerinizi teraziye kaydetmeniz gerekir.

Terazi, kendinize ve 6rnegin aile bireylerinize ait ayarlar kaydedebileceginiz 8 kulla- K
nici kayit yeri igerir.

Ayrica kullanicilar, “beurer HealthManager Pro” uygulamasi olan baska mobil kullanici

cihazlarindan veya uygulama igindeki kullanici profilini degistirerek (bkz. uygulama é
ayarlari) uygulamaya eklenebilir. ™Y

ilk calistirma sirasinda Bluetooth® baglantisinin etkin durumda kalmas! igin akilli tele-
fonu terazinin yanindan uzaklastirmayin.

- Ucretsiz “beurer HealthManager Pro” uygulamasini Apple App Store (i0S) veya Google Play (And-
roid™) magazasindan indirin.

- Uygulamayi baslatin ve talimatlari uygulayin.

- Uygulamada BF 720 secin.

- BF 720 ile ilgili verileri girin.
“beurer HealthManager Pro” uygulamasinda asagidaki ayarlar veya girisler yapiimalidir:

Kullanici bilgileri Ayar degerleri

Kullanici adi/kisa ad Azami 3 harf veya rakam

Boy 100 -220cm (3' 3,5” - 7' 2,5”)
Yas 10 - 100 yas
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Cinsiyet Erkek (#1), Kadin ()
Etkinlik derecesi 1-5

Etkinlik dereceleri
Etkinlik derecesini secerken orta ve uzun sireli takip dnem tasir.

Etkinlik derecesi | Bedensel etkinlik

1 Yok.

2 Alz: .)Az ve hafif bedensel etkinlik (6rn. ylrlyUs, hafif bahge isleri, jimnastik egzersi-
Zleri).

3 Orta: Haftada en az 2 ila 4 kez 30'ar dakikalik bedensel etkinlik.

4 Yiksek: Haftada en az 4 ila 6 kez 30'ar dakikalik bedensel etkinlik.

5 Cok yliksek: Her giin en az 1 saat yogun bedensel etkinlik, yogun antrenman veya
agir bedensel calisma.

- Uygulamada istendiginde kullanici atamasini yapin.
Otomatik kisi tanima igin ilk élgtimiin kisisel kullanici verilerine atanmasi gerekir. Uygulama talimatlarini
izleyin. Terazinin Uzerine yalin ayak ¢ikin ve elektrotlarin tizerinde agirhidinizi iki bacaginiza esit sekilde
dagitarak ve hareketsiz olarak durmaya dikkat edin.

@ Not: Daha ayrintili degerlendirmeler icin sadece terazide gosterilen dlgim degerleri kullaniimalidir.

6.2 Uygulama olmadan ilk calistirma (alternatif)

Not:
ilk calistirmanin ve tiim ayarlarin “beurer HealthManager Pro” uygulamasi araciligiyla yapiimasini
tavsiye ederiz. Bu nedenle bu adimi sadece ilk galistirma iglemi tamamen uygulama olmadan ger-
ceklestirilecekse uygulayin. Uygulama ile ilk ¢alistirma durumunda dogrudan “Olglimiin yapilmasi”
bélimiine gegin.
= Pilleri yerlestirdikten sonra ekranda “USE APP” yanip séner. Yil/Ay/Gin ve Saat/Dakika ayarlarini yapmak
icin SET tusuna basin.
Bunun icin A/V tuslarina basin.
SET tusuyla onaylayin. Ekranda “0.0” géruntdlenir.
- Simdi tekrar SET tusuna basin. “P-01” veya kullanilan son terazi kullanici kayit yerinin numarasi gérintu-
lenir.
A/V tuslar yardimiyla kullanici kayit yerinizi secin (P-01 - P-08) ve onaylamak igin “SET” tusuna basin.
- Cinsiyet, kullanici adi, boy gibi ayarlarinizi yapin (bkz. “Uygulama ile ilk calistirma” (Tablo)). Girislerinizin
her birini SET tusuna basarak onaylayin.
- Giriglerinizi yaptiktan sonra 4 haneli kullanici PIN kodu gérintilenir. Bu kod, daha sonra uygulamada otu-
rum agmak igin gereklidir. Ardindan ekranda kullanici adinizla “0.0” gdstergesi gorintilenir.
- Otomatik kullanici tanima igin ilk élciimiin kisisel kullanici verilerinize atanmasi gerekir. Terazinin tizerine
ideal olarak yalin ayak ¢ikin ve elektrotlarin Gizerinde agiridinizi iki ayaginiza esit sekilde dagitarak ve
hareketsiz olarak durmaya dikkat edin.

@ Daha sonra uygulamada oturum agmaya yonelik bilgi:

Terazinizi uygulama olmadan ¢alistirdiysaniz, mevcut terazi kullanici kayit yerinizi “beurer HealthManager
Pro” uygulamasina ekleyebilirsiniz. Bunun icin 4 haneli kullanici PIN kodu girilmelidir. Bu islem uygulama
icinde agiklanmistir.

7. Kullanim

7.1 Olgiimiin yapilmasi

Teraziyi diiz ve sert bir zemine yerlestirin; dogru 6l¢iim igin sert bir zemin sarttir.
Agirigin dlciilmesi, diyagnoz uygulanmasi

Terazinin Uzerine yalin ayak gikin ve elektrotlarin tizerinde agirhidinizi iki bacagdiniza esit sekilde dagitarak ve
hareketsiz olarak durmaya dikkat edin.
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Not: Corap ile 6lglim yaparsaniz él¢lim sonucu hatali olur.

Terazi hemen dlgiim yapmaya baslar. Once agirlik gériintiilenir.
Bir kullanici atanmigsa BMI, BF, su, kas, kemik, BMR ve AMR gdsterilir. Kullanici adi gdsteriliyorsa, bu
durum s6z konusudur.

Asagidakiler goruntdlenir:

1. Kg cinsinden agirlik ve BMI

2. Vicut yagi (%) (BF)

3. Vicut suyu (%) =~

4. Kas orani (%) o=

5. Kemik kditlesi (kg) =5

6. Bazal kalori metabolizma hizi (kcal) (BMR)

7. Aktif metabolizma hizi (kcal) (AMR)

Not: Taninan iki veya daha fazla kullanici oldugunda, ekranda gériintiilenen kullanici degisir. A/V
tusuna basarak kullanicinizi segin.
Hicbir kullanici taninmazsa sadece kilo ve “---" goruntllenir. Ardindan A/V tuslariyla kullanicinizi
secebilirsiniz. Aksi halde bu 6lgim kaydediimez.

Sadece agirlik 6lcme

Simdi ayakkabillarinizla teraziye ¢ikin. Terazinin tizerinde agirhdinizi iki bacaginiza esit olarak dagitarak hare-

ket etmeden durun. Terazi hemen 6lgiim yapmaya baslar.

Bir kullanici atandiysa BMI gosterilir. Kullanici adi gdsteriliyorsa, bu durum séz konusudur.

Kullanici taninmazsa sadece agirlik gosterilir ve kullanici adi “- - -” gosterilmez.

Terazinin kapatilmasi

Terazi otomatik olarak kapanir.

7.2. Sonuglarin degerlendiriimesi

Viicut yagi orani

% olarak belirtilen asagidaki viicut yagi deg@erleri referans olarak verilmistir (IGtfen ayrintili bilgi igin doktoru-
nuza danigin).

Erkek Kadin

Yas Az Normal |Orta Cok Yas Az Normal |Orta Cok

10-14 | <%11 %11-16 | %16,1-21 | > %21,1 10-14 | <%16 %16-21 | %21,1-26 | > %26,1
15-19 [ <%12 | %12-17 | %17,1-22 | > %22,1 15-19 [ <%17 | %17-22 | %22,1-27 | > %27,1
20-29 |<%13 | %13-18 |%18,1-23 |> %23,1 20-29 |<%18 | %18-23 | %23,1-28 | > %28,1
30-39 |<%14 | %14-19 | %19,1-24 | > %24,1 30-39 |<%19 | %19-24 | %24,1-29 |> %29,1
40-49 |<%15 | %15-20 | %20,1-25 |> %25,1 40-49 |<%20 | %20-25 |%25,1-30 |> %30,1
50-59 |<%16 |%16-21 | %21,1-26 | > %26,1 50-59 |<%21 |%21-26 | %26,1-31 |> %31,1
60-69 |<%17 %17-22 | %22,1-27 | > %271 60-69 |<%22 %22-27 | %27,1-32 | > %32,1
70-100 | <%18 | %18-23 | %23,1-28 | > %281 70-100 | <%23 | %23-28 | %28,1-33 | > %33,1

Sporcularda siklikla daha dustik bir deger tespit edilir. Yapilan spor tiiriine, antrenman yogunluguna ve
bedensel kondisyona gdre, belirtilen referans degerlerin altinda kalan degerlere de ulasilabilir. Ancak asiri
distk degerlerde saglikla ilgili risklerin olabilecegini litfen unutmayin.

Viicut suyu orani

Viicut suyu orani (%) normalde asagidaki araliktadir:

Erkek Kadin
Yas Kotii iyi Cok iyi Yas Koti i Cok iyi
10-100 | <%50 %50-65 >%65 10-100 |<%45 %45-60 >%60
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Viicut yagi gorece az su icerir. Bu nedenle viicut yagi orani yiiksek olan kisilerdeki viicut suyu orani refe-
rans degerlerin altinda olabilir. Buna karsin dayaniklilik sporlari yapan kisilerde, yag oraninin az ve kas ora-
ninin yiiksek olmasi nedeniyle bu referans degerler asilabilir.

Bu teraziyle viicut suyu oraninin tespit edilmesi, 6rn. yastan ileri gelen édemler hakkinda tibbi bir sonuca
varmak icin elverisli degildir. Gerektiginde doktorunuza danisin. Esas olarak viicut suyu oraninin yiiksek
olmasi amaglanmalidir.

Kas orani

Kas orani (%) normalde asagidaki araliklardadir:

Erkek Kadin

Yas Az Normal Cok Yas Az Normal Cok
10-14 <%44 %44-57 >%57 10-14 <%36 %36-43 >%43
15-19 <%43 %43-56 >%56 15-19 <%35 %35-41 >%41
20-29 | <%42 %42-54 >%54 20-29 | <%34 %34-39 >%39
30-39 | <%41 %41-52 >%52 30-39 |<%33 %33-38 >%38
40-49 | <%40 %40-50 >%50 40-49 | <%31 %31-36 >%36
50-59 | <%39 %39-48 >%48 50-59 | <%29 %29-34 >%34
60-69 |<%38 %38-47 >%47 60-69 |<%28 %28-33 >%33
70-100 | <%37 %37-46 >%46 70-100 | <%27 %27-32 >%32

Kemik kiitlesi

Kemiklerimiz, viicudumuzun diger bolimleri gibi dogal gelisme, azalma ve yaslanma slreglerine tabidir.
Kemik ktlesi cocuklukta hizla artar ve 30 ile 40 yas arasinda maksimuma ulagir. Yas ilerledikce kemik kuit-
lesi bir miktar azalir. Saglikli beslenmeyle (6zellikle kalsiyum ve D vitamini) ve diizenli bedensel hareket-
lerle bu azalmay biraz yavaslatabilirsiniz. Sistemli kas gelistirme yoluyla iskeletinizin dayanikliigini daha da
guclendirebilirsiniz. Bu terazinin tiim kemik kitlesini degil, sadece kemikteki mineral oranini (su icerigi ve
organik maddeler olmadan) gosterdigini dikkate alin. Kemik kiitlesine miidahale etmek neredeyse imkansiz-
dir, ancak agirlik, boy, yas, cinsiyet gibi etkenlere bagl olarak az miktarda degisiklik gdsterir. Kabul gérmus
yOnergeler ve tavsiyeler bulunmamaktadir.

A DIiKKAT:

Litfen kemik kitlesini kemik yogunluguyla karistirmayin.

Kemik yogunlugu sadece tibbi muayeneyle (6rn. bilgisayarli tomografi, ultrason) tespit edilebilir. Bu
nedenle bu teraziyle kemiklerdeki ve kemik sertligindeki degisiklikler (6rn. osteoporoz) hakkinda bir
sonuca varmak mumkin degildir.

BMR

Bazal metabolizma hizi (BMR = Basal Metabolic Rate) viicudun tamamen istirahat halindeyken temel fonk-
siyonlarini sirdirebilmek icin gereksinim duydugu enerji miktaridir (6rn. 24 saat yatakta yatildiginda). Bu
deger blylk 6lglide agirida, boya ve yasa baglidr.

Diyagnoz terazisinde kcal/gun birimiyle gésterilir ve bilimsel olarak kabul gérmus Harris-Benedict form(-
Itine gore hesaplanir.

Viicudunuz bu enerji miktarina her durumda gereksinim duyar ve bunun besin seklinde yeniden viicuda
alinmasi zorunludur. Uzun sire yetersiz enerji alirsaniz, sagliginiz bozulabilir.

AMR

Aktif metabolizma hizi (AMR = Active Metabolic Rate) viicudun aktif durumda bir glinde tiikettigi enerji
miktaridir. Bedensel etkinlik arttikca, insanin enetji tlketimi artar ve diyagnoz terazisinde girilen etkinlik
derecesi (1 - 5) yardimiyla saptanir.

Kilonun korunmasi igin, tiiketilen enerjinin yiyecek ve icecek biciminde yeniden viicuda alinmasi zorunlu-
dur.

Uzun bir slire boyunca tliketilenden daha az enerji alindiginda viicut aradaki farki biyik 6l¢tide depoladigi
yagdan karsilar, kilo kaybi olur. Buna karsin uzun bir slire boyunca hesaplanan aktif metabolizma hizindan
(AMR) daha fazla enerji alinirsa, viicut bu enerji fazlasini yakamaz ve bu yag olarak viicutta depolanir, kilo
artar.
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Sonuglarin zamanla iliskisi

Not: Sadece uzun siire boyunca 6lgtilen degerlerin dnem tasidigini gz éniinde bulundurun. Birkag
gun igindeki kisa sureli agirlik farkliliklari genelde su kaybindan ileri gelir.

Sonuglar, toplam agirliktaki ve vicut yagi, viicut suyu ve kas kutlesi oranlarindaki degisikliklere ve ayrica

bu degisikliklerin oldugu surreye gore yorumlanir.

Birkac gtin icindeki hizli degisiklikler, orta stire i¢indeki (birkac hafta icindeki) degisikliklerden ve uzun siire

icindeki (birkag ay igindeki) degisikliklerden ayirt edilmelidir.

Temel kural olarak, agirliktaki kisa stireli degisikliklerin neredeyse tamamen su oranindaki degisiklikler

oldugu, buna karsin orta ve uzun sireli degisikliklerin yag ve kas oranlarini ifade ettigi kabul edilebilir.

* Eger kisa stirede agirlik azaliyor, ancak viicut yagi orani artiyor veya degismiyorsa, sadece su kaybetmis-
sinizdir. Ornegin antrenmandan veya saunadan sonra ya da yalnizca hizli kilo kaybiyla sinirli olan bir diyet
sonrasinda.

¢ Eger orta stirede agdirlik artiyor, viicut yagi orani azaliyor veya degismiyorsa, degerli kas kiitlesi gelistirmis
olabilirsiniz.

e Eger agirlik ve viicut yadi orani ayni zamanda azaliyorsa, diyetiniz ise yariyor, yag kiitlesi kaybediyorsu-
nuz demektir.

e |deal kosullarda diyetinizi bedensel etkinlik, zindelik veya kuvvet antrenmaniyla desteklersiniz. Bu sayede
orta siirede kas oraninizi artirabilirsiniz.

¢ Vicut yagl, viicut suyu veya kas orani birbiriyle toplanmamalidir (kas dokusu viicut suyunun bir kismini
igerir).

7.3 Diger fonksiyonlar

Kullanici atama

Salt agirlik 6lgimiinde (ayakkabi ile) ve diyagnoz dlgimiinde (yalin ayak) azami 8 terazi kullanicisi igin kulla-

nici atamasi yapilabilir.

Yeni 6lciim yapildiginda, terazi bu élglimii son kaydedilen 6lgim degerinin +/- 3kg araliginda bulunan kul-

laniciya atar. Taninan iki veya daha fazla kullanici oldugunda, ekranda gériintiilenen kullanici degisir. A/VY

tusuna basarak kullanicinizi segin.

Atanan dlciim degerlerinin teraziye kaydedilmesi

Uygulama aciksa ve terazi ile etkin bir Bluetooth® baglantisi varsa, yeni atanan 6l¢limler derhal uygula-
maya gonderilir. Degerler bu durumda teraziye kaydediimez.

Uygulama agik degilse, yeni atanan dlgiimler teraziye kaydedilir. Teraziye her kullanici igin azami 30 dlgiim
kaydedilebilir. 30 6lgimin tamami kaydedildiginde, terazinin ekranindaki senkronizasyon simgesi yanip
soner ve Olglim degerlerinin eski degerlerin (izerine yazilmamasi igin uygulamaya aktariimasi gerekir. Uygu-
lamay Bluetooth® kapsama alani dahilinde acarsaniz, kaydedilen 6lglim degerleri otomatik olarak uygula-
maya aktarilir.

Terazi kapall durumdayken otomatik aktarim mimkunddir. )
Uygulamaya yeni 6l¢limler aktarildiginda, terazi ekraninda senkronizasyon simgesi gortntulenir. ligili kulla-
nicl icin yeni dlguimler kaydedilmediyse veya atanmadiysa bu simge gdsterilmez.

Kayith 6l¢iim degerlerinin terazide gosterilmesi

Kayith 6lcim degerlerinizi terazide gérmek istiyorsaniz terazi agik durumdayken ve size ait terazi kullanicisi
gosteriliyorken V¥ tusuna basin. Eski degerleri gérmek icin birkag kez basabilirsiniz.

Aktarilmis olan &lclim degerleri artik terazi ekraninda gésterilemez.

Terazi verilerinin silinmesi

Terazideki tiim olgtimleri ve eski kullanici verilerini silmek istediginizde teraziyi acin ve terazinin arka tara-
finda bulunan Mode tusuna yakl. 6 saniye basin.

Ekranda birkag saniye slireyle “CLR” gdsterilir.

Bu, 6zellikle &rn. yanlis olusturulmus terazi kullanicilarini veya artik kullaniimayan terazi kullanicilarini silmek
istediginizde ise yarar.

Ardindan Bélim 7'deki talimatlari yeniden uygulamaniz gerekir (Kullanici atamasi).

Belirli kullanicilan silme

Teraziyi acin, YUKARI tusuyla kullaniclyi segin ve “0.0 kg” gériinmesini bekleyin, ardindan “DEL” gérinln-
ceye dek 6 saniye Mode tusuna basin.
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Pillerin degistirilmesi

Terazinizde bir pil degistirme gostergesi bulunur. Piller cok zayifken terazi calistirldiginda, ekranda “Lo”
yazisi belirir ve terazi otomatik olarak kapanir. Bu durumda pillerin degistirilmesi gerekir (3 x 1,5 V AAA).

NOT:

®

e Her pil degisiminde ayni tip, ayni marka ve ayni kapasiteye sahip piller kullanin.
e Sarj edilebilir piller kullanmayin.
e Agir metal icermeyen piller kullanin.

8. Temizlik ve bakim

Cihaz belirli araliklarla temizlenmelidir.
Temizlik igin, gerektiginde Uizerine biraz sivi bulasik deterjani dokebileceginiz nemli bir bez kullanin.

DiKKAT

e Hicbir zaman asindirici ¢ozlicli maddeler veya temizlik maddeleri kullanmayin!
e Cihazi kesinlikle suya daldirmayin!
e Cihaz bulasik makinesinde yilkamayin!

9. Sorunlarin giderilmesi

Ekran géstergesi

Neden

Coziim

Kullanici atamasi siniri disinda
veya kesin bir atama mimkin

olmadigi i¢in bilinmeyen dlgtim.

A/V tuslarina basarak kullanicinizi segin.

kapasitesi asildi.

BF-E-- Yag orani dlgtilebilir araligin Lutfen dlglimi yalin ayak tekrarlayin veya
disindadir (%3’ten kiigik veya | gerekiyorsa ayak tabaninizi hafifce nem-
%65'ten blyik). lendirin.

Err 180 kg olan maksimum yuk Sadece 180 kg'a kadar agirlik uygulayin.

Err veya yanlis agirhk
gosteriliyor.

Zemin diiz ve sert degil.

Teraziyi diiz ve sert bir zemine yerlestirin.

Err veya yanhs agirhk
gosteriliyor.

Hareketli durus.

MUmkin oldugunca hareketsiz durun.

Yanlis agirlik gosteril-
iyor.

Terazinin sifir noktasi yanlistir.

Terazinin tekrar kendi kendine kapanmasini
bekleyin. Teraziyi etkinlestirin, gdstergede
“0.0 kg” goriinmesini bekleyin, ardindan
Olclimu yineleyin.

Bluetooth® baglantisi
yok (3 simgesi yok).

Cihaz kapsama alani disinda.

Acik alanda asgari kapsama mesafesi yak!.
10 m'dir. Duvarlar ve tavanlar kapsama
mesafesini kisaltir.

Diger radyo dalgalari aktarimi bozabilir.

Bu nedenle teraziyi 6rn. WIFI yénlendirici,
mikrodalga, endiksiyonlu ocak vs. gibi ciha-
zlann yakinina yerlestirmeyin.

Uygulamayla baglanti kurul-
muyor.

Uygulamayi tamamen kapatin (arka planda
da kapali olmalidir). Bluetooth® ézelligini
kapatip tekrar agin. Bu sirada terazinin
isletim sisteminin Bluetooth® ayarlar lize-
rinden baglanmamasi gerektigini dikkate
alin. Gerekirse Bluetooth® ayarlarinda cihaz
listesinden ¢ikarin ve ardindan “beurer
HealthManager Pro” uygulamasini kullanin.
Akilli telefonunuzu kapatip yeniden agin.
Terazinin pillerini kisa bir sureligine ¢ikarip
yeniden takin.
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Ekran gostergesi Neden Coziim

Olgiim sonuglari uygu- | Kullanici icin 8lglim yok veya | Terazi ekraninda gériinen kullanici adi, uygu-

lamaya gonderilmiyor | Bluetooth® baglantisi yok. lama ayarlarinizda teraziye atanmis olmalidir.

(-}@ simgesi yok) Sadece bu 6lgtimler gdnderilebilir. Bu ned-
enle kullanici adinizi ve uygulama ayarlarinizi
kontrol edin.

Olciim sona erdiginde | Kullanici kayit yeri dolu. Eski Uygulamayi Bluetooth® kapsama alani

-bé simgesi yanip soner | mesajlarin Uzerine yazilir. icerisinde agin. Veriler otomatik olarak
aktarilir. Bu islem bir dakika kadar surebilir.

Lo Terazinin pilleri bosalmis. Terazideki pilleri degistirin.

10. Bertaraf etme
Kullanilmig, tamamen bosalmis piller 6zel isaretli toplama kutularina atilarak, 6zel atik toplama yerlerine
veya elektrikli cihaz saticilarina teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak
sizin sorumlulugunuzdadir.
Bu isaretler, zararl madde iceren pillerin tizerinde bulunur:

Pb = Pil kursun igerir, E
Cd = Pil kadmiyum igerir,
Hg = Pil civa igerir.

Pb Cd Hg

Cevreyi korumak icin, kullanim émri dolan cihazi evsel atiklarla beraber bertaraf etmeyin. Cihaz,
Ulkenizdeki uygun atik toplama merkezleri araciligiyla bertaraf edilebilir.

Cihazi elektrikli ve elektronik atik cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electro-

nic Equipment) uygun sekilde bertaraf edin. Bertaraf islemiyle ilgili sorulariniz oldugunda bélgeniz- E
deki yetkili makamlara basvurun. —

11. Teknik veriler

Model: BF 720

Olgiler: 30x30x2,5cm

Agirlik: 1,6 kg

Olcim aralig: 5-180 kg

Ekran gostergesi: Ekran gdstergesinde degerler 0,1 kg'lik dilimler halinde gosterilir.
Tekrarlama hassasiyeti: Tekrar élcumlerindeki 6lclim toleransi: +/- 0,4 kg (terazi ve kisi

mimkin oldugunca ayni sekilde durur, ayni terazide birbiri
ardina birkag élctim yapilir).

Mutlak hassasiyet: Kalibrasyonlu bir tartiya kiyasla élglim degeri: +/- %1+0,1 kg.
Ornek olarak 40 kg i¢in = +/- 0,5 kg, 100 kg igin: +/- 1,1 kg.

Bluetooth® low energy technology ile | Uriin Bluetooth® low energy technology kullanir,
veri aktarimi frekans bandi 2402 - 2480 MHz,
gonderim hizi maks. 0,5 dBm.

sbeurer HealthManager Pro*
uygulamasi igin sistem gereksinimleri
ve uyumlu cihazlarin listesi*

@
beurer

Teknik degisiklik hakki saklidr.
*Bu Urln, yirurlkteki Avrupa Birligi yonergelerinin gerekliliklerini karsilamaktadir.
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Bu Grlintin 2014/53/EU sayili Avrupa RED direktifine uygun oldugunu onaylariz. Bu urinle ilgili CE uyumlu-
luk beyanini su konumda bulabilirsiniz:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. Garanti/servis
Garanti ve garanti kosullari ile ilgili ayrintili bilgileri cihazla birlikte verilen garanti bros(riinde bulabilirsiniz.

Hata ve degisiklik hakki saklidir
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PYCCKUU

II BHUMaTeNIbHO NPOYTMTE UHCTPYKLMIO MO NPUMEHEHUIO, COXPaHUTE ee
|| || ANS nocnepyollero UCNonb3oBaHUsi, XpaHUTe B AOCTYMHOM Ansi

ApYyrux nonb3oBaTesie MecTe U criegynTe ee yKasaHUsm.

OrnaBnexune

1. KOMMAEKT MOCTABKM ...covvveeeeeeneseereeseeneseeneneens 7. TTDAMEHEHVIE. ...t 81

2. [MosicHeHs K cumBonam 8. OUUCTKA N YXOM,cuuvrvererienirisisisieieies s 85

3. Vicnonb3oBaHye N0 Ha3Ha4eHuo 9. Y70 menatb Npy BO3HNKHOBEHMW Npo6nem?.... 85

4. MNpenocTepexxeHns 1 ykasaHus no TeXHNKe 10, YTUINBALNS .o 86
6e30nacHoCTK 11. TEXHNHECKINE OAHHDBIE ....eveveeveieeieeresie e 87

5. Onucanue npuéopa 12. TapaHTusi/cepBNCHOE 0BCNYXNBAHIE ............ 87

6. MOArOTOBKA K PABOTE.....ccvevereeereeeereesesressanes 80

O3HakomMuTenbHasi UHchopmauus

®yHKUuM npubopa

[laHHble 3NeKTPOHHbIE BEChI CMONb3YHOTCA ANS B3BELMBAHNS 1 AMArHOCTUKM Bawmx ¢utHec-napame-
TPOB.

OHu npepHasHayeHbl A1 LOMALLHEro Cnonb30BaHNS.

Becbl vetoT cnegytoLme yHKLWK, KOTOPbIMU MOTYT NOMb30BaTLCA A0 8 YenoBek:

® y3mepeHue maccol Tena u VIMT,

® onpegeneHne SOnM XNPOoBOIA Macchl;

® [0/ TKAHEBOW XWAKOCTY,

® [IONV MbILLEYHOW Macchl;

® Macchbl KOCTENR;

® 3Ha4yeHWi i OCHOBHOIO 06MeHa BELLECTB 1 0OMeHa BELLECTB C YHETOM (hU3NYECKON aKTUBHOCTU.

Kpome Toro, LOCTYMNHbI cregytoLme yHKLnn:

® MepeKloYeHre MeXay eauHILaMn n3MepeHnst: Kunorpamm kg, dyHT b 1 cToyH st;

® aBTOMATUYECKOE OTKIIHOYEHWE;

® MHAMKaUNA HEOOXOAMMOCTY 3aMeHbl 6aTapeek, eCnv OHN Pa3pAaUNCs;

® aBTOMATUYECKOE Pacno3HaBaHue nonb3oBaTens;

o XKK-nHAnKauus Tpex nH1Lmanos nonb3osarens;

® XpaHeHne aaHHbix 30 NocneaHNX N3MePEHNIn AN1s 8 YeNoBEK, ECNIN HET BO3MOXXHOCTM NepeHoca AaHHbIX
B NPUNIOXEHNE.

MpuHUMN n3mepeHus

[aHHble Becbl paboTatoT no npuHumny BIA (6nonmnegaHcomeTpust). 3a cHUTaHHbIE CEKYHABI C MOMOLLbIO
He3ameTHOro 1 abCoMoTHO 6€30MacHOro 3IEKTPUYECKOrO TOKa ONPEREnseTcs CoCcTaB Tena Yenoseka.
MocpencTBOM N3MEPEHNS ANEKTPUYECKOrO COMPOTYBIEHNS (MMMefaHca) C y4ETOM NOCTOSHHBIX BEMMYUH
WV UHOMBUAYAbHBIX 3HAYEHUI (BO3PACT, POCT, MO, CTENEHb aKTVBHOCTY) MOXXHO ONPENEnUTs JON0
XKNPOBOW MacChl MW JPYriiX NapameTpoB B opraHname. MbllweyHas TKaHb U BOAA UMEKOT XOPOLLYIO aMeK-
TPWYECKYI0 MPOBOANMOCTb, MO3STOMY YPOBEHb CONPOTUBNEHNS 30eCh HEBENMK. KOCTY 1 XXnMpoBas TKaHb,
HaobOopPOT, UMEIOT HEGOSBLLYIO ANEKTPUYECKYIO NMPOBOANMOCTb, TaK KaK XXMPOBbIE KNETKN 1 KOCTU 13-3a
04€Hb BbICOKOIO COMPOTUBNEHUS NMPAKTUYECKN HE MPOBOAAT TOK.

YuuTbiBaliTe, HTO 3HAUEHUS, OnpeaeneHHble AYarHoCTUMECKIMY BECAMI, ABMISKOTCS NNLLb NPUOMVKEH-
HbIMM K peaslbHbIM MEANLIMHCKIM 3HAYEHISIM, MOYyYeHHbIM B pe3ynbTaTte aHanu3a. [onio Xuposoi
Macchbl, TKAHEBOW XXUOKOCTY, MbILLEYHOW MACcChl 1 CTPOEHWE KOCTE MOXXET ONPeAeNniTb TONbKO BpaY,
UCMONb3yst MEOULIMHCKIE METOfbI (HAMPUMEP, KOMMBIOTEPHYO TOMOrpaduio).
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1. KomnnekT noctaBku

yﬁe,D,VITer B TOM, 4YTO ynaKoBKa npm6opa He noBpexaeHa, 1 npoBepbTe KOMMIIEKTHOCTb NMOCTaBKN. I'Iepeu
1CNoNb30BaHNeM ybeamuTech, YTO NPUOOP 1 ero NPUHALNEXXHOCTI HE UMEIOT BULUMbIX MOBPEXAEHNI,

1 yaannTe Bce yNakoBOYHbIE MaTepuasbl. [py HanMymm COMHEHMIA He UCNONb3yiiTe NpPMGop 1 06paTUTECh
K NpoZasLly 1nu no yKasaHHOMY afjpecy CEpBUCHOI Cy>XObl.

o KpaTkoe pykoBoACTBO

o [InarHocTtnyeckmne Becbl BF 720
e 3 6arapeiikn no 1,5 B, Tun AAA

® OTa UHCTPYKLMSA MO NPUMEHEHIO
® 1 rapaHTUIHbIA MCT

2. MosicHeHus1 K cumBoNIam

Ha nprn6ope, B MHCTPYKLM MO NPUMEHEHNIO, HA YNaKoBKe 1 Ha (hMPMEHHO Tabnuyke npubopa ncnosb-
3yI0TCA CReayoLLe CUMBOSbI:

é NPEOOCTEPEXXEHUE
MpeaynpexaaeT 06 onacHOCTU TPaBMUPOBAHIA UMK HAaHECeHUs Bpeaa
300POBbIO.

é BHUMAHUE
YKasblBaeT Ha BO3MOXXHOCTb NOBPEXAEHUS Npubopa/MPUHaaNeXHOCTEN.
@ Yka3zaHue

Baxras uHopmauys

BH1maTensHo NpoyTuTe 3TY MHCTPYKLWMIO NO npumeHeHnto. Obpalaiite BHAMaHNe
[ ] Ha npepocTepeXxXeHns n cobnofaTe ykasaHus no TexHuke 6e30macHoCTu.
CoxpaHuTe UHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHNIO AN NOCNEaYIOLWEro NCNONb30BaHNs.
O6ecneysTe ApyruM nonb3oBaTensiM [OCTYN K MHCTPYKLMKM NO NMPYMEHEHUIO.

MepepnasainTe npubop OpyruM MoNib30BaTeNisiM BMECTE C WMHCTPYKLUWER
MO MPUMEHEHMIO.

YTunusauus npubopa B COOTBETCTBIM C AvpekTnaoin EC no otxopam
3NEKTPUYECKOrO 1 aNeKTPOHHOro o6opynosaHns — WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment)

)| 134

He yTunuaunpyiite BMecTe ¢ 6bITOBbIM MyCOPOM GaTapeiiku, cogepxatime
TOKCWYHble BellecTsa

-
3
=)
=3
=

=)

MapkunpoBka ans ngeHTduKaLmm ynakoBoYHoro matepuana.
A = cokpalLeHHoe 0603Ha4eHne maTepuana, B = Homep matepuana:
1-7 = nnacTuk, 20-22 = 6ymara 1 KapToH

Ypanute anemeHThl YNakoBKN 1 yTI/IJ'IVI3I/IpyI7ITe X B COOTBETCTBUM C MECTHbIMN
npeonnucaHnsaMun.

JT0 n3aenne COOTBETCTBYET TPEOOBAHUAM AEACTBYIOLLMX EBPOMENCKMX
11 HALMOHANBHBIX AVPEKTMB.

MpogyKuns npoLuna nogsepXaeHe COOTBETCTBUS TPEGOBaHNSAM TEXHNYECKMX
pernameHToB EASC.

3Hak CooTBETCTBUA TPe6oBaHWAM BenukobputaHim

3anpetuaertcs npuMeHeHne Npubéopa NMLaMi C YCTaHOBMIEHHbIMI
MEANLMHCKIMU UMMaHTaTaMn (HanpuMep, KapayoCTMYNISTOPOM).
B npoTtvBHOM cnyyae MOXeT HapyLwUTbes paboTa uMmnnaHTara.

MarotoBnTenb

L@=EnQ 8
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@ CHumnTe YNakKoBKYy C nsgenusa n yTVIJ'IVI3VIpyl7ITe €€ B COOTBETCTBUM C MECTHbIMI
el

npegnucaHnamMu.
% CvimBon umnopTepa
Becbl paccunTaHbl Ha BEC OCTOPOXHO, CKONB3KO:
He 6onee 180 kr/396 cyH- }/ He HacTynamnTe Ha BeChl
180 kg TOB/28 CTOYHOB. — MOKPbIMU HOramu.
OnacHocTb YcTaHaenusaiite Bechbl
)2/ OMpOKMAbIBaHUA: BCTaBaiTe Ha YCTONYMBYIO POBHYIO
g Mo LieHTPY BECOBOIA — NoBEPXHOCTb. He cTaBbTe
nnaTopmbi. BECbI Ha KOBEP.

3. Ucnonb3oBaHue Mo Ha3Ha4YeHuo

YCTpOICTBO NpefHa3Ha4YeHo TONbKO AJ1st B3BELUMBAHUS Ntofen 1 3anmcy Bawmx nnyHbix putHec-napame-
TPOB. ﬂpm6op npeaHasHavYeH UCKIYNTENbLHO A4 YaCTHOro Noib30BaHuA, 3anpeLliaeTcs ero NCnonb3o-
BaHVe B MEAVNLIMHCKUX N KOMMEPYECKNX LieNsax.

4. MpepocTepexeHns N yKasaHus No TeXHMKe 6e30MnacHOCTH

NPEAOCTEPEXXEHUE

¢ 3anpeLjaeTcs Nosb30BaTbCSA BECAMU IMLLAM C YCTAHOBNIEHHbIMU MEAULIMHCKUMU
uMnnaHTaTamu (Hanpumep, KapauocTumynaTopom). B npotnsHom cnydae moxert || .
HapywmTbcs paboTa MMnnaHTara. l\ /’

* He ucnonb3oBath BO BpeMs 6EPEMEHHOCTN. =

* Hukoraa He BCTaBaliTe Ha camblii Kpaii BECOB C OfHOIN CTOPOHbI: ONacHOCTb ONPOKM-

IOblBaHus!

e batapeliku cofepxxar BeLLECTBa, KOTOpble MOryT NPEeLACTaBAsTb ONACHOCTb AJ1S XXU3HW NPy NPpo-
rnaTbiBaHUn. XpaHuTe 6aTapeiiki 1 BECbl B HEAOCTYNHOM Ans feteit MecTe. [pu npornartsisaHnm
6aTapeiiki cnegyeT HeMeasieHHO 06PaTUTLCS K Bpauy.

* He paBaiiTe ynakoBOYHbI MaTepuan AETAM (ONAaCHOCTb yaYLUEHNS).

* BHumaHve! He BcTaBalite Ha BECbI MOKPbIMI HOramm 1 He BCTaBaiTe Ha MOKPYHO MOBEPXHOCTb
BECOB: Bbl MOXeTe NOCKONb3HYThCS!

YkasaHus no o6palleHunio ¢ 6atapeitikamu

e Bcerga npaBunibHO yCTaHaBnMBanTe 6aTapeiikii ¢ y4eToM NonsipHocTu (+/-). Cnepute, 4To6bI 6a-
Tapemnkmn 6bian YUCTLIMU 1 CyXMMU, 3alLyLLanTe 1x OT BO3AENCTBIS Bogdbl. Beerpa Boibupaite 6a-
Tapenkn NoaxoasLLero Tuna.

7



® He ponyckante KOPOTKOro 3amblKaHust 6aTapeek 1 KOHTaKToB 6aTapeinHoro oTceka.

e 3anpeLLaetcsa 3apsKaTb, MPUHYOUTENBHO paspsXaTb, Harpesatb, pasbuparb, AedopmMmpoBaTs,
repMeTr31poBaTh UK MoANULMPOBaTL 6aTapeiiki.

e 3anpeLLaetcsa cBapuBaTh UK 3anaveaTb 6aTapenku.

e He ncnonbayiite BHyTpU Npubopa 6atapeiiki pasHbix NPOU3BOANTENEN, Pa3HON eMKOCTY (HOBble
11 NICMONB30BaHHbIE), Pa3HOro pasmepa 1 Tna.

e OnacHocTb B3pbiBa! HecobniofeHne yKasaHHbIX NpaBui MOXET MPUBECTU K TpaBMam, NEPETPEBY,
BbITEKaHWIO, BbINYCKY BO3yXa, NOIOMKE, B3PbIBY 11 BO3rOPaHMIo.

e Ecnu 6aTtapeiika noTekna, O4NCTUTE OTCEK ANst 6aTapeek Cyxon candeTkon, NpeaBapuTenbHO Ha-
[eB 3alnTHbIe NepyaTku.

e [pu nonagaHumn XunaKocT N3 6aTapeiiki Ha KOXy WM B rMasa Heo6X0[UMO NMPOMbITb COOTBET-
CTBYIOLLMI yHaCTOK 6OMbLLMM KOMMHYECTBOM BOfbI M 06PATUTLCS K BpaYy.

e OnacHoCTb NpornaTbiBaHNs MenkKux Yactei! XpaHute 6aTapeiiki B HeLOCTYNHOM NS feTeil Me-
cte. [pun npornartbiBaHNN HeMeAIeHHO 06paTUTECH K Bpady.

e Hykoraa He No3BonsiiiTe AETAM 3amMeHsATb 6aTapeiiki 6e3 NprcMoTpa B3POCHbIX.

e XpaHuTte GaTapeiikn BAANM OT METANINYECKUX NPELMETOB, B XOPOLLO MPOBETPUBAEMBIX, CYXWX
1 NpoXJiaHbIX MOMELLEHNSX.

e He nopgepraiite 6atapeiikyi BO3LENCTBUIO NPSIMbIX COTHEYHbIX JTyYeit Un LOXAS.

e Ecnu npnbop AnuTenbHoe Bpems He 1CMOMb3YeTCs, U3BNEKMTE U3 Hero 6aTtapeiki.

® PaspsikeHHble 6aTapeliki cnefyeT HeMeaneHHo yTUIn3npoBaTb Hagiexatyum obpasom. He 6po-
caiiTe 6aTapeiiku B OroHb.

° I'IpM yTunusaumn XxpaHute 6aTape|7|KV| OTAENIbHO OT Pa3INYHbIX ANEKTPOXUMUNYECKMX CUCTEM.

@ 0O6wue ykasaHus

® YYTuTe, YTO NO TEXHUYECKNM NPUYMHAM BO3MOXHbI MOMPELLHOCTY U3MEPEHUI, TaK KaK peyb naet
He 0 KannbpoBaHHbIX Becax Ans NPOECCNOHaNLHOrO NCMONb30BaHNS B MEAVLNHCKYX LIENsiX.

e MakcumanbHas Harpyska anisi Becos coctaenseT 180 kr (396 dyHToB, 28 ctoyHoB). MNpu n3mepe-
HIUW BeCa 1 OMpPEeAEeNneHn Macchl KOCTell pesynsTtaTbl oTobpaxatotes ¢ warom 100 r (0,2 cdyHTa).

e PesynsraTbl U3MEPEHUs SONM XMPOBON MACChl, TKAHEBO XWUAKOCTU 1 MbILLEYHOI MacChl OTO-
6paxaroTcst ¢ TouHocTbio Ao 0,1 %.

e [loTpebHOCTb B Kanopusx oTobpaxaercs ¢ warom 1 kkan.

¢ [1pu nocTaske Ha BeCax yCTaHOBMEHb! €QMHULbI U3MEPEHNSA «CM» 1 «Kr». Bo Bpemsi nycka B aKc-
nayaTaumio C MOMOLLbIO MPUIOXKEHUS MOXHO MEHSATb HACTPONKI €ANHIL, U3MEPEHMS.

* YCTaHOBMTE BECbl HA POBHYIO TBEPAYIO MOBEPXHOCTb; TBEPAAS MOBEPXHOCTb ABNSETCA HEOOX0AN-
MbIM YC/IOBUEM AJ1S1 TOYHOIO N3MEPEHNSI.

® PeMOHTHble paboTbl LOMKHbLI MPOU3BOAUTLCS TONIBKO CEPBICHON Cy>X60i KomMnaHuy Beurer nnn
aBTOPW30BaHHLIMU TOProBbIMY NpefcTasuTensmMu. Mepes NPeabsBIeHNeM NPETEH3NI NpoBepLTe
1 NPy HeOBXOANMOCTM 3aMeHuTe HGaTapenki.

XpaHeHue u yxop
TOYHOCTb M3MEPEHWIA N CPOK CY>XObI MPMBopa 3aBUCAT OT 6EPEXHOr0 0OPALLEHNS C HUM:

BHUMAHUE

* Bpewmsi OT BpemeHn Npubop HeobXoAMMOo ounLaTh. He ucnonbayiite egkune YACTSALLME CpeacTsa
11 HN B KOEM Clly4ae He norpy»xaiite npuéop B BOAY.

e Y6enuTech, YTO Ha BECbI He MonafaeT XXUAKOCTb. Hiukoraa He norpyxxaiTe Becbl B Bogy. He npo-
MbIBaIATe 1X NOL MPOTOYHON BOLOM.

® He cTaBbTE HNYEro Ha BECHI, KOTfa OHW HE NCMOMbL3YHOTCS.

* He HaxumaiiTe Ha KnaBuLLy CAMLLIKOM CUIbHO W He 1CMOMb3YNTe A1t 3TOrO OCTPbIE NPEAMETbI.

* He nopsepraiite BeCbl BO3OENCTBUIO BbICOKVX TEMMNEPATYP UM CUSTbHBIX 3EKTPOMAarHUTHBIX
nonen (HanpPUMep, CO CTOPOHbI MOBWITbHBIX TENE(OHOB).

e [Tpnbop cnemyeT NpefoxpaHsTb OT yAAPOB, BNaXKHOCTW, MblAW, BO3AENCTBUA XUMUKATOB, CIMb-
HbIX KonebaHwuii TemnepaTypbl 1 He yCTaHaBnMBaTb X BOAV3W UCTOYHUKOB TeMna (neyen, pagma-
TOPOB OTOMMEHNS).
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O6wwme coBeTbl

e [t MONYYeHNs COMOCTaBIMbIX PE3YNETATOB MO BO3MOXXHOCTY B3BELLMBANTECH B OFHO U TO XKE BPEMS]
CYTOK (fydLLie BCEro yTPOoM), NOC/e TOro KaK CXOAUTE B TyaneT, Ha rofofHbIi XXenyaoK 1 6e3 ofexmap!.
Ba)kHO Npu n3MepeHun: 4isi onpeneneHns fon XpoBoil Macchl BCTaBaliTe Ha BEChbl 6OCHIMI Horamu,
Mpy 3TOM MOAOLLBbI CTOMbI JOMXHbI GbiTb CErka yBraXHeHb!.

AGCOMIOTHO CyXue NOJOLUBbI CTOM WAW MOAOLLBLI CTOM C CUSTbHO OPOrOBEBLUMMIA Y4aCTKaMM1 KOXN
VIMEIOT CAINLLKOM HU3KYIO MPOBOAUMOCTb, YTO MOXET MPUBECTU K HEYLOBNETBOPUTENBHBIM pesynbTatam
N3MepPEHUs.

Bo Bpemst B3BELLMBAHNS CTONTE NPSIMO U HEMOZBUXHO.

lMocne HeMpPUBLIYHO TsXKENOi (3NHECKON Harpy3Ki BO3AEPKUTECH OT N3MEPEHUii B TEHEHE HECKONb-
KX 4acoB.

BcTas yTpom, nofoxante NpuMepHO 15 MUHYT, 4To6bI BOAR, COAEpXKaLLascs B OpraHna3me, pacrnpene-
nnack ro Hemy.

Ba)XHO: 3Ha4eHVie IMEIOT TONbKO TEHAEHLMM, Habniofaemble B TEHEHVE MPOLOMKNTENLHOTO Nepuoaa
BpeMeHI. Kak npaBunio, KpaTKoBPEMEHHbIE OTK/IOHEHUS! BECA B TEYEHIEe HECKOMbKIX [AHel 06yCroB-
NeHbl NOTepeit XOKOCTU; OfHAKO, TKaHeBasH XILKOCTb UrPaeT Ans CaMoYyBCTBUS GOMbLUYIO POib.

OrpaHuyeHus

lMpu onpegeneHm [onu XMPOBOI MACChl U APYrNX 3HAYEHUI CUMbHBIE OTKITIOHEHWSt 3HAYEHUIN U HEQOCTO-

BEPHbIE Pe3ynbTaTbl MOryT HabMoAaTLCS Y CReayoLyX rpynmn foaei:

o [letn npumepHo o 10 ner,

¢ [podeccroHanbHble CNOPTCMEHBI 1 KYNBTYPUCTI,

e Jlnua ¢ NoBbILLEHHO TeMMepaTypon; nuua, NPOXOoAsLLME NeYeHre ANan3oM, a TakKe nuua ¢ CUMMTOo-
MaMy OTEYHOCTY MAK OCTEOMNOPO3a,

e Jlnua, NpuHMMatoLLE CepaeqHO-COCYANCTbIe Mpenaparb! (Ans neYeHns cepaua u KPOBEHOCHbBIX COCY-
F0B),

e Jlnua, NpUHMMatoLLE COCYLOPaCLLMPSIOLLME UM COCYOOCY>KIBatoLLME Npenaparbl,

e Jlnua ¢ CyLLeCTBEHHbIM aHATOMUYECKUMI OTKIIOHEHUAMM (BIMHA HOT MO OTHOLLEHMIO K POCTY YenoBeka
3HAYUTENBHO MEHbLUE UK 3HAYUTENBHO OONbLLE).

5. Onucaxnue npubopa

Oo6paTtHas
CTOpOHa

1. Knonka Mode 17 Mode 2

2. Otpenenve ons
6aTapeek

DOucnnen

3a. CumBon Bluetooth® ans
NOLACOEAVNHEHUs BECOB K CMapTOHY

3b. CumBoON CUHXPOHM3aLMK NpK
OTNpaBKe U3MepeHNit

4a. Hmumansl nonb3osatens, Hanpumep
ond

4b. HensBecTHble M3MepeHHble 3Ha4eHnA

Q===

5. Macca Tena

6. [aHHble o Tene, Hanpumep UMT,
X1poBasi Macca, ...
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6. MogroTtoBka K pa6oTe
YcraHoBKa 6aTtapeek

M3BnekuTe HGatapeiiki 13 ynakoBKy 1 BCTaBLTE B THE3M0 HA Becax, COOM0Aas NonsipHocTb. Ecnn Becbl He

pa60Ta10T, N3BNEKUTE BCE 6aTapel7IKl/I 1 BCTaBbTe UX €Lle pas.

YcraHoBKa BecoB

YcTaHoBWTE BECHI Ha POBHYIO TBEPAYIO NOBEPXHOCTL; TBEPpAAA NOBEPXHOCTb ABNA-
€TCs He06X0aAUMbIM ycnosuem Onsa TO4HHOro N3MepeHus.

6.1 Beop B aKcruiyaTayuio npy NOMOLLM NPUIIOXKEHNS

YT106bI ONPEAenuTL JOMI0 XXMPOBOI Macchl B opraHu3me 1 apyrie usnyeckme
nokasarenu, He06XOAMMO COXPaHUTb B NaMsATN BECOB NNYHbIE AAHHbIE NONb30Ba-
Tens.

Becbl ocHalleHbl 8 syelikami namsTy, B KOTOpbIX Bbl 1, HanpumMep, YneHbl Balweii
CEeMbl1 CMOXETE XPaHWUTb INYHbIE AaHHbIE.

Kpome Toro, nonb3osarteny MOryT NOAKN0HATLCS C MOMOLLbIO MOBUBbHbIX
YCTPOWCTB C YCTaHOBNEHHbIM NpuoxeHeM «beurer HealthManager Pro» nnu nytem
13MeHeHst Npochuns Nonb3oBaTeNs B NPUMOXKEHNN (CM. HACTPOIKIA NMPUSIOXKEHMS).

S
==

YT06bI NpU NOAroToBKe NpuGopa K padoTe coefuHeHne Bluetooth® ocTaBanocb akTUBHBLIM, AEPXNTE

CMapTd)OH Ha [OCTaTO4HO BIM3KOM paccTosAHNK OT BECOB.

- 3arpys3ute 6ecnnatHoe npuioxeHue «beurer HealthManager Pro» B Apple App Store (i0S) unu

Google Play (Android™).
- 3anycTuTte NnpunoXeHue U cnepyiTe MHCTPYKLMSIM.
- Bbi6epute B npunoxxexunn BF 720.
- Beepgute paHHble, kKacatowuecs BF 720.

B npunoxenum «beurer HealthManager Pro» gomxHbl 6biTb BbiGpaHb! criegytoLme HacTPONKM:

[HaHHble nonb3oBaTens 3HauyeHus HacTpoek
WHuumanbl/cokpalleHHas nognmuco He 6onee 3 6ykB unm Lndbp

Poct ot 100 go 220 cm (ot 3' 3,5" po 7' 2,5")
Boaspact ot 10 go 100 net

Mon myxckoit (1ll), xeHckuit ()

YpoBeHb aKTUBHOCTY Ot1pgo5

ypOBHVI AKTUBHOCTU

IMpy BbIGOPE YPOBHSI aKTUBHOCTY PELLAIOLLIM SIBISIETCS CPELHE- WU JONTOCPOYHOE HabNoAeHIE.

YpoBeHb
®dusunyeckas akTMBHOCTb

aKTUBHOCTU

1 OTcyTcTByeT.

2 HeBbicokas: He6oMbLLO 06beM NErkux hU3NYECKIX Harpy3oK (Hanpumep, nelume
NPOrysku, nerkue paboTbl B Cagy, FMMHACTUYECKIE YNIPaXKHEHWS).

3 CpepHsisi: hmamyeckmne Harpy3kn He meHee 2-4 pa3 B Hegento no 30 MUHYT.

4 Bbicokast: uanyeckme Harpysku He MeHee 4-6 pa3 B Hegento no 30 MUHYT.

5 OyeHb BbICOKas: NHTEHCUBHbIE (DN3NHECKNE HAarpy3Kin, MHTEHCYBHbIE TPEHUPOBKM
UK TSXKENbIA PU3NYECKUIA TPYL, EXKEQHEBHO He MeHee 1 Yaca.

- Korga s NPUI0XXKeHUN NosIBUTCA COOTBeTCTByIOLLIVIﬁ 3anpoc, BbINOJIHUTE I/I,quTI/Iq)VIKaLIVIIO nosnb30-

BaTenem.

[ns aBTOMaT4eCKOro pacno3HaBaHus nosib30BaTesNst Npy NEPBOM U3MEPEHUN HEOOXOAMMO BBECTM
CBOV fiaHHble. [1ns aToro cnepyiite ykaszaHusm npunoxeHusi. BctaHsTte Ha Becbl 60CbIMW HOramu.

CToifTe CNOKOWHO Ha 3NeKTpoaax, PaBHOMEPHO Pacnpeaents BeC Ha 06e HOru.
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@ YkazaHue: [ns aanbHeiLero paccMOTPEHNS CieayeT UCMOMb30BaThb TOMbKO UBMEPEHNS, yKasaH-
Hble Ha Becax.

6.2 BBog B akcnnyaTauuo 6e3 npunoXxeHus (Kak anbTepHaTuBa)

YKasaHue:
MbI pekomeHayeM OCyLLEeCTBASATL BBOA B 3KCMyaTaLUMio 1 HACTPOIKY BECOB Yepes NpUoXeHne
«beurer HealthManager Pro». [03ToMy BbINOMHSAATE 3TOT LUAr TObKO B TOM Clly4ae, eCivi BBOA,
B 9KCMyaTaumio JOMKEH OCYLLEeCTBAATLCSA NONHOCTLI0 6e3 NpunoxeHns. Ecnv Bl BBenu Bechbl
B 3KCMyaTaLlmio C MOMOLLIO MPUOXKEHUS, NEPENANTE HEMOCPELACTBEHHO K rMaBe «BbinonHeHne
U3MEPEHUS».
- lNocne ycTaHoBkM 6aTapen Ha gucnnee 3amuraeT «USE APP». HaxxmuTe kHonky SET, 4To6bl BBECTY
faty B hopmare rog/mMecsLy/neHb 1 BpEMEHN — Yac/MUHyTa.
[ns aToro Haxkumarite KHorkn A/V.
[ns nogTBepxxaeHus HaxxmuTe kHonky SET. Ha gucnnee oto6pasutcs «0.0.
- CHoBa HaxxmuTe KHonky SET. Ha gucnnee oto6pasutcs «P-01» nnn Homep nocnegHein ncnonb3osas-
Lencs A4ENK NamsaTyi BECOB.
Mpu nomoLuy kHornok A/V BbiGepuTe CBOIO fHelky namsTu (ot P-01 go P-08) n HaxxmuTe kHonky SET.
- BeeguTe AaHHble, Takne Kak non, MHULmMansl, pocT 1 T. 4. (CM. «<BBog B aKcnyaraumio npy noMoLLm npu-
noxenus (Tabnuua)»). MogTBepanTe BBOA HaXKaTiem KHonku SET.
- lNocne 3aBepLueHns BBOAA AaHHbIX nosBuTcst 4-3HaquHbliii PIN-kog nonb3oBatens. OH Heobxogum anst
noCneayoLLen pernctpauun B npunoxeHnn. 3atem Ha gucnnee nosisutces «0.0» ¢ Bawmmn nHuypnanamu.
- [Npwn nepsom n3mepeHur Bbl 4OMKHBI BBECTY CBOM AaHHbIE, YTOOLI 06€CNeYNTb aBTOMaTUHECKOe pac-
ro3HaBaHvie nonb3oBareneil. BctaHsTe Ha Beckl, XenatensHo 60CbiMu Horamu. CTONTe CrOKOWHO
Ha aneKTPoaax, PaBHOMEPHO pacnpefenme BeC Ha 06e HOru.

@ YkaszaHue of1s nocnefyoLLero BXofa B NPUNOXeEHNE:

€CI1 BBOA BECOB B 3KCMIyaTaLmio NpoBoannicst 63 NpuioXXeHns,, To No3aHee AaHHble 13 SHeNKM NamsaTu
BECOB MOXKHO MepeHecTu B npunoxeHue «beurer HealthManager Pro». [inst atoro Tpebyetcs BBecTn Baww
4-3HayHbiil PIN-kop nonb3oatens. MocnenoBaTenbHOCTb AECTBUIA ONCHIBAETCS B MPUIOXEHUN.

7. NpumeHeHne

7.1 BoinonHeHue namepexuns

YcTtaHoBUTe BeCbl Ha POBHYIO TBEPAYIO MOBEPXHOCTb; TBEPAAs NOBEPXHOCTb iBNsieTCs Heobxoau-
MbIM YCJIOBUEM [ TOYHOFO N3MEPEHUS.

N3mepeHue Beca, npoBefeHNe AUArHoCTKM

BcTaHbTe Ha Becbl 60CbiMy Horamu. CTOMTe CMOKOMHO Ha 3neKTpodax, PaBHOMEPHO pacnpeneniis BeC
Ha 06e Horu.

@ Ykasanue: Ecnv Bbl npoBoguTte namepeHne Macchbl, He CHSIB HOCKW, pe3ynsTaTbl N3MepeHns 6yayT
HenpasubHbIMU.

Becbl HeMeg/ieHHO HauMHaloT n3MepeHme. CHavana oTo6paxaeTcs Bec.

Ecnu ykasaH nonb3oBsarens, To Ha gucniee otobpaxatotcs IMT, xupoBsasi Macca, TKaHeBast ILKOCTb,
MblLLEYHAs Macca, KOCTHas Macca, YpOBeHb OCHOBHOO 1 aKTUBHOMO 06MeHa BeLLecTB. B aToM cnyyae
Takxe 0TOGpaXKaTCs MHMLMAbI.

lNosiBuTCA cnepytoLlas MHOMKaLNS:

1.Bec B kr c UMT

2. Oons xuposoi maccsl B %(BF)

3. [lons TkaHeBoOW XMOKOCTV B % =~

4. Nlonsi MbiLWeYHOM Macchl B % o=

5. Macca kocTeii B Kr =3

6. CkopocTb OCHOBHOIO 06MeHa BelLecTB B kkan (BMR)

7. CKopoCTb 06MeHa BELLECTB € y4eTOM (hU3N4eCKomn akTuBHOCTU B Kkan (AMR)

Ykasanue: Ecnv ecTb fBa unu 6onee BO3MOXHbIX 06HapY KeHHbIX NoNb30BaTeNs, Nonb3osaTesb
nepeknovaeTcs Ha gucnnee. Boibepute nonb3osatensi, Haxxas KHOMKy A/V.
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Ecnu nonb3osatenb He 06Hapy»KeH, 6yayT 0To6paxaTbCs TONbKO BEC U «- - -», 3aTEM NPU NOMOLLY
KHOMOK A/V MOXHO Bbl6paTh Nonb3osatens. B npoTnBHOM cnyyae 3T0 n3mepeHue He 6yOeT coxpa-
HEHO.

Tonbko u3mepeHue seca

Tenepb BCTaHLTE Ha BeCbl B 06yBY. CTOITE CMOKONHO, PaBHOMEPHO pacnpepensis Bec Ha obe Horn. Becbl
HEMELNEHHO HaYMHAOT U3MEPEHME.

Ecnn nonb3oBatens 6bin onpegenex, To 6yaet otobpaxarbcs VIMT. B aTom cnyyae Takxe oTobpaxkatoTcst
VHULManbI.

Ecnu nonb3osatens He onpegensieTcs, To Ha Aycrniee 0ToO6paxaeTcs TONbKO U3MEPEHHbI BEC, MHMLMATbI
«===» HE OTOOPAKAIOTCS.

BbiknioyeHue BecoB
Becbl BbIK/HOYaOTCA aBTOMATUHECKN.

7.2 OueHKa pe3ynbLTaToB

[Lons »xupoBoi Macchbl

OpVEHTNPOM ABNAIOTCSA CReayoLLMe 3HAYEHNS XXNPOBOIA Macchl B % (3a JONONHUTENbHO HopMaLmen
06paTuTech K Bpauy).

MyxunHa XeHwwmHa

Hopma- | YmepeHn- | Bbico- Bospacr | Huskas Hopma- | YmepeH- | Bbico-

Bo3pact | Huskas
JibHaA Haa Kasa JibHaA Hasa Kasa

10-14 <11% |11-16% [16,1-21% |[>21,1% 10-14 <16% |16-21% |21,1-26% |>26,1%

15-19 <12% |12-17% [17,1-22% |>22,1% 15-19 <17% |17-22% |22,1-27% |>27,1%

20-29 <13% |13-18% [18,1-23% |>23,1% 20-29 <18% |18-23% |23,1-28% |>28,1%

30-39 <14% |14-19% [19,1-24% |>24,1% 30-39 <19% |19-24% |24,1-29% |>29,1%

40-49 <156% |15-20% |20,1-25% |>25,1% 40-49 <20% |20-25% |25,1-30% |>30,1%

50-59 <16% |16-21% |21,1-26% |>26,1% 50-59 <21% |21-26% |26,1-31% |[>31,1%

60-69 <17% |17-22% |22,1-27% |>27,1% 60-69 <22% |22-27% |27,1-32% |>32,1%

70-100 |<18% [18-23% |23,1-28% |>28,1% 70-100 |<23% |23-28% |28,1-33% |>33,1%

Y CNOpTCMEHOB 3HaYeHUst 4acTo GbIBaOT HIDKE. B 3aBMCMOCTY OT BUAA CNOPTa, MHTEHCUBHOCTYN TPEHN-
POBOK 11 KOHCTUTYLIMU TENa 3HA4eHUst MOTYT ObITb HUKE YKa3aHHbIX OPUEHTUPOBOYHBIX 3Ha4eHNA. OpHaKo
Y4UTbIBANTE, YTO YPE3BbIHANHO HU3KME NOKa3aTenu MoryT 6biTb OMacHb! AN1st 3[OPOBbS.

[onsa TKaHeBOW XUAKOCTU
[ons TKaHeBOM XMNOKOCTU B % 06bIYHO HAXOANTCS B CRELyOLLMX AnanasoHax:

My>xunHa JKeHwumHa
Bospacrt | Mnoxo Xopowo OueHb Bospacrt | Mnoxo Xopowo Ouexb
X0poLo XopoLio
10-100 |<50% 50-65 % >65% 10-100 |<45% 45-60 % > 60%

B >npoBoit Macce CopepXnNTCst CPABHUTENBHO Maso Bogbl. [1oaTomy y ntopeit ¢ 60MbLLIO AONEN XIPOBOi
MacChl JONst TKAHEBO XIAKOCTU MOXET ObITb MEHbLLIE OPUEHTUPOBOYHbIX 3HAYEHWIA. Y ntogelt, 3aHma-
tOLLXCS BUAAMU CTIOPTa, Pa3BMBAIOLLIIMY BbIHOCIMBOCTb, OPUEHTUPOBOYHbIE 3HAYEHUs,, HAOGOPOT, MOryT
6bITb BbILLE 113-3a HEOOJBLLO JOMMN XXMPOBOW Macchl 1 GOMLLLOIA LOMN MbILLEYHON MacChl.

Ha ocHoBaHu1 onpepeneHnst oA TKAHEBOW XNAKOCTI Ha STIX BECAX HENb3st AenaTb Kakne-nmbo meau-
LMHCKIE 3aK/II0YEHIs!, HanprUMep O CKOMJIEHN XXIAKOCTH, CBSI3aHHOM C BO3PACTHbIMI N3MEHEHSIMIA.
Mpy HEOBXOANMOCTU NPOKOHCYLTUPYIATECH CO CBOMM BpayoM. Kak npasuio, HEO6XOAUMO CTPEMUTLCS

K 60MbLLOV [10Me TKaHEBOW XXNOKOCTH.

[onsa MbleYHon Macchbl
[lons MblLLeYHOR Macchl B % 06bI4HO HAXOAUTCA B CNEAYHOLIMX Ananas3oHax:
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MyxunHa XeHwumHa

BospacT | Huskas HopmanbHasi | Boicokas BospacT | Huskas HopmanbHas | Boicokas
10-14 <44 % 44-57% >57% 10-14 <36 % 36-43 % > 43 %
15-19 <43% 43-56 % > 56 % 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% > 38%
40-49 <40% 40-50 % > 50 % 40-49 <31% 31-36 % > 36 %
50-59 <39% 39-48% > 48 % 50-59 <29% 29-34% > 34%
60-69 < 38% 38-47% > 47 % 60-69 <28% 28-33 % >33 %
70-100 |<37% 37-46 % > 46 % 70-100 |<27% 27-32% > 32 %

Macca kocTeit

Halum kocTn, Kak 1 ocTanbHble TKaHy HaLLEero Tena, NoABEPKEHbI ECTECTBEHHbBIM NpoLeccamM Hapalwlysa-
HISt M YMEHBLLEHWSt Macchbl, a TakXe npoLieccam ctapeHusi. Macca KocTel B AETCKOM BO3pacTe 6bICTPO
pacteT 1 gocturaet k 30-40 rogam cBoero Makcumyma. C yBenmyeHnemM Bo3pacta Macca KoCTell CHoBa
cnerka cHwkaetcs. MNpaBunbHOe NuTaHKe (B YaCTHOCTM, MPUEM KanbLus 1 BuTammnHa D) n perynsipHas
[BurartenbHas akTMBHOCTb NOMOTMYT 3aMenINTb 3TOT npoLecc. LieneHanpaeneHHO HapallmBas Myckyna-
Typy, Bbl CMOXeTe [OMONHUTENBHO YBENUYNTD CTaBUNBHOCTb KOCTHOTO ckeneTa. ObpaTtiTe BHUMaHMeE, YTO
3TU BECbI NOKA3bIBAOT HE MOJHYIO MacCy KOCTEN, a TONbKO MUHEPabHOE COAepXKaHne KocTell (6e3 Boabl
11 OpraHnyeckux BeLecTs). MoBNMSATL Ha Maccy KOCTell NpakTU4ecKn HEBO3MOXHO, OOHAKO OHa He3HauW-
TenbHO KonebneTcs B Npefenax BAmsiolwux Ha Hee hakTopoB (Bec, POCT, Bo3pacT, nor). O6LLenpusHaHHbIX
NpegnncaHnin 1 pekoMeHZaUunii He CyLLECTBYET.

BHUMAHUE:

He nyTaiiTe KOCTHYtO Maccy € NAOTHOCTbIO KOCTN.

MNOTHOCTb KOCT ONPEAENSAeTCs TONbKO NPY MEAMLMHCKOM UCCNefoBaHum (Hanprumep, KOMMbLo-
TepHoii Tomorpaduu, ynsTpasBykoBoM 1ccnenoBaHny). MoaTomy fenatb Kakme-nm6o 3akIioyeHs
06 VIBMEHEHISIX KOCTEl 1 TBEPAOCTM KOCTM (Hanpymep, OCTEONOopo3e) NpU MOMOLLM JaHHbIX BECOB
HEBO3MOXHO.

BMR (ypoBeHb 0CHOBHOro 06MeHa BellecTs)

CkopocTb ocHoBHOro obmena Belects (BMR = Basal Metabolic Rate) — 310 Konn4ecTBo 3Hepruum,
KOTopoe TpebyeTcs opraHu3my B COCTOSIHWV MOIHOrO MOKOS 415 MOAAEPKaHNS OCHOBHbIX (DYHKLIA
(Hanpumep, ecnu Kpyrmble CYTKN Nexatb B nocTenu). [JaHHoe 3HaYeHue B 3HAYMTENBHOM CTEMEHN 3aBUCUT
OT Beca, pocTa 1 Bo3pacra.

Ha pnarHocTuyecknx Becax faHHOE 3HaYeHNe 0TOBPaXAETCS B EAVHNLAX «KKasl/AeHb» 1 pacCHUTbIBa-
€TCS COrMacHo Hay4HO Npu3HaHHo hopmyne Xappuca-beHepykTa.

JTOT 06beM 3Heprum Heobxoanm Baluemy opraHnamy B t060M Cryyae 1 AOMKeH NOCTynaTh B OPraHnam
¢ epoii. Ecnu Bbl npogomknTensHoe Bpems nofly4YaeTe MeHbLLIEE KONMHYECTBO SHEPTIN, STO MOXET Hera-
TVWBHO OTPa3nTbCAa Ha Balem 3goposbe.

AMR (06MmeH BeLLECTB € y4ETOM (hU3MYECKOW aKTUBHOCTH)

O6MmeH BellecTs € y4eTom hmsmnyeckon akTuBHocTn (AMR — Active Metabolic Rate) — ato konmyectso
3HEPrumM, KOTOPOE OPraHN3M EXXEOHEBHO PACXOAYeT B aKTUBHOM COCTOSIHUMW. Pacxop aHeprum y Yyenoseka
MOBbILLAETCS BMECTE C YBENMYEHNEM ero (hr3n4ecKoil akTUBHOCTU 11 ONPEAENSIETCs Ha AUarHOCTUHECKUX
BECax COracHo 3afaHHON CTEMNEHN akTUBHOCTY (1-5).

[ns nopnep>xaHns MMetoLLerocs Beca 3atpadeHHast SHepriist LomkHa 6biTb BO3BpaLLEHa B OpPraHnam

C NULLIEN 1 HannuTKamu.

Ecnu B Te4eHVe NpoJomKUTENBHOO BPEMEHN B OPraHii3M BO3BPALLAETCSH MEHbLLE SHEPTUM, YEM PACXO-
[YETCSl, OpPraHn3m Ha4vHaeT BO3MELLATb 3Ty pasHuULYy B OCHOBHOM 3a CHET HaKOM/IEHHbIX XXIPOBbIX OT/O-
XKEHUI, B pe3ynbTaTe BeC CHKaeTcs. Ecnu, HanpoTuB, B TeHeHMe NPOAOMIHKNTENBHOIO BPEMEHN SHEPTAN
NocTynaeT 6orblLLe, YeM PacCUNTaHHOEe 3HaYeHne 06MeHa BELLECTB C y4eTOM (DU3NYECKON aKTUBHOCTH
(AMR), U3NNLLKN SHEPTM B OPraHNU3ME He CXMratoTCsl, @ COXPaHATCS B (hOPME XKUPOBbIX OTIIOKEHUN,

B pe3y/nbTare BeC YBeNM4nBaeTcs.

83



B3saumocBsi3b pe3ynbTaTtoB BO BpeMEHMN

YKasaHue: Y4TuTe, YTO 3Ha4eHNe MEIOT TONbKO [onrospemMeHHble TeHAeHU M. KpaTKOBpeMeHHbIe
OTKJIOHEHWS BECaA B TEHEHNE HECKOMBKUX AHEN, KaK npasunio, 06yCNOBNEHbI n0Tepe|7| XKNOKoCTn.

MHTepnpeTaumus pesynstatoB JOMKHA YHUThIBATb M3MEHEHME 0BLLe Macchl TeNa 1 NPOLEHTHO [onn
XKMPOBOIN MACChl, TKAHEBOM XXMAKOCTU 1 MbILLEYHON MACChl, & TaKXXE BPEMS, 32 KOTOPOe MPON30LLIN
V3MEHeHNs.

CnepnyeT pasnuyatb 6bICTPbIE M3MEHEHUS B TEHEHNE HECKOMBKIX AHEN 11 N3MEHEHUS, MPOVCXOAALLNE

CO cpefHeli (B TeHeHNe HeLlenb) 1 Manon (B Te4EHNE MeCALEB) CKOPOCTbIO.

3a OCHOBHO MPUHLMM MPUHUMAETCS TOT (haKT, 4TO KPaTKOCPOUHbIE N3MEHEHMS MOYTI BCerga CBA3aHbl
C N3MEHeHMeM CofiepKaHuns Bofbl B OPraHn3me, B TO BPEMS Kak 3MEHEHNs, NPOUCXOsLLmMe CO CpeaHei
11 Manoi CKOPOCTbIO, MOTYT KacaTbCsl 3MEHEHNI A0 XXMPOBOIA U MbILLEYHOW Macchl.

Ecnu 3a KOpOTKOE BpeMsi BEC CHUXKAETCS, a AONS XMPOBOW MaCChl YBENMYMBAETCS NN COXPAHSETCS,
BaLu opraHnam BCero nuLLb NOTEPAN XUAKOCTb (HanpuMmep, Nocne TPEHNPOBKY, NMOCELLEHNS CayHbl UK
LMETbI, HANpPaBneHHON Ha BbICTPOE CHUXKEHME BECA).

Ecnu Bec yBennunBaeTcs Co CPeAHEN CKOPOCTbIO, AOMS XMPOBON MaCChl YMEHbLLLIAETCS U COXPaHs-
€TCS Ha TOM XXe YPOBHe, TO Bbl, BO3MOXHO, HAaNpoTVB, NPYOGPENN LIEHHYIO MbILLEYHYHO MaccCy.

Ecnwn Bec v [onst XXnpoBoi Macchbl yMeHbLIAKOTCA ogHOBPeMeHHO, Balua avieta pabotaeT: Bbl TepsieTe
XKMPOBYIO Maccy.

B vpeane Bbl fomxHbl nopaepxmeath 3 hekTUBHOCTb ANETbI MPU NMOMOLLY (hU3NYECKON aKTUBHO-
CTW, 3aHATUIA (DUTHECOM UM CUNOBbLIMM BIZAMM criopTa. Takum o6pa3oM Bbl MOXeTe yBenn4nNTb AOMI0
MbILLEYHON MaccChl B CPEOHECPOYHbI Neprog.

3HaveHns [onen X1poBoi MacChl, TKAHEBOMN XNAKOCTU UM MbILLEYHON MacChl He CnefyeT CKnaabiBaTh
(B MbILLEYHOI TKaHM TaKXXe COLePXKaTcst KOMMOHEHTbI, B COCTaBe KOTOPbIX MMEETCS TKaHeBast XUp-
KOCTb).

7.3 Mpouune dyHKumM

MpucsBoeHne pesynbTaToB Nonb3oBaTtenei

MprcBOEHNE Pe3ynbTaToB MakCYMyM BOCbMU 3aMporpamMmmM1MpoBaHHbIX Nonb3oBaTeneli BECOB BO3MOXXHO
npv NPOCTOM B3BeLMBaHWY (B 06YBY) 11 MPU ANArHOCTUHECKOM N3MepPeH (6OCHKOoM).

[Npy HOBOM N3MepeHN BECHI 3annChIBaOT PesynsTaThl B SYEKe NaMATY TOro NoNb30BaTeNs, y KOTOPOro
nocnepHee N3MepeHHOe 3Ha4eHne Macchl Tena OTNINYAETCA OT pe3ynbraTta He 60MbLue YeM Ha +/- 3 Kr.
Ecnu ectb aBa nnm 6onee BO3MOXHbIX 06HAPY>KEHHbIX NMOMb30BaTens, Nob30BaTeb NepeKnoyaeTcs Ha
pmennee. BoibepuTe nonbaosatens, Haxas KHOMKy A/V.

CoxpaHeHne NPUCBOEHHbIX 3HA4YEHUI B NaMSATb BECOB

Ecnu oTKpbITO NPUNoXeHue Ha cMapTgoHe, 1 YyCTaHOBNEHO aKTyBHOe Bluetooth®-coefnHeHue ¢ Becamu,
HOBbIE MPUCBOEHHbIE PE3YNLTaThl U3MEPEHUIN CPa3y OTNPABAAIOTCS B MpunoxeHue. B aTom cnyyae 3Have-
HNSA HE COXPaHAKTCA B NaMATN BECOB.

Ecnn npunox<eHne He OTKPbLITO, HOBbIE MPUCBOEHHbIE Pe3YNbTaThl UBMEPEHUI COXPAHSIIOTCS B NaMsiTL
BeCcoB. Ha Becax MOXXHO xpaHnTb fo 30 pesynbTaToB U3MEpPeHUn Ans Kaxxgoro nonb3osarens. Ecnm sce
30 a4eek namsTn ona msmepeHw?l 3aH4ATbI, Ha Ancnnee BeCOB HAYHET MUraTb CUMBOJT CUHXPOHU3aLUN.
MepeHecnTe 3MepeHHbIE 3HAYEHNSI B MPUSTOXKEHNE, HAYe BeCbl OyayT CTUpaTh CTapble 3anucy, YTobbl
3anncaTtb HOBblE. COXpaHeHHbIe N3MepPEHHble 3Ha4YeHNA aBTOMaTU4eCKN NepenaroTcs B NPUNoXeHne,
ecn Bbl 0TKpoeTe ero B 30He faeiicTeus Bluetooth®-coeguHeHus.

Bo3MOXeH aBToMaTn4eCKuin NEPEHOC AaHHbIX NMPU BbIKIIOYEHHbIX BECaX.

CumBon CUHXPOHM3aUnn Ha gucnnee BeCcoB NOABNAETCA, KOrAa HOBble N3MEPEHNs nepeaaroTcs B Npuio-
XeHue. OH He ByfeT oTobpaxxaTbCs, eCnt HOBble U3MePEHUS He Bbl COXPaHEHbI UV NPUCBOEHbLI 3TOMY
nonb30BaTento.

Bbi30B coxpaHeHHbIX M3MePEHHbIX 3Ha4YeHMIi Ha Becax
[nst npocMoTpa CoOXpaHEHHbIX 3HA4EHNI Ha BKIHOUEHHBIX BECAX B PEXVIME OTOGPaXKEHNSI CBOETO MOMb30-
BaTensi HaxxmuTe KHonky V. [1nsi 0To6paXkeHUst HECKOMbKMX NMPEAbIAYLLMX 3HAYEHWI HXKMMaNTe KHOMKY

HEeCKOJIbKO pas.
I‘Iepe,anHble B NPUNoXXeHne n3MepeHHble 3Ha4eHna Ha Ancrniee BeCcosB He OTO6pa)Ka}OTCH.
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YpaneHue AaHHbIX U3 NaMATU BECOB

Ecnu Bbl XoTnTe NONHOCTBLIO yAANUTL BCe NONb30BaTENbCKMe JaHHble 1 U3MEPEHNs U3 NamsTh BECOB,
BKJOYNTE BECHI 1 yAepXMBanTe KHOMKYy Mode Ha 06paTHOI CTOPOHE BECOB HAXXATOW MPUMEPHO B Teye-
HUe 6 CeKyHa.

Ha akpaHe Ha HeCKOMbKO cekyHp, nosiBUTCs nHAnKauns «CLR».

9Ta hyHKUMS HeobxoamMa, ecnu Bl XoTuTe, Hanpumep, yAanuTb HEMPaBUIbHO HACTPOEHHDBIE UM HEHYX-
Hble JaHHble Nonb3oBaTens.

Mocne aToro cHoBa BLINONHUTE [ENCTBNS, ONCaHHbIe B M. 7 (<HasHayeHue nonb3oBaTenei»).

Ypanutb oTAenbHbIX nonb3oBaTtenen

BkntouuTe Bechbl, BbibepUTe NONb30BaTENs C NOMOLLbIO knasuwiy BBEPX 1 nogoxante 0o nHgmkaumm
«0.0 kg», HaXXMNTE 1 yaepxuBaiiTe KHoMKy Mode B TedeHne 6 cekyHf, NoKa He NOSIBUTCS HAMKALMA
«DEL».

3ameHa 6aTapeek

Becbl nokasbiBatoT, Korga Heobxo4umo 3aMeHnTb 6atapeitku. Ecnn 6atapeiiki paspsgunmnce, Ha gucnnee
oTobpaxkaeTcs «Lo» n Becbl aBTOMaTUHECKN OTKOYaoTCA. B 3ToM cnyvae Heo6xoarmo 3amMeHnTb 6arta-
peinkn (3 wt. no 1,5 B, Tn AAA).

YKA3AHUE:

e [pu 3ameHe GaTapeek UCTONb3YIATE GaTapeiikn TOro Xe TUna, TON XXe MapKn 1 TaKoI XXe eMKO-
CTW.

* He ucnonbayiite nepe3apshkaeMble akKyMynsiTopbl.

* icnonb3yiiTe 6aTapeiiki, He CopepXKaLLye TSXKENbIX METa0B.

8. OuncTka u yxop,

Bpewmsi oT BpemeHn npnbop He06X0AMMO OHNLLATb.
[ns YUCTKM NCnonb3yinTe BAXKHYIO CandeTKy, Ha KOTOPYIO NMpW HEOGXOAUMOCTY MOXHO HaHECTWN HEMHOMO
MOIOLLIEro CpeAcTBa.

A BHUMAHME
* He ucnonbayiiTe CUNbHOAENCTBYOLLME PACTBOPUTENN U YNCTSALLME cpeacTaal
* He norpyxanTte npubop B Bogy!
* He moiiTe npnbop B NOCYLOMOEYHON MaLLHe!

9. Y10 penatb Npu BO3HUKHOBEeHUU npobnem?

Wnpukauus Ha gucnnee | MpuydnHa Mepbl No ycTpaHeHuo

«w == HeusBecTHoe n3mepeHue, Tak | Boibepute HaxaTnem kHomnok A/Y cBOero
Kak He BbIMOMHEHbI YCNOBUS nonbL30BaTens.

MPVCBOEHNS NoNb30BaTenei
WM O[HO3HAYHOE NPUCBOEHNE
HEBO3MOXXHO.

BF-Er-- [ons xunpoBoli Macchbl MoBTOpPUTE U3MEPEHUE, BCTaB Ha BECHI
HaxoanTCs 3a NpegenamMu 60CbIMU HOramm, Unm nNpu HeobxoaMMOCTH
13MepSieMOro avanasoHa crnerka CMoyuTe NoAOLLBbI CTOM.

(meHee 3 % unm 6onee 65 %).

Fre lMpeBbilLeH MakcMManbHbI Mpw B3BELWMBaHW He NpeBbILLaiTe
Bec 180 kr. MakcumanbHbiin Bec 180 Kr.

Err nnn oto6paxaercs | HeposHas nin Heyctounsas | MocTasbTe BECh HA POBHYIO, TBEPAYIO

HeBeprlﬁ BecC. NOBEPXHOCTb. NOBEpPXHOCTb nona.

Err unn oto6paxaertcs | HeycToiumsoe nonoxetue. CToliTe HeNnoABUXHO.

HeBepHbIN Bec.
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WHpukauyus Ha gucnnee

MpuunHa

Mepbl No ycTpaHeHuto

OTtoGpaxaetcsa
HenpaBWbHbIiA BEC.

Ha Becax yctaHosnexa
HeBepHas HyneBasi TouKa.

[MopoxauTe, NoKa BeCbl CHOBA
aBTOMAaTNYeCKU BbIKNOHaTCs. Brntounte
BECbI, MOAOXAUTE NMOKa NOABUTCS
nHaukauus «0.0 kg», 3aTem nosTopuTe
V3MepeHve.

OtcytcTByeT
coeauHeHue Bluetooth®
(HeT cumsona ().

YCTpOWCTBO HAXOAUTCS BHE
paguyca peicTeus.

MuHMManbHbIN paguyc AencTans

B CBOGOJHOM NPOCTPaAHCTBE — OKOJO

10 M. CTeHbI 1 NEPEKPbITVS OrpaHNHMBatOT
paguyc AencTBus.

Mepepady AaHHbLIX MOTYT HapyLUMTb
Lpyrue pagnoBosHbl. Mo3ToMy He cTaBbTe
BECbI BONM3K Taknx ycTponcTs, kak WIFI-
MapLLpyTN3aTOP, M1KPOBOMHOBAS NevYb,
VHOYKUMOHHAs BapOYHas NaHesb.

OTCyTCTBYET COEANHEHNE
C NPUNOXEHNEM.

MONHOCTbIO BLIKIIOUMTE MPUNOXKEHNE

(B T. Y. BbIAAMTE M3 (DOHOBOIO PEXMMA).
BbikntounTe Bluetooth® n cHoBa BKItOUMTE.
Y4TnTe, YTO BECHI HE JOMKHbI ObITh
MOAKIMIOYEHbI Yepes HacTPolkm Blue-
tooth® onepauyoHHo cuctemsl. Mpu
Heo6X0oAYMOCTMN yaanuTe NX 13 crincka
YCTPOWCTB B HacTpoiikax Bluetooth®,

a 3aTem MCnonb3yiiTe NPUNoXeHne
«beurer HealthManager Pro». Beikntounte
11 CHOBa BKJIIO4MTE CMapTdoH. HeHagonro
3BMEKNTE U3 BECOB GaTapeiku 1 cHosa
BCTaBbTe UX.

Pe3ynbTtaTtbl u3amepeHus
He OTnpaBnsloTCA
B NpunoXeHue (cumeon
=»[ | oTcyTcTByer)

HeT namepenuin pns
nonb3oBaTens Unn HeT
coefuHeHns Bluetooth®.

WHuumansl, KoTopble 0ToGpaXKatoTcs Ha
Aycrnee BeCOB, [OMKHbI ObITb Ha3HaYeHb!
BecaM B HacTpolikax Baluero npunoxeHus.
TonbKo 3TV M3MepeHust MoryT BbiTb
oTnpasneHbl. Mo3ToMy NpoBEPLTE CBOU
VHULMANbI 1 HACTPOVIKN NMPUAOXKEHUS.

Cumson -b@ muraet
Mo OKOHYaHWUK

Monb3oBaTtenbckas NnamsaTb

3anonHeHa. Hosbie n3mMepeHna

3anncbiBaroTCcA BMECTO

OTKpoMTe NPUNOXEHVE B Npegenax
JeiicTena ananasoHa Bluetooth®.
[aHHble n3mepeHnin 6yayT nepeHeceHb!

paspsKEHI.

n3mepeHus
cTapbIX. aBTOMATNYECKU. DTO MOXET 3aHATb 10
1 MUHYTBI.
Lo bartapeliku B Becax 3ameHuTe 6aTapeiiku B Becax.

10. YTunusauus

YTunuanpyite NCnonb30BaHHbIE 1 MONHOCTbIO Pa3psXKeHHbIE 6aTapeiikn B KOHTENHEPbI CO CreLmanbHOMR
MapKNpPOBKOW, CoaBaiTe B NyHKTbI MpremMa CreLoTX040B Ui B MarasuHbl aNeKTPpoo6opyaoBaHms. 3aKoH

00513bIBaET NoMb30BaTenen 06ecneqnTb yTunmusaumio 6arapeek.
CrepytoLye 3HaK1 NpepynpexXaatoT 0 Hanu4nm B 6atapeinkax TOKCUYHbIX BELLECTB:

Pb = cBuHeL;
Cd = kapmui;
Hg = pTyTb.

):¢

Pb Cd Hg

B nHTepecax oxpaHbl OKpY>XatoLLeil cpefbl Mo 3aBepLUeHIn Cpoka Cy>6bl npuGopa 3anpeLlaeTcst

yTnnu3nposaTtb ero BMecTe C 6bITOBLIMI OTXOZAMU. YTUIn3aumus npon3BoaunTCA 4Yepes

COOTBETCTBYIOLLME MYHKTLI cOopa B Baluen cTpaHe.
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Mpu6op creayeT yTUAM3NPOBaTL CornacHo AnpekTse EC no oTxogam afieKTpUYecKoro 1 31eKTPOHHOMo

obopyposanus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Mpy BO3H1KHOBEHMI BONPOCOB
obpallantecb B MECTHYIO KOMMYHabHYIO CyXXO6Y, OTBETCTBEHHYIO 3a YTUAU3ALWIIO OTXOA0B.

11. TexHu4eckune gaHHble

Mopenb BF 720
Pasmepbl: 30x30x2,5cm.
Bec: 1,6 kr
[nanasoH n3mepeHuii: 5-180 kr

Havkaums Ha gucnnee:

B03MOXXHOCTb CUMTBLIBaHWS NOKa3aHWii AUCTes C LLarom
0,1 kr.

To4HoCTb NPU NOBTOPHbBIX N3MEPEHUAX:

lMorpeLUHOCTb NPy NMOBTOPHbIX M3MEPEHNSIX
cocTaBnsiet +/- 0,4 Kr (cepus N3MepeHnii: U3MepeHus
BbIMOJHEHbI NOAPSAA Ha TEX XKE Becax ¢ MakCMMasbHO
VAEHTNYHBIM MOSIOXXEHNEM BECOB 1 YENIOBEKA).

A6contoTHas TOYHOCTb:

13mepeHHOe 3HayYeHne No CpaBHEHNIO C 3TaNOHHbLIM
BecoM cocTaBnsieT +/- 1 %+0,1 kr. Hanpumep, ans 40 kr
OTKNOHEHMe cocTaBnT +/- 0,5 kr, anst 100 kr — +/- 1,1 kr.

lMNepenaya faHHbIX C NOMOLLbHO
TexHonorum Bluetooth® low energy
technology

W3penve ncnonbayet TexHonoruio Bluetooth® low energy
technology,

AunanasoH YacTtoT 2402-2480 Mrw,

MOLLHOCTb nepegayn mMakc. 0,5 gbm.

CucTemHble TPEGOBaHNS 1 CMIMCOK
COBMECTUMbIX YCTPOWCTB A1

@

beurer

npunoxeHus beurer HealthManager Pro*

BO3MOXHbI TEXHUYECKIE N3MEHEHUS.

* [laHHOe n3genue COoTBETCTBYET TPEGOBAHNAM OECTBYIOLNX EBPONENCKIX 1 HALWMOHANBHBIX AUPEKTHB.
HacToswym nogTeepxaaem, YTo AaHHOe 13Lenme COOTBETCTBYET TPEGOBaHNSIM EBPOMENCKON AUPEKTNBI

RED 2014/53/EU. C peknapauuen o cootBeTcTBumM cTangapTam CE gns gaHHoro npnéopa MoXHO 03Ha-
KOMUTLCSI, MEPENAA MO CREQyHOLLEN Cebinke:

www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.

12. FapaHTus/cepBucHoe o6CnyxusaHme
Bonee nogpobHas nHhopMaLms no rapaHTUn/CepBICY HAXOQUTCS B rapaHTUHOM/CEPBICHOM TasnoHe,

KOTOprI7I BXOAUT B KOMMJEKT NOCTaBKU.
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POLSKI

0

Nalezy doktadnie przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi, zachowaé¢
ja i przechowywaé w miejscu dostepnym dla innych uzytkownikow

oraz przestrzegac podanych w niej wskazowek.

Spis tresci

1. Zawarto$¢ opakowania ..........ccceeeeerereerereerenenns 88 7. ZastOSOWANIE .....ccceveerveerieereeereeeseee e

2. Objasnienie symboli 8. Czyszczenie i konserwacja

3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem........... 90 9. Postepowanie w przypadku probleméw .......... 98

4. Ostrzezenia i wskazdwki dotyczace 10, UtYliZacja ...veeeeeeeeeeeereeeeese e
bezpieCzenstwa........ccovvreciienrrrcecees 90 11. Dane techniczne..

5. Opis urzadzenia.. ...92  12. Gwarancja/serwis

6. UruChomiIeNI€ ...c.covveeiceiiiirceccece 92

Informacje ogolne

Funkcje urzadzenia

Cyfrowa waga stuzy do pomiaru masy ciata oraz diagnozowania innych czynnikéw wptywajacych na zdro-
wie i kondycje.

Jest przeznaczona do uzytku osobistego.

Waga oferuje nastepujace funkcje, z ktorych moze korzysta¢ do 8 oséb:
e pomiar masy ciafa i wskaznika BMI,

o tkanka ttuszczowa,

e zawartos¢ wody w organizmie,

e udziat tkanki migsniowej,

* masa kostna,

e podstawowa i czynna przemiana materii.

Ponadto waga jest wyposazona w nastepujace dodatkowe funkcije:

e przetaczanie miedzy kilogramami ,.kg”, funtami ,Ib” i kamieniami ,,st”,

e automatyczne wytgczanie urzadzenia,

e wskaznik zuzycia baterii przy niskim poziomie natadowania baterii,

e automatyczne rozpoznawanie uzytkownika,

¢ wyswietlacz LCD z inicjatami 3 uzytkownikéw,

e zapisanie ostatnich 30 pomiaréw (jesli nie mozna ich przenie$¢ do aplikacji) dla 8 oséb.

Zasada pomiaru

Waga dziata zgodnie z zasada analizy B.I.A., czyli impedanciji bioelektrycznej, ktéra w ciagu kilku sekund
umozliwia pomiar sktadnikdw masy ciata przez niewyczuwalny i catkowicie nieszkodliwy przeptyw pradu.
Za pomoca pomiaru oporu elektrycznego (impedancji) i przy uwzglednieniu statych lub indywidualnych
wartosci (wiek, wzrost, ptec, stopien aktywnosci) mozna okresli¢ ilos¢ tkanki tluszczowej oraz inne wskaz-
niki ciata. Tkanka miesniowa i woda charakteryzuja sie dobrym przewodnictwem elektrycznym, a tym
samym mniejszym oporem. Natomiast kosci i tkanka ttuszczowa majg mata przewodnos$é, poniewaz
komdrki tluszczowe i kosci praktycznie nie przewodza pradu ze wzgledu na wysoka oporno$é.

Nalezy pamietac, ze wartosci uzyskane za pomoca wagi diagnostycznej sa jedynie przyblizeniem rze-
czywistych, analitycznych warto$ci medycznych ciata. Jedynie lekarz specjalista moze przeprowadzié
dokfadny pomiar tkanki ttuszczowej, wody w organizmie, tkanki migsniowe;j i struktury kosci, postugujac
sie metodami medycznymi (np. tomografig komputerowa).

1. Zawartos$¢ opakowania

Urzadzenie nalezy sprawdzi¢ pod katem zewnetrznych uszkodzen opakowania oraz kompletnosci zawar-
tosci. Przed uzyciem nalezy upewnic sig, ze na urzadzeniu ani na akcesoriach nie wida¢ zadnych uszko-
dzen, a wszystkie czgsci opakowania zostaty usunigte. W razie watpliwosci nie wolno uzywac urzadzenia
i nalezy zwrocic sie do przedstawiciela handlowego lub napisa¢ na podany adres serwisu.
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¢ Skrécona instrukcja obstugi

¢ \Waga diagnostyczna B
¢ 3 baterie 1,5V AAA

F 720

¢ Niniejsza instrukcja obstugi

¢ 1 x ulotka gwarancyjna

2. Objasnienie symboli
Na urzadzeniu, w instrukcji obstugi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urzadzenia zastosowano

nastepujace symbole:

OSTRZEZENIE
Ostrzezenie przed niebezpieczefstwem utraty zdrowia lub odniesienia obrazen
ciata.

UWAGA
Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem uszkodzenia urzadzenia lub akcesoridw.

Wskazéwka
Wazne informacje

Uwaznie przeczytac niniejsza instrukcje obstugi. Przestrzega¢ ostrzezen i wska-
zéwek bezpieczenstwa. Zachowac instrukcje obstugi do pdzniejszego wykorzysta-
nia. Udostepniaé instrukcje obstugi innym uzytkownikom. Przekazywac urzadzenie
wraz z instrukcja obstugi.

Utylizacja zgodnie z dyrektywa WE o zuzytych urzadzeniach elektrycznych
i elektronicznych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Baterii zawierajacych szkodliwe substancje nie nalezy wyrzucaé¢ z odpadami z
gospodarstwa domowego.

Oznakowanie identyfikujace materiat opakowaniowy.
A = skrét nazwy materiatu, B = numer materiatu:
1-7 = tworzywa sztuczne, 20-22 = papier i tektura

Oddzieli¢ elementy opakowania i zutylizowaé je zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niniejszy produkt spetnia wymagania obowigzujgcych dyrektyw europejskich
i krajowych.

Produkty spetniaja wymogi przepiséw technicznych obowiazujacych w Euroaz-
jatyckiej Unii Gospodarczej.

Oznaczenie zgodnosci z wymogami w Wielkiej Brytanii

Urzadzenie nie moze by¢ stosowane przez osoby z implantami medycznymi
(np. rozrusznikiem serca). W przeciwnym razie urzadzenie moze negatywnie
wptywac na ich dziatanie.

Producent

Oddzieli¢ produkt i elementy opakowania i zutylizowaé je zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Symbol importera
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Nie nalezy obcigza¢ wagi
powyzej 180 kg / 396 Ib /
28 st.

Niebezpieczenstwo
poslizgniecia: Nie wolno
stawaé na wadze mokrymi
stopami.

&
Niebezpieczenstwo prze- Nalezy ustawi¢ wage na
wrécenia: Nalezy stawaé réwnym podtozu. Nie na
posrodku powierzchni (S—) dywanie.

wazenia.

A?"

3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do wazenia ludzi i rejestrowania osobistych danych dotycza-

cych stanu organizmu. Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzytku domowego, nie moze stuzyé do

celéw medycznych ani komercyjnych.

4. Ostrzezenia i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

A OSTRZEZENIE
¢ Z wagi nie moga korzysta¢ osoby z implantami medycznymi (np. rozrusznikiem
serca). W przeciwnym razie urzagdzenie moze negatywnie wptywac na ich dziatanie. f
¢ Nie uzywac w czasie cigzy. “\ y
e Nie stawac na krawedzi wagi: Niebezpieczenstwo przewrdcenial il
¢ Potkniecie baterii moze zagraza¢ zyciu. Baterie i wage nalezy przechowywac¢ miejscu
niedostepnym dla matych dzieci. W przypadku potknigcia baterii nalezy natychmiast skontakto-
wac sie z lekarzem.

e Opakowanie nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci (ryzyko uduszenia).

e Uwaga: nie stawac na wage mokrymi stopami i nie wchodzi¢ na nia, gdy jej powierzchnia jest wil-

gotna - niebezpieczenstwo poslizgniecia!
Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace postepowania z bateriami

e Baterie nalezy zawsze wktada¢ prawidtowo i z uwzglednieniem biegunowosci (+ / -). Baterie nalezy
utrzymywac w czystosci i w stanie suchym, a takze trzymac je z dala od wody. Zawsze wybiera¢

odpowiedni typ baterii.
¢ Nigdy nie nalezy zwiera¢ baterii ani stykdw baterii.

¢ Nigdy nie nalezy tadowaé, wymuszaé roztadowywania, podgrzewac, rozktada¢, deformowac, okry-

wac¢ ani modyfikowa¢ baterii.
e Nigdy nie nalezy spawac¢ ani lutowac baterii.

e Nigdy nie nalezy uzytkowaé jednoczesnie w jednym urzadzeniu baterii réznigcych sie producentem,

pojemnoscia (nowe i uzywane), rozmiarem ani typem.

e Zagrozenie wybuchem! Nieprzestrzeganie powyzszych punktéw moze prowadzi¢ do obrazen cia-

ta, przegrzania, wycieku, odpowietrzenia, pekniecia, wybuchu lub pozaru.
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e Jedli z baterii wycieknie elektrolit, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne i wyczysci¢ komore baterii
suchg szmatka.

o Jesli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skdra lub z oczami, nalezy przemyé podraznione miejsca
woda i skontaktowaé sie z lekarzem.

¢ Niebezpieczenstwo potknigcia! Baterie nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzie-
ci. W razie potknigcia niezwtocznie skontaktowac¢ sie z lekarzem.

¢ Nigdy nie nalezy pozwala¢ dzieciom na wymiane baterii bez nadzoru osoby doroste;.

e Baterie nalezy przechowywac z dala od przedmiotéw metalowych, w dobrze wentylowanych, su-
chych i chtodnych pomieszczeniach.

e Nigdy nie wystawia¢ baterii na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani deszczu.

e Wyja¢ baterie, jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas.

e Roztadowane baterie nalezy zutylizowa¢ niezwtocznie i w odpowiedni sposéb. Nigdy nie nalezy
wrzuca¢ baterii do ognia.

e Podczas utylizacji baterie nalezy przechowywaé oddzielnie od réznych systeméw elektrochemicz-
nych.

@ Wskazoéwki ogolne

¢ Nalezy pamieta¢, ze mozliwe sg uwarunkowane technicznie tolerancje pomiarowe, poniewaz nie
jest to waga przeznaczona do profesjonalnych zastosowan medycznych.

¢ Maksymalne obcigzenie wagi wynosi 180 kg (396 Ib, 28 st). Wyniki pomiaru masy ciata oraz ana-
lizy masy kostnej sa wysSwietlane z doktadnoscig do 100 g (0,2 Ib).

e Wyniki pomiaru zawartosci tkanki ttuszczowej, wody i tkanki miesniowej sa wyswietlane z dokfad-
noscig do 0,1%.

e Zapotrzebowanie kaloryczne jest podawane z doktadnoscia do 1 kcal.

e Ustawionymi fabrycznie jednostkami wagi sa ,cm” i ,kg”. Podczas pierwszego uruchomienia za
pomoca aplikacji mozna zmieni¢ ustawienia jednostek.

e Wage nalezy ustawi¢ na ptaskim i twardym podtozu, gdyz warunkuje ono prawidtowy pomiar.

¢ Naprawy moga by¢ przeprowadzane tylko przez serwis Beurer lub autoryzowanego dystrybutora.
Przed ztozeniem reklamaciji nalezy zawsze sprawdzi¢ baterie i w razie potrzeby je wymienic.

Przechowywanie i konserwacja
Doktadnos¢ pomiardw i trwato$¢ urzadzenia zalezg od prawidtowego postugiwania sig nim:

A UWAGA

¢ Urzadzenie i akcesoria nalezy od czasu do czasu wyczysci¢. Nie nalezy uzywaé silnych srodkéw
czyszczacych ani zanurzaé¢ urzadzenia w wodzie.

¢ Nalezy upewnic sig, ze na wadze nie znajduije sie ptyn. Nigdy nie nalezy zanurza¢ wagi w wodzie.
Nigdy nie sptukiwac urzadzenia pod biezacg woda.

e Gdy waga nie jest uzywana, nie nalezy stawia¢ na niej zadnych przedmiotow.

e Nie naciskac przyciskow z duza sitg lub za pomoca ostrych przedmiotdw.

¢ Nie naraza¢ wagi na dziatanie wysokich temperatur lub silnych pdl elektromagnetycznych (np.
telefonow komorkowych).

e Chroni¢ urzadzenie przed wstrzasami, wilgocia, kurzem, chemikaliami, duzymi wahaniami tempe-
ratury i zbyt blisko znajdujacymi sie zrédtami ciepta (np. piec, grzejnik).

0Ogdlne wskazéwki

¢ Aby zapewni¢ porownywalne wyniki, nalezy w miare mozliwosci wazy¢ sie o tej samej porze dnia (najle-
piej rano), po wizycie w toalecie, na czczo i bez ubrania.

¢ Wazne informacje podczas pomiaru: Pomiar tkanki ttuszczowej nalezy wykonywacé tylko boso, a takze
celowo przy nieco wilgotnych podeszwach stép.
Zupetnie suche lub pokryte odciskami podeszwy moga negatywnie wptyna¢ na wyniki, poniewaz majg
zbyt niska przewodnosc.

o W trakcie pomiaru nalezy sta¢ nieruchomo w pozycji pionowej.

¢ Nalezy odczekac kilka godzin po niestandardowym wysitku fizycznym.

¢ Nalezy poczekaé okoto 15 minut po przebudzeniu, tak aby woda znajdujaca sie w organizmie zostata
rozprowadzona.
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¢ Nalezy pamieta¢, ze pod uwage brana jest tylko tendencja dtugoterminowa. Krétkoterminowe wahania
masy ciata w ciggu kilku dni sg zazwyczaj spowodowane utratg ptyndéw; woda w organizmie ma duzy
wptyw na dobre samopoczucie.

Ograniczenia

Przy pomiarze tkanki ttuszczowej i innych wartosci moga pojawic¢ sie wyniki odbiegajace od rzeczywistych
u nastepujacych grup:

e dzieci ponizej 10. roku zycia,

e sportowcéw wyczynowych i kulturystéw,

0s0b z goraczka, dializowanych, z objawami obrzeku lub osteoporozy,

0s6b zazywajacych leki sercowo-naczyniowe (na schorzenia uktadu sercowo-naczyniowego),

0s06b zazywajacych leki rozszerzajace naczynia krwionosne,

0s6b o zaburzonych proporcjach dtugosci nédg w stosunku do catkowitego wzrostu (nogi znacznie krét-
sze lub dtuzsze).

5. Opis urzadzenia
Spod

1. Przycisk Mode @
14 Mode 2

2. Komora baterii

Wyswietlacz

3a. Symbol Bluetooth®, oznaczajacy
potaczenie wagi ze smartfonem

3b. Symbol synchronizacji podczas
wysytania pomiarow

4a. Inicjaty uzytkownika, np. TOM
4b. Pomiar nieoznaczony ,---"

5. Masa ciata
6. Dane ciata np. BMI, BF itp.

6. Uruchomienie

Wkiadanie baterii

Wyjaé baterie z opakowania i wtozy¢ je do wagi zgodnie z odpowiednimi biegunami. Jezeli waga nie
bedzie dziata¢, wyciagnac baterie i wtozyé je ponownie.

Ustawienie wagi

Waga musi sta¢ na ptaskim i twardym podtozu, gdyz warunkuje ono prawidfowy
pomiar. [—]
6.1. Uruchomienie z aplikacja

Aby zmierzy¢ ilos$¢ tkanki ttuszczowej i inne parametry ciata, nalezy zapisa¢ dane uzyt-
kownika w pamieci wagi. K
W pamieci wagi znajduja sie miejsca na zapis danych 8 uzytkownikéw. Mozna je przy-

pisa¢ poszczegdlnym cztonkom rodziny, co umozliwi rejestrowanie indywidualnych

ustawien.
Ponadto konta uzytkownikéw mozna wigcza¢ za pomocg innych mobilnych urzadzen %

koncowych z zainstalowang aplikacja ,beurer HealthManager Pro” lub przez zmiane
profilu uzytkownika w aplikacji (patrz ustawienia aplikacji).

Aby potaczenie Bluetooth® pozostato aktywne podczas uruchomienia, nie nalezy oddala¢ sie ze smartfo-
nem od wagi.
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- Pobrac bezptatna aplikacje ,beurer HealthManager Pro” ze sklepu Apple App Store (i0S) lub
Google Play (Android™).

- Uruchomic¢ aplikacje i postepowac zgodnie ze wskazéwkami.
- Wybraé¢ BF 720 w aplikaciji.

- Wprowadzi¢ dane dotyczace BF 720.
W aplikacji ,beurer HealthManager Pro” nalezy okresli¢ lub wprowadzi¢ nastepujace ustawienia:

Dane uzytkownika Wartosci nastawcze

Inicjaty / skrét nazwiska maksymalnie 3 litery lub liczby
Wzrost 100-220 cm (od 3'3,5" do 7'2,5")
Wiek od 10 do 100 lat

Pleé Mezczyzna (i), kobieta (&)
Stopien aktywnosci od1do5

Stopnie aktywnosci
Przy wyborze stopnia aktywnosci decydujace jest uwzglednienie $redniego i dtugiego okresu.

:It(‘t"',"f:os,ci Aktywnosé fizyczna

1 Brak.

2 Mata intensywnos$é: niewielki i lekki wysitek fizyczny (np. spacery, lekkie prace
ogrodowe, ¢wiczenia gimnastyczne).

3 Srednia intensywno$¢: wysitek fizyczny co najmniej od 2 do 4 razy w tygodniu po
30 minut.

4 Duza intensywnos$é: wysitek fizyczny co najmniej od 4 do 6 razy w tygodniu po
30 minut.

5 Bardzo duza intensywno$¢: intensywny wysitek fizyczny, intensywny trening lub
ciezka praca fizyczna codziennie przez co najmniej godzine.

- Po wyswietleniu monitu przez aplikacje nalezy przyporzadkowac uzytkownika.
Aby automatyczne rozpoznawanie oséb byto mozliwe, pierwszy pomiar nalezy przypisa¢ do osobistych
danych uzytkownika. W tym celu nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami wyswietlanymi przez
aplikacje. Nalezy stana¢ boso na wadze, ktadac stopy na elektrodach. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby réw-
nomiernie roztozy¢ cigzar ciata i pozosta¢ nieruchomo.

Wskazéwka: W celu dalszej analizy mozna wykorzystac tylko wyswietlone na wadze wartosci
pomiardw.

6.2. Uruchomienie bez aplikacji (alternatywne)

Wskazéwka:
Zalecamy uruchomienie i wykonanie wszystkich ustawier za pomocg aplikaciji ,beurer HealthManager
Pro”. Ponizsze czynnosci nalezy wykonac tylko wtedy, gdy uruchomienie zostanie przeprowadzone
catkowicie bez aplikacji. W rozdziale Uruchomienie z aplikacja nalezy przej$¢ bezposrednio do cze-
$ci ,Wykonanie pomiaru”. ]
- Po wtozeniu baterii na wyswietlaczu miga wskaznik ,USE APP” (UZYJ APLIKACJI). Nacisna¢ przycisk
SET, aby skonfigurowa¢ ustawienia roku/miesigca/dnia oraz godziny/minuty.
W tym celu nacisna¢ przyciski A/V.
Potwierdzi¢ przyciskiem SET. Na wy$wietlaczu pojawia sie wskaznik ,,0.0".
- Nacisngé ponownie przycisk SET. Pojawia sie wskaznik ,P-01” lub numer ostatnio uzywanej pamieci
uzytkownika wagi.
Za pomoca przyciskdw A/V¥ wybra¢ odpowiednia pamie¢ uzytkownika (od P-01 do P-08) i nacisna¢
przycisk SET w celu potwierdzenia.
- Skonfigurowaé ustawienia, takie jak pte¢, inicjaty, wzrost itd. (patrz ,Uruchomienie z aplikacja” (tabela)).
Potwierdzi¢ kazde ustawienie przez nacisniecie przycisku SET.
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- Po zakonczeniu wprowadzania danych pojawi sig 4-znakowy kod PIN uzytkownika. Bedzie on potrzebny
przy ewentualnym pdzniejszym logowaniu do aplikaciji. Na wyswietlaczu pojawia sie wskaznik ,,0.0” wraz
z inicjatami.

- Aby byto mozliwe automatyczne rozpoznawanie oséb, pierwszy pomiar nalezy przypisa¢ do osobi-
stych danych uzytkownika. Nalezy stana¢ boso na wadze, ktadac stopy na elektrodach. Nalezy zwrdcic¢
uwage, aby réwnomiernie roztozy¢ ciezar ciata i pozosta¢ nieruchomo.

@ Wskazowka przy pézniejszym logowaniu w aplikacji:

Jesli waga jest uruchamiana bez aplikaciji, istniejaca pamie¢ uzytkownika wagi mozna doda¢ do aplikacii
Lbeurer HealthManager Pro”. W trakcie tego procesu konieczne jest podanie 4-znakowego kodu PIN uzyt-
kownika (,PIN”). Kolejne kroki zostaty opisane w aplikacii.

7. Zastosowanie
7.1. Wykonanie pomiaru
Waga musi sta¢ na ptaskim i twardym podtozu, gdyz warunkuje ono prawidtowy pomiar.

Pomiar masy ciata i wykonanie pomiaréw diagnostycznych

Nalezy stana¢ boso na wadze, ktadac stopy na elektrodach. Nalezy zwroci¢ uwage, aby réwnomiernie roz-
tozy¢ ciezar ciata i pozostaé nieruchomo.

Wskazoéwka: Jesli pomiar jest wykonywany w skarpetach, wynik nie bedzie wtasciwy.

Waga natychmiast rozpoczyna pomiar. Najpierw wyswietlana jest masa ciafa.
Jesli uzytkownik zostat przyporzadkowany, wyswietla sie nastepujace wartosci: BMI, BF, woda, miesnie,
kosci, BMR i AMR. Dzieje sie tak, gdy sa wySwietlane inicjaty.

Pojawia si¢ nastepujace napisy:

1. Waga w kg z BMI

2. Tkanka ttuszczowa w % (BF)

3. Woda w organizmie w % ==

4. Udziat tkanki miesniowej w % o=z

5. Masa kostna w kg c=o

6. Podstawowa przemiana materii w kcal (BMR)
7. Czynna przemiana materii w kcal (AMR)

Wskazéwka: W przypadku wykrycia co najmniej dwdch uzytkownikéw zmienia sie wskaznik uzyt-
kownika na wyswietlaczu. Wybra¢ uzytkownika, naciskajac przycisk A/V.

Jezeli uzytkownik nie zostanie wykryty, pojawia sie tylko waga i wskaznik ,---". Przyciski A/V¥
pozwalajg na wybdr uzytkownika. W innym przypadku ten pomiar nie zostanie zapisany.

Pomiar tylko masy ciata

Stana¢ w butach na wadze. Nalezy sta¢ spokojnie na wadze, rozktadajac ciezar ciata rbwnomiernie na obu
nogach. Waga natychmiast rozpoczyna pomiar.

Jesli uzytkownik zostat przyporzadkowany, wyswietli sie wskaznik BMI. Dzieje sie tak, gdy sa wyswietlane
inicjaty.

Jesli uzytkownik nie zostanie rozpoznany, moze wyswietli¢ sie tylko waga, a inicjaty nie zostang pokazane

Wytaczanie wagi

Waga wytgcza sig automatycznie.

7.2. Interpretacja wynikow

Procentowa zawartos¢ tkanki ttuszczowej

Ponizsze procentowe wartosci zawartosci tkanki ttuszczowej majag charakter orientacyjny (w celu uzyska-
nia dokfadniejszych informacji nalezy zwrdci¢ sie do lekarza).
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Mezczyzna Kobieta

. standar- | umiar- . . standar- | umiar-
wiek mato . duzo wiek mato .
dowo kowanie dowo kowanie

10-14 | <11% 11-16% | 16,1-21% | >21,1% 10-14 | <16% 16-21% | 21,1-26% | >26,1%
15-19 | <12% 12-17% | 17,1-22% | >22,1% 15-19 | <17% 17-22% | 22,1-27% |>27,1%
20-29 | <13% 13-18% | 18,1-23% |>23,1% 20-29 | <18% 18-23% | 23,1-28% |>28,1%
30-39 | <14% 14-19% | 19,1-24% | >24,1% 30-39 | <19% 19-24% |24,1-29% |>29,1%
40-49 | <15% 15-20% |20,1-25% |>25,1% 40-49 |<20% |20-25% |25,1-30% |>30,1%
50-59 |<16% 16-21% |21,1-26% | >26,1% 50-59 |<21% |21-26% |[26,1-31% [>31,1%
60-69 |<17% 17-22% | 22,1-27% |>27,1% 60-69 |<22% |22-27% |27,1-32% |>32,1%

duzo

70-100 | <18% 18-23% |23,1-28% |>28,1% 70-100 |<23% [23-28% |[28,1-33% |>33,1%

U sportowcow stwierdza sie czesto nizszg wartos¢. W zaleznosci od rodzaju uprawianego sportu, inten-
sywnosci ¢wiczen i budowy ciata zawartos¢ tkanki tluszczowej moze byé mniejsza od podanych wartosci
orientacyjnych. Nalezy jednak pamigtac, ze przy bardzo niskich warto$ciach moze zaistnie¢ zagrozenie dla
zdrowia.

Procentowa zawarto$¢ wody
llo$¢ wody w organizmie wyrazona w % miesci sie standardowo w nastepujacych przedziatach:

Mezczyzna Kobieta
wiek |zt dobra bardzo wiek |zt dobra bardzo
dobra dobra
10-100 |<50% 50-65% >65% 10-100 | <45% 45-60% >60%

W tkance tluszczowej znajduije sie stosunkowo mato wody. W przypadku osdb z duzg iloscig tkanki ttusz-
czowej zawartos¢ wody w organizmie moze by¢ mniejsza od wartosci orientacyjnych. U sportowcéw
wytrzymato$ciowych warto$ci orientacyjne moga zostac przekroczone ze wzgledu na niski poziom ttusz-
czu i wysoka wartos$¢ procentowa tkanki migsniowe;.

Na podstawie pomiaru poziomu wody nie mozna wycigga¢ wnioskow o stanie zdrowia, np. na temat
zatrzymywania wody w organizmie, ktore jest zwigzane z wiekiem. W razie potrzeby nalezy skonsultowaé
sie z lekarzem. Zasadniczo zatozeniem jest dazenie do wysokiej zawartosci wody w organizmie.

Tkanka mig$niowa
llos¢ tkanki migsniowej w % miesci sie standardowo w nastepujgcych przedziatach:

Mezczyzna Kobieta

wiek mato Z’:)a“r;gar- duzo wiek mato zt;)vr;:ar- duzo
10-14 <44% 44-57% >57% 10-14 <36% 36-43% >43%
15-19 <43% 43-56% >56% 15-19 <35% 35-41% >41%
20-29 <42% 42-54% >54% 20-29 <34% 34-39% >39%
30-39 <41% 41-52% >52% 30-39 <33% 33-38% >38%
40-49 <40% 40-50% >50% 40-49 <31% 31-36% >36%
50-59 <39% 39-48% >48% 50-59 <29% 29-34% >34%
60-69 <38% 38-47% >47% 60-69 <28% 28-33% >33%
70-100 |<37% 37-46% >46% 70-100 |<27% 27-32% >32%
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Masa kostna

Nasze kosci, podobnie jak reszta naszego ciata, podlegaja naturalnym procesom rozwoju, degradacii

i starzenia. llo$¢ masy kostnej zwieksza sie szybko w okresie dziecifstwa i osigga warto$¢ maksymaling

w wieku 30-40 lat. Z wiekiem ubywa tkanki kostnej. W wyniku stosowania zdrowej diety (bogatej w wapn

i witamine D) oraz dzieki regularnym éwiczeniom fizycznym mozna w pewnym stopniu zapobiec degradacii
masy kostnej. Przez celowe budowanie mie$ni mozna dodatkowo zwigkszy¢ stabilno$¢ swojego uktadu
kostnego. Nalezy pamigtac, ze waga nie wskazuje catej masy kostnej, lecz jedynie udziat mineratéw kost-
nych (bez udziatu wody i innych substanciji organicznych). Mamy niewielki wptyw na mase kostna. Jednak
moze sie ona zmienia¢ w zaleznosci od pewnych czynnikéw (takich jak masa, wzrost, wiek, pte¢). Nie ist-
nieja uznane wytyczne ani zalecenia.

UWAGA:

Nie nalezy myli¢ masy kostnej z gestoscia kosci.

Gestos¢ kosci mozna okresli¢ tylko na podstawie badar medycznych (np. tomografii komputerowe;j,
USG). W zwiazku z tym nie mozna wycigga¢ wnioskéw o zmianach w kosciach i ich twardosci (np.
0 osteoporozie), bazujac na wynikach pomiaru tej wagi.

BMR

Podstawowa przemiana materii (BMR = Basal Metabolic Rate) to ilo$¢ energii potrzebna organizmowi

w stanie catkowitego spoczynku do utrzymania podstawowych funkcji zyciowych (np. lezac w tézku przez
24 godziny). Ta warto$¢ zalezy gtéwnie od wagi, wzrostu i wieku.

W przypadku wagi diagnostycznej wskaznik ten jest wyswietlany w jednostce kcal/dzien i obliczany na
podstawie naukowo uznanego wzoru Harrisa i Benedicta.

Jest to niezbedna ilo$¢ energii dla organizmu, ktdra nalezy dostarczy¢ z pozywieniem. Diugotrwate dostar-
czanie zbyt matej ilosci energii moze mie¢ szkodliwy wptyw na zdrowie.

AMR

Czynna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate) to ilo$¢ energii, jaka organizm zuzywa w ciagu
dnia w stanie aktywnym. Zuzycie energii przez ludzki organizm zwigksza si¢ wraz ze wzrostem aktywnosci
fizycznej i jest mierzone na wadze diagnostycznej przez wprowadzony stopien aktywnosci (1-5).

Aby utrzymac aktualng mase ciata, nalezy uzupetnia¢ zuzyta energie, dostarczajac ja do organizmu

w postaci jedzenia i picia.

Jezeli przez dtuzszy czas ilo$¢ dostarczanej energii jest mniejsza niz zuzywana, organizm pobiera braku-
jaca energie gtéwnie z odtozonej tkanki ttuszczowej. Powoduje to spadek masy ciafa. Jezeli jednak przez
diugi okres organizm przyjmuje wigksza ilo$¢ energii, niz wynika to z obliczonej czynnej przemiany materii
(AMR), nie moze spali¢ nadmiaru energii, w zwiazku z czym jest on przechowywany w postaci tkanki ttusz-
czowej, powodujgc zwiekszenie masy ciata.

Zwigzek miedzy wynikami a dlugoscia czasu obserwaciji

Wskazéwka: Nalezy pamietac, ze najwieksze znaczenie maja tylko tendencje dtugoterminowe.
Krétkoterminowe wahania masy ciata w ciggu kilku dni sg zazwyczaj uwarunkowane utratg ptynéw.

Interpretacje wynikow przeprowadza sie na podstawie zmiany catkowitej masy ciata oraz procentowej

zawartosci tkanki tluszczowej, miesniowej i wody, a takze okresu, w jakim zmiany te nastapity.

Nalezy odrézni¢ gwattowne zmiany (w ciggu kilku dni) od zmian $rednioterminowych (tygodnie) i diugoter-

minowych (miesiace).

Podstawowg zasada jest to, ze krétkoterminowe zmiany w masie reprezentuja prawie wytacznie zmiany

w zawarto$ci wody, podczas gdy $rednio- i dtugoterminowe moga dotyczy¢ zawartosci tluszczu i migsni.

o Jezeli w krotkim czasie nastapi spadek masy ciata, a ilo$¢ tkanki tluszczowej wzrosnie lub pozostanie
na tym samym poziomie, $wiadczy to o spadku zawartosci wody - na przyktad po treningu, saunie lub
szybkim spadku masy ciata w wyniku restrykcyjnej diety odchudzajace;j.

o Jesli masa ciata zwigksza sie w $rednim czasie, a ilo$¢ tkanki ttuszczowej spada lub pozostaje jedna-
kowa, moze to oznacza¢ zwiekszenie cennej masy miesniowe;.

¢ Jesli nastepuje jednoczesny spadek masy ciata i ilosci tkanki ttuszczowej, oznacza to, ze dieta jest sku-
teczna i nastepuje utrata masy tkanki ttuszczowej.

¢ |dealnym rozwigzaniem jest wspomaganie skutecznosci diety aktywnoscia fizyczna, treningiem fitness
i sitowym. Pozwala to w $rednim czasie na zwigkszenie tkanki migsniowej.

¢ Nie mozna dodawac ilosci tkanki tluszczowej, wody zawartej w organizmie lub tkanki miesniowej
(tkanka mig$niowa zawiera rowniez sktadniki pochodzace z wody zawartej w organizmie).
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7.3. Pozostate funkcje

Przypisanie uzytkownika

Przypisanie uzytkownika (mozna przypisa¢ maksymalnie 8 uzytkownikdéw wagi) jest mozliwe zaréwno pod-
czas zwyktego pomiaru wagi (w butach), jak i pomiaru diagnostycznego (boso).

Przy nowym pomiarze waga przypisuje pomiar do uzytkownika, ktérego ostatni pomiar roznit sie¢ od obec-
nego najwyzej o+3kg. W przypadku wykrycia co najmniej dwéch uzytkownikéw zmienia sie wskaznik uzyt-
kownika na wyswietlaczu. Nalezy wybra¢ uzytkownika, naciskajac przycisk A/V.

Zapisywanie przyporzadkowanych pomiaréw w pamieci wagi

Jesli aplikacja jest wiaczona, a potaczenie Bluetooth® z waga aktywne, mozna od razu przesta¢ nowo
przyporzadkowane pomiary do aplikacji. W tym przypadku warto$ci nie zostang zapisane w pamieci wagi.
Jezeli aplikacja nie jest wigczona, nowo przyporzadkowane pomiary zostang zapisane w pamieci wagi. W
pamieci wagi mozna zapisaé maksymalnie 30 pomiaréw na jednego uzytkownika. Jesli wszystkie 30 miej-
sca w pamieci sg zajete, na wyswietlaczu wagi miga symbol synchronizaciji i nalezy przenies¢ zmierzone
wartosci do aplikaciji, aby nie nadpisywaé starszych zmierzonych wartosci. Zapisane warto$ci sa automa-
tycznie przenoszone do aplikacji, gdy urzadzenie z aplikacja znajduje sie w zasiegu potaczenia Bluetooth®.
Symbol synchronizacji na wyswietlaczu wagi pojawia sie, gdy nowe pomiary sa wysytane do aplikacji. Nie
jest ona wyswietlana, jezeli dla danego uzytkownika nie zapisano nowych pomiarédw lub mu ich nie przy-
dzielono.

Wyswietlanie zapisanych wartosci pomiaréw na wadze

Aby wyswietli¢ zapisane wartosci pomiardw na wadze, nalezy nacisna¢ przycisk ¥, gdy waga jest wig-
czona, a jej uzytkownik pokazuje sie na wyswietlaczu. W razie potrzeby nalezy kilkakrotnie nacisna¢ przy-
cisk ¥, aby wyswietli¢ kilka starszych wartosci.

Te, ktdre zostaty juz przeniesione, nie moga by¢ diuzej pokazywane na wyswietlaczu wagi.

Usuwanie danych zapisanych w pamieci wagi
Jesli wszystkie pomiary i stare dane uzytkownika maja zosta¢ usuniete z pamieci wagi, nalezy ja wiaczyé
i przez okoto 6 sekund przytrzymaé przycisniety przycisk Mode z tytu wagi.
Na wyswietlaczu na kilka sekund pojawi sie symbol ,,CLR".
Jest to konieczne, gdy np. maja zosta¢ usuniete dane Zle zapisanego uzytkownika lub uzytkownika, ktéry
juz nie korzysta z wagi.
Nastepnie nalezy jeszcze raz przeprowadzi¢ procedure z rozdziatu 7 (Przypisanie uzytkownika).
Usuniecie pojedynczych uzytkownikow
Wiaczyé wage, wybraé uzytkownika przyciskiem W GORE i zaczekaé na wskaznik ,0.0 kg”. Nacisnaé
przycisk Mode i przytrzymac go przez 6 sekund, az pojawi sie wskaznik ,,DEL".
Wymiana baterii
Waga jest wyposazona we wskaznik natadowania baterii. W przypadku uzywania wagi ze zbyt staba
baterig na wyswietlaczu pojawi sie napis ,,Lo” i nastapi automatyczne wytaczenie wagi. W takim wypadku
nalezy wymieni¢ baterie (3 baterie 1,5 V AAA).
@ WSKAZOWKA:

¢ Do wymiany nalezy uzywaé baterii tego samego typu, marki i o identycznej pojemnosci.

¢ Nie uzywac fadowalnych akumulatoréw.

¢ Nalezy stosowa¢ baterie niezawierajace metali ciezkich.

8. Czyszczenie i konserwacja
Urzadzenie i akcesoria nalezy od czasu do czasu wyczyscié.
Do czyszczenia nalezy uzywac lekko wilgotnej szmatki, na ktérg mozna w razie potrzeby natozy¢ odrobine
$rodka do czyszczenia.
UWAGA
¢ Nie wolno uzywac silnych rozpuszczalnikdéw ani ptyndw do czyszczenial!
e W Zadnym wypadku nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie!
¢ Nie my¢ urzadzenia w zmywarce!
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9. Postepowanie w przypadku problemoéw

Informacja na
wyswietlaczu

Przyczyna

Rozwigzanie

Nieznany pomiar — wynik zna-
jduje sie poza granica przy-
porzadkowang do uzytkownika
lub jednoznaczne przyporzad-
kowanie nie jest mozliwe.

Wybra¢ uzytkownika, naciskajac przyciski
A/V.

Poziom ttuszczu znajduje sie
poza zakresem pomiaru (mniej
niz 3% lub wiecej niz 65%).

Pomiar nalezy powtérzy¢ boso lub z lekko
zwilzonymi podeszwami stop.

El’l'

Przekroczono maksymaling
nosnos¢ 180 kg.

Dozwolone obcigzenie wynosi maksymal-
nie 180 kg.

Err lub nieprawidtowa
waga na wyswietlaczu.

Waga nie jest ustawiona na
ptaskim i twardym podtozu.

Ustawi¢ wage na twardym i stabilnym
podtozu.

Err lub nieprawidtowa
waga na wyswietlaczu.

Uzytkownik porusza sig.

W miare mozliwo$ci nalezy sta¢
nieruchomo.

Nieprawidtowa masa
ciata na wyswietlaczu.

Waga ma nieprawidfowy punkt
zerowy.

Zaczekaé, az waga sama sie wytaczy.
Wiaczy¢ wage, odczekac, az pojawi sie
wskaznik ,,0.0 kg”, a nastepnie powtorzyé
pomiar.

Brak potgczenia
Bluetooth® (brak sym-

bolu §).

Urzadzenie znajduje sie poza
zasiegiem.

Minimalny zasigg na wolnej przestrzeni to
ok. 10 m. Sciany i sufity zmniejszaja ten
zasieg.

Inne fale radiowe moga zaktdcac potacze-
nie. Dlatego wagi nie nalezy ustawiac

w poblizu takich urzadzen, jak routery sieci
WIFI, mikrofalowki lub ptyty indukcyjne.

Brak potaczenia z aplikacja.

Zamknac aplikacje (réwniez w tle). Wytaczy¢
i ponownie wiaczy¢ Bluetooth®. Zwrdcié
przy tym uwage, ze nie nalezy faczy¢ wagi

z poziomu ustawien Bluetooth® systemu
operacyjnego. W razie potrzeby usuna¢
wage z listy urzadzen Bluetooth® w ustaw-
ieniach Bluetooth®, a nastepnie uzy¢ aplik-
acji ,beurer HealthManager Pro”. Wytaczy¢

i wiaczy¢ smartfon. Na chwile wyjaé¢ baterie
z wagi i wiozy¢ je z powrotem.

Wyniki pomiaréw nie sg
wysytane do aplikaciji
(brak symbolu -b@)

Brak pomiaru danego uzyt-
kownika lub brak potaczenia
Bluetooth®.

Inicjaty, ktdre pojawiaja sie na wyswietlaczu
wagi, musza by¢ do niej przyporzadkowane
w ustawieniach aplikacji. Tylko wéwczas
mozliwe jest wysytanie pomiardw. Dlatego
nalezy sprawdzi¢ wiasne inicjaty w ustawie-
niach aplikacji.

Na koricu pomiaru miga
symbol &

Pamie¢ z danymi uzytkownika
jest petna. Stare pomiary sa
nadpisywane.

Otworzy¢ aplikacje w zasiegu potaczenia
Bluetooth®. Dane zostang automatycznie
przestane. Trwa to najwyzej minute.

Lo

Baterie wagi sg zuzyte.

Wymieni¢ baterie w wadze.
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10. Utylizacja

Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wyrzucaé do specjalnie oznakowanych pojemnikéw zbior-
czych, przekazywac do punktéw zbidrki odpaddéw specjalnych lub do sklepu ze sprzetem elektrycznym.

Uzytkownik jest zobowiazany do utylizaciji baterii zgodnie z przepisami.
Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwigzki znajduja sie nastepujace oznaczenia:

Pb = bateria zawiera otéw,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rteé.

)i¢

Pb Cd Hg

W zwigzku z wymogami w zakresie ochrony Srodowiska nie nalezy wyrzuca¢ urzadzenia po zakoriczeniu
eksploatacji wraz z odpadami domowymi. Urzadzenie nalezy oddac¢ do utylizacji w odpowiednim punkcie

zbidrki.

Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa WE o zuzytych urzadzeniach elektrycznych
i elektronicznych — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytan nalezy zwrdcic¢ E
sie do odpowiedniej lokalnej instytucji odpowiedzialnej za utylizacje. —

Zuzyty sprzet moze mie¢ szkodliwy wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalng zawar-
tos¢ niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Gospodarstwo domowe spetnia
wazna role w przyczynianiu si¢ do ponownego uzycia i odzysku surowcdw wtdrnych, w tym recyklingu
zuzytego sprzetu. Na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na zachowanie wspolnego dobra

jakim jest czyste Srodowisko naturalne.

11. Dane techniczne

Model: BF 720
Wymiary: 30x30x25cm
Masa: 1,6 kg

Zakres pomiaru: 5-180 kg

Wyswietlacz:

Wartosci sg wyswietlane z doktadnoscia do 0,1 kg.

Powtarzalnos$é:

Tolerancja pomiaréw w przypadku powtarzalnych warto$ci
wynosi +/-0,4 kg (pomiary nastepujace bezposrednio po
sobie na tej samej wadze z mozliwie identycznym potoze-
niem wagi i osoby).

Absolutna doktadnosc:

Warto$¢ zmierzona w stosunku do faktycznej masy wynosi
+/-1% +0,1 kg. Np. w przypadku 40 kg odchylenie wynosi
+/-0,5 kg, a w przypadku 100 kg, +/-1,1 kg.

Transmisja danych za pomocag tech-
nologii bezprzewodowej Bluetooth® low
energy technology

Produkt wykorzystuje Bluetooth® low energy technology,
pasmo czestotliwosci 2402-2480 MHz,
moc nadawcza maks. 0,5 dBm.

Wymagania systemowe i lista kompa-
tybilnych urzadzen dla aplikacji ,beurer
HealthManager Pro™

@

beurer

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych.

* Niniejszy produkt spefnia wymagania obowigzujacych dyrektyw europejskich.

Niniejszym potwierdzamy, ze ten produkt jest zgodny z dyrektywa europejska RED 2014/53/EU. Certyfikat
zgodnosci CE dotyczacy tego produktu mozna znalez¢ na stronie:
www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php.
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12. Gwarancja/serwis

Szczegdtowe informacije na temat gwarancji i warunkéw gwarancji znajduja sie w zataczonej ulotce gwa-

rancyjnej.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is
under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.

Beurer GmbH ¢ Soéflinger Str. 218 + 89077 Ulm, Germany « www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com « www.beurer-healthguide.com

UK Importer:
Beurer UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Yew Tree Way
WA3 2SH Golborne, United Kingdom
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